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Breng de tilband om de zorgvrager aan. 
Plaats de beenriemen op de binnenkant 
van de dijen.

Positioneringshendel weg 
van de zorgvrager gericht. 
Tiljuk op schouderhoogte.

Bevestig schouderriemclips correct op het tiljuk.

Druk de positioneringshendel omlaag en bevestig 
de beenriemclips correct op het tiljuk.

Maak beenclips recht vast (A).
Opmerking! Maak beenclips gekruist vast 
als zorgvrager geneigd is te trappen (B). 

Gebruik de afstandsbediening om 
de zorgvrager omhoog te brengen 
en diens positionering aan te passen. 

Duw de tillift uit de buurt van de 
stoel. Breng de zorgvrager over. 

Van stoel 
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Breng de tilband onder 
de zorgvrager aan. 

Controleer vrije ruimte voor chassispoten 
onder het bed.

Het hoofdsteungedeelte 
van de tilband onder de 
nek van de zorgvrager.

Benader het bed met de open zijde van het tiljuk naar 
het hoofd van de zorgvrager gericht. Stel de breedte 
van de chassispoten zo nodig bij.

Plaats het tiljuk precies midden 
boven de zorgvrager.

Gebruik de positioneringshendel om het tiljuk te kantelen. 
Bevestig schouderriemclips correct op het tiljuk. 

Druk de positioneringshendel omlaag en bevestig 
de beenriemclips onder de dijen correct op het tiljuk.

Omhoogbrengen en verplaatsen 
van de zorgvrager.

Vanuit bed 
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