
Aprire e chiudere le gambe

Inserire e disinserire il freno

Paziente in posizione: piegati verso il basso

Aprire le gambe

Cuscini orientabili

Pomelli attacco corsetti

Chiudere le gambe

Inserire il freno Disinserire il freno

Avvicinamento al paziente: piegati verso l'alto

Inserire il pomello nella clip di attacco. 
Scorrere di lato per bloccare la clip in posizione

Clip fissata correttamente

Pulizia e disinfezione
Pulire con un panno inumidito e una soluzione di acqua tiepida e detergente disinfettante. 
Possono essere utilizzate salviettine disinfettanti, imbevute di una soluzione a base di alcol isopropilico al 70%.
Quando si utilizzano le salviettine, strofinare il sollevapazienti con forza. 
Non usare solventi a base di fenolo, cloro o tali da poter danneggiare le finiture.
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