
Åpne og lukke bena

Sette på og frigjøre bremsen

Pasient på plass – sving ned

Åpne bena

Svinge putene

Seilfesteører

Lukke bena

Sett på bremsen Frigjør bremsen

Nærme seg pasienten – sving opp

Sett festeøret gjennom festeklemmen. 
Trekk mot siden for å låse klemmen på plass

Riktig festet klemme

Rengjøring og desinfeksjon
Tørk av med en fuktig klut med varmt vann og et desinfiseringsmiddel. 
Våtservietter som er innsatt med en 70 % v/v isopropanolløsning kan også brukes.
Gni grundig av heisen når du bruker våtservietter. 
Ikke bruk fenol, klor eller andre løsemidler som kan skade overflatebehandlingen.
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