
Fälla ut och fälla in benen

Låsa och lossa bromsen

Patienten i position – fäll ned

Fälla ut benen

Vrida kuddarna

Selfästen

Fälla in benen

Lås bromsen Lossa bromsen

Närma dig patienten – fäll upp

För fästet genom clipset. 
Dra i sidled för att låsa clipset i sitt läge

Korrekt fäst clips

Rengöring och desinficering
Torka av lyften med en trasa fuktad med varmt vatten och desinficerande rengöringsmedel. 
Du kan även använda desinficeringsdukar som är impregnerade med en 70-procentig lösning av isopropylalkohol.
Gnugga ordentligt när du använder desinficeringsdukar. 
Använd inte fenol, klorin eller något annat lösningsmedel som kan skada ytan.
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