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Beleid met betrekking tot het ontwerp en auteursrecht

® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo-bedrijvengroep. 
© Arjo 2020.

Omdat ons beleid voortdurend in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor om ontwerpen zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het is zonder de toestemming van Arjo niet toegestaan de inhoud van deze publicatie geheel of gedeeltelijk 
te kopiëren.

WAARSCHUWING

Lees, om letsel te voorkomen, altijd de gebruiksaanwijzing en bijbehorende 
documenten voordat u het product gaat gebruiken.

Het is verplicht om de gebruiksaanwijzing te lezen.
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Voorwoord

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Arjo-hulpmiddel.
Zorg dat u deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen en volledig 
hebt begrepen voordat u dit product gaat gebruiken
De informatie in deze gebruiksaanwijzing is nodig voor correct gebruik en onderhoud van de Portable 
adapter voor weegunit. Deze helpt u om het hulpmiddel optimaal te laten werken. De informatie in deze 
gebruiksaanwijzing is van belang voor uw eigen veiligheid. Zorg daarom dat u deze hebt gelezen en 
begrepen, om mogelijk letsel te voorkomen. Niet-geautoriseerde wijzigingen aan Arjo hulpmiddelen kunnen 
de veiligheid aantasten. Arjo is niet verantwoordelijk voor ongelukken, incidenten of onvoldoende prestaties 
van apparatuur ten gevolge van ongeoorloofde aanpassingen aan haar producten.

Service en ondersteuning
Voor vragen over dit product, leveringen, onderhoud of extra informatie over Arjo-producten en service,  
kunt u contact opnemen met Arjo of met een erkende vertegenwoordiger.

Laat regelmatig een onderhoudsbeurt aan uw Portable adapter voor weegunit uitvoeren om de veiligheid en 
juiste werking ervan te waarborgen. Raadpleeg hoofdstuk “Onderhoudsinstructies” hoofdstuk op pagina 10.

Neem voor meer informatie contact op met Arjo. Wij bieden uitgebreide ondersteunings- en service-
programma’s die de veiligheid, betrouwbaarheid en waarde van het product op de lange termijn waarborgen. 
Neem contact op met Arjo voor reserveonderdelen.

Ernstig incident
Als er een ernstig incident optreedt, gerelateerd aan dit medische apparaat, dat invloed heeft op  
de zorgverlener of de zorgvrager, dan moet de zorgverlener of de zorgvrager het incident melden aan Arjo. 
In de Europese Unie moet de zorgverlener het incident bovendien melden aan de bevoegde autoriteit  
in de lidstaat waarin hij of zij zich bevindt.

In deze gebruiksaanwijzing gebruikte definities

WAARSCHUWING

Waarschuwing betekent: Veiligheidswaarschuwing. 
Het niet begrijpen en niet opvolgen van deze  
waarschuwing kan leiden tot persoonlijk letsel  
van uzelf of anderen.

LET OP 
Let op betekent: Het niet opvolgen van deze 
voorschriften kan leiden tot schade aan het  
hulpmiddel of aan delen hiervan.

OPMERKING
Betekent: Dit is belangrijke informatie  
voor het juiste gebruik van het product.
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Beoogd gebruik
De Portable adapter voor weegunit is een accessoire bedoeld voor gebruik in combinatie met compatibele 
tilhulpmiddelen (Voyager Portable, V3, Maxi Sky 440, V4, V4i, Maxi Sky 600, Voyager Duo, V5 Duo, 
Maxi Sky 2 en verrijdbare tilliften uitgerust met een 2-puntstiljuk #700-0546X of 700-05492, een hangende 
weegunit en de geschikte tilband om een zorgvrager te wegen).

Beoordeling van de zorgvrager
Arjo adviseert zorginstellingen standaard risicoanalyse op te stellen. Voorafgaand aan de transfer moet  
de zorgverlener de zorgvrager beoordelen op basis van de volgende criteria:

• Afmetingen
• Mobiliteitsniveau
• Medische condities
• Het vermogen om instructies te begrijpen en hierop te reageren

Verwachte levensduur
De Portable adapter voor weegunit is geproduceerd en getest voor een levensduur van tien (10) jaar vanaf 
de fabricagedatum, mits het onderhoud wordt uitgevoerd zoals beschreven in het “Onderhoudsinstructies” 
hoofdstuk op pagina 10. Zie de fabricagedatum op het label.

Arjo kan de volledige veiligheid voor een accessoire niet waarborgen indien de gebruiksduur 
is overschreden.

WAARSCHUWING

De levensduur van dit product is de veilige gebruiksduur voordat een revisie moet worden uitgevoerd. 
Veroudering, het gewicht van de zorgvrager en de onderhoudsfrequentie zijn factoren die van invloed zijn 
op de levensduur van het product.
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Veiligheidsinstructies

Controleer de Portable adapter voor weegunit altijd voorafgaand aan elk gebruik op 
onregelmatigheden zoals beschreven in “Onderhoudsinstructies” hoofdstuk op pagina 10.
Wanneer u deze instructies niet volgt, kunnen zorgvragers vallen, met letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING

Zorg altijd dat:
• Voorzichtigheid is geboden bij het handmatig tillen van alternatieve/optionele onderdelen  

(zoals jukken voor liggend tillen of tiljukken enz.) om letsel te voorkomen. De complete tillift  
nooit met de hand wordt opgetild.

• De noodzaak van een tweede begeleider om de zorgvrager te steunen, moet voor elk individueel 
geval worden vastgesteld.

• De algehele conditie van de zorgvrager wordt beoordeeld door een gekwalificeerde medewerker, 
alvorens een zorgvrager te verplaatsen.

• Alle voorbereidingen zijn getroffen, alvorens een zorgvrager te verplaatsen.
• Een gekwalificeerde medewerker beoordeelt of een zorgvrager die verbonden is met elektroden, 

katheters of andere medische apparatuur met het hulpmiddel kan worden verplaatst.
• Schokken of botsingen tijdens transfers worden voorkomen.

Veilige tilbelasting

De Portable adapter voor weegunit is bedoeld voor gebruik door zorgvragers met een 
gewicht dat binnen de opgegeven veilige tilbelasting valt. Probeer niet meer te tillen dan het 
maximumgewicht aangegeven op:
• het railsysteem;
• het label ‘maximum load’ op de lift;
• op het tiljuk;
• op de accessoires;
• op de tilband.

WAARSCHUWING

De Portable adapter voor weegunit is bedoeld voor een maximale tilcapaciteit van 272 kg (600 lb).
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Onderdelen

De adapter in elkaar zetten

Borgpen en splitring

Compatibiliteit

Maxi Sky 440
Voyager Portable

2-punts tiljuk

Afzonderlijke weegunit
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Installatie

WAARSCHUWING

Fig. 1 

De weegunit aan de 
adapter bevestigen
1) Installeer de weegunit op de adapter met  

behulp van de borgpen en de splitring.  
(Zie Fig. 1)

2) Installeer het tiljuk op de weegunit met 
behulp van de borgpen en de splitring.

V3/Maxi Sky 440 Voyager Tiljuk

Fig. 2 

Het geheel aan de lift bevestigen
LET OP

Een andere bevestigingsmethode dan  
die getoond in Fig. 2 is niet toegestaan.

Bevestig het geheel aan de lift. (Zie Fig. 2) 
Controleer of alle riemen haaks blijven 
ten opzichte van de adapterbalk.

 

TiljukVoyagerV3/Maxi Sky 440

 

Fig. 3 

 

LET OP

Bevestig een riem nooit in een hoek (zie Fig. 3).
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Zorgvragers verplaatsen en wegen

Een typische opstelling voor het wegen van een  
zorgvrager met de Portable adapter voor weegunit,  
een weegunit en een Voyager draagbare lift.  
(Zie Fig. 5)

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de weegunit  
voor meer informatie over de werkwijze voor het  
wegen van de zorgvrager.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de relevante 
tillift voor meer informatie over de werkwijze 
voor het verplaatsen van een zorgvrager.

Fig. 4 

Om letsel te voorkomen bij het gebruik 
van de lift, dient u ervoor te zorgen dat:
• de riemen correct zijn bevestigd,
• de vergrendelingen correct zijn 

gesloten (zie Fig. 4).

WAARSCHUWING

Fig. 5 
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Reiniging en desinfectie
U kunt de Portable adapter voor weegunit reinigen met een vochtige doek, met warm water en een 
desinfecterend reinigingsmiddel. U kunt ook desinfectiedoekjes gebruiken die geïmpregneerd zijn met een 
oplossing van 70% isopropylalcohol.

Als u deze doekjes gebruikt, wrijf dan stevig over het frame, om een effectieve desinfectie van het gehele 
oppervlak te bevorderen. Gebruik geen fenol, chloor of enig ander type oplosmiddel dat de lak van het 
apparaat kan beschadigen.

Onderhoudsinstructies

De riem controleren

Bij tekenen van slijtage, zoals onderstaand aangegeven, of bij andere zichtbare defecten, 
moet de riem worden gecontroleerd door een gekwalificeerde medewerker en zo nodig door 
een complete Portable adapter voor weegunit worden vervangen. Wanneer u de adapter voor 
weegunit met een beschadigde riem blijft gebruiken, kan de veiligheid van de zorgverlener  
of zorgvrager ernstig in gevaar komen.

WAARSCHUWING

Losse draden 
in gestikt 
materiaal

Slijtage in 
het midden

Merkbare verkleuring 
(de kleur van de riem 
is lichter dan de kleur 
in het gestikte gebied)

Slijtage aan de 
randen (rafels)

Gat in riem groter 
dan de kop van 
de klinkbout

Een riem die tekenen van slijtage of verkleuring 
vertoont kan gevaarlijk zijn voor de zorgvrager  
of de zorgverlener. Omdat de acceptabele 
belasting van een geleidelijk slijtende riem snel  
kan verminderen en die dan kan afscheuren, 
adviseert Arjo de riemen vóór elk gebruik grondig  
te inspecteren. Controleren op tekenen van slijtage.  
(Zie Fig. 6)

Fig. 6 
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Technische specificaties
ALGEMEEN
Totaal gewicht 0,25 kg (0,5 lb)
Tilcapaciteit 272 kg (600 lb)
Materiaal Weefsel van staal en polyester.

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN
Min./max. omgevingstemperatuur 10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid 30% tot 75%
Omgevingsluchtdruk 700 hPa tot 1.060 hPa

OPSLAG EN TRANSPORT
Min./max. omgevingstemperatuur -40 °C tot 70 °C (-40 °F tot 158 °F)
Relatieve luchtvochtigheid 10% tot 100%
Omgevingsluchtdruk 500 hPa tot 1060 hPa

VERWIJDERING NA EINDE LEVENSDUUR
Verpakking Golfkarton, recyclebaar.

Geëxpandeerd polystyreen, recyclebaar.
Het product Componenten die voornamelijk bestaan uit verschillende soorten 

metaal (meer dan 90% metaal per gewicht), bijvoorbeeld tiljukken, rails, 
rechtopstaande steunen enz., moeten als metaal worden gerecycled.

Afmetingen

Maxi Sky 2

176 mm
(6.9 in)

X

174 mm
(6.8 in)

480 mm
(18.9 in)

176 mm
(6.9 in)

X

140 mm
(5.5 in)

480 mm
(18.9 in)
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Maxi Sky 440

149 mm
(5.9 in)

X

480 mm
(18.9 in)

Maxi 500

163 mm
(6.4 in)

X

480 mm
(18.9 in)

Voyager

149 mm
(5.9 in)

X

480 mm
(18.9 in)

Afmetingen (vervolg)



Etiketten

VERKLARING SYMBOLEN

Naam en adres fabrikant.

REF Referentienummer.

Duidt aan dat het product een apparaat is in overeenstemming met EU-verordening 
betreff ende medische hulpmiddelen 2017/745.

SN Serienummer.

CE-markering die conformiteit aanduidt met de geharmoniseerde wetgeving 
van de Europese Unie.

Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

De veilige tilbelasting is de maximale last die het apparaat volgens de specifi caties 
kan dragen voor een veilig gebruik.

Veiligheidswaarschuwing. Het niet begrijpen en niet opvolgen van deze waarschuwing 
kan leiden tot persoonlijk letsel van uzelf of anderen.

Juiste werkwijze.

Onjuiste werkwijze.

610 mm
(24 in)

Made in Vietnam
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www.arjo.com
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(11)200403
(21)XXXXXXXXX

(01)05055982760713

PORTABLE SCALE ADAPTOR700.05725

XXXXXXXXX

SWL: 600 lb / 272 kgE X A M P L E

E X A M P L E



Opzettelijk leeg gelaten



AUSTRALIA
Arjo Australia
Building B, Level 3
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113, 
Australia
Phone: 1800 072 040
 
BELGIQUE / BELGIË
Arjo Belgium
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 
Galpão - Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
e-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK
Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
 dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA
ARJO IBERIA S.L.
Poligono Can Salvatella
c/ Cabanyes 1-7
08210 Barberà del Valles
Barcelona - Spain
Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE 
Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG 
Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel:  +852 2960 7600
Fax:  +852 2960 1711

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com 

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor, 
HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park, 
Al Barsha South
P.O Box 11488, Dubai, 
United Arab Emirates
Direct     +971 487 48053
Fax          +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND
Arjo Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE
Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH
Arjo GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel:  +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA
Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2 
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.  
(Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G 
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ
Arjo AG   
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM
Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 80 0 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN
Arjo Japan K.K.
東京都港区虎ノ門三丁目7 番8 号　
ランディック第2 虎ノ門ビル9 階
Tel: +81 (0)3-6435-6401
Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail:  info.japan@arjo.com
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges.  
With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective  
prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise  
the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com




