
 
Rengør og desinficer før hver ny plejemodtager. 

Nødvendigt tilbehør:
•	 Beskyttelseshandsker og -briller
•	 Engangsklud

1.	 �Fjern snavs fra liften og dens tilbehør fra top til bund med en klud, der er vædet med vand. 
2.	 �Brug en fugtet klud (varmt vand blandet med et mildt rengøringsmiddel) til at skrubbe udstyret  

fra top til bund for at fjerne alt synligt snavs.
3.	 Skyl eventuelle rester af rengøringsmiddel af med rent vand.
4.	 Tør derefter af med en tør klud. 

I nedenstående områder er der størst sandsynlighed for snavs og mikroorganismer. Vær opmærksom på:
•	 Kant på håndbetjening
•	 Bagside og greb på håndbetjening
•	 Samlingen mellem afstandsbøjle og strop
•	 Afstandsbøjlens ramme og polstring
•	 Låseanordning 

Rengør indersiden af skinnen hver fjerde måned for at opnå en bedre rulleflade for plejemodtagerlejets hjul.  
Det kan gøres ved at sætte en fugtig klud ind i åbningen og føre den fra den ene ende af skinnen til den anden.

ADVARSEL  

Brug altid beskyttelsesbriller og -handsker for at undgå øjen- og hudskader. I tilfælde  
af kontakt skylles med rigeligt vand. I tilfælde af øjen- eller hudirritation søges lægehjælp.  
Læs altid brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet til desinfektionsmidlet.

001-14738-DA Rev 0 • 09/2020

LYNVEJLEDNING - RENGØRING OG DESINFEKTION

Maxi Sky 1000

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


