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Allman information

Tack for att du har kopt
den justerbara barramen
fran Arjo.

Vart mal ar att tillgodose
dina behov och
tillhandahalla den basta
utrustning som gar att fa
tag i, tillsammans med
personalutbildning for helt
effektiv anvandning av alla
Arjo-produkter.

Las igenom bruks-
anvisningen noggrant och
kontakta oss om du har
nagra frdgor om anvand-
ningen eller underhallet av
utrustningen fran Arjo.

Forord

Las hela bruksanvisningen innan du anvander den
justerbara barramen. Informationen i bruksanvisningen ar
helt grundlaggande for korrekt anvandning och underhall
av utrustningen, vilket i sin tur hjalper till att skydda
produkten och ser till att utrustningen fungerar som den
ska. Det finns alltid en viss risk med att lyfta eller flytta en
person. En del av informationen i den har
bruksanvisningen ar viktig for anvandarnas och
patienternas sakerhet. Du maste lasa bruksanvisningen
och satta dig in i anvisningarna ordentligt for att minska
risken for skador. | syfte att undvika skador som kan
uppsta till foljld av anvandning av oldmpliga delar
rekommenderar Arjo bestamt endast anvandning av
originaldelar fran Arjo pa utrustning och andra hjalpmedel
som tillhandahalls av Arjo.

Dessutom kan oftilldtna modifieringar av Arjo-utrustning
paverka utrustningens sakerhet. Arjo ska inte hallas
ansvarigt for nagra olyckor, tillbud eller prestandafériuster
som uppstar till féljd av otillatna modifieringar av foretagets
produkter.

Om en allvarlig incident med koppling till denna
medicintekniska enhet intraffar, och denna incident
paverkar anvandaren eller patienten, ska anvandaren eller
patienten rapportera denna allvarliga incident ill
tillverkaren eller distributéren av den medicintekniska
enheten. Inom EU ska anvandaren aven rapportera den
allvarliga incidenten till den behoériga myndigheten i den
medlemsstat dar anvandaren ar bosatt.

Service och support

Service pa den justerbara barramen maste utféras av
kvalificerad servicepersonal. Pa sa satt sakerstalls saker
och god funktion for produkten. Se avsnittet "Skétsel och
underhall” i den har bruksanvisningen.

Mer information kan fas fran narmaste Arjo-representant
som ocksa kan erbjuda omfattande support- och
serviceprogram for att maximera langsiktig sakerhet,
tillforlitighet och produktens varde. Kontakta narmaste
representant vid behov av reservdelar.

Ytterligare kopior pa bruksanvisningen kan bestallas fran
narmaste Arjo-representant. Vid bestéalining ska du uppge
artikelnumret fér denna bruksanvisning (se framsidan).

Information om tillverkaren

Tillverkare:

ArjoHuntleigh AB

Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmd

SWEDEN



Allman information

Definitioner som anvands i denna
bruksanvisning

VARNING:

Innebar: Om dessa anvisningar inte foljs finns
risk for personskador pa dig sjalv eller andra.

AKTA:

Innebar: Om dessa anvisningar inte foljs kan
produkten skadas.

OBS!

Innebar: Detta ar viktig information om korrekt
anvandning av utrustningen.

Avsedd anvandning

Den justerbara barramen ar konstruerad for att
lyfta patienter med Maxi Sky 600 eller Maxi Sky 2
pa sjukhus, langtidsvard, vardhem och i
hemvardsmiljoer, inklusive privatbostader.
Forflyttning av patient utférs under éverinseende
av vardpersonal med Iamplig utbildning i enlighet
med anvisningarna i den har bruksanvisningen.
Ingen annan anvandning ar tilldten. Utrustningen
far endast anvandas for de andamal som anges
ovan.

Livslangd

Utrustningen har konstruerats och testats fér en
livslangd pa tio (10) ar — under forutsattning att
férebyggande underhall utforts enligt
anvisningarna i avsnittet "Skotsel och underhall” i
lyftens bruksanvisning.

Den forvantade livslangden pa tygselar och
tygbarar ar cirka tva ar fran inképsdatum. Den
forvantade livslangden galler bara om selarna
och bararna har rengjorts, underhallits och
inspekterats i enlighet med bruksanvisningen och
"Schema for férebyggande underhall”.

Identifiering av utrustningen

Utrustningens ID-nummer (specifikation, modell,
serienummer) star pa en silverfargad etikett som
sitter pa barramens underdel.

Kontrollera forpackningens innehall

Nar du tagit emot utrustningen: kontrollera den
mot foljesedeln, se till att du fatt allting och att det
inte finns nagra transportskador. Om det finns
skador ska transportforetaget omedelbart
informeras. Informera Arjo om eventuella skador,
ersattningskrav eller transportfel. Samtliga ID-
nummer for utrustningen och artikelgruppen (i
forekommande fall) ska finnas med, tillsammans
med en fullstandig beskrivning av de skadade
delarna.

Sa har anvander du bruksanvisningen

VARNING: Anvand inte utrustningen innan
du forstatt bruksanvisningen helt och hallet.

VARNING: Tillverkaren kan inte garantera
sdkerheten for en taklyft eller ett tillbehor
efter att dess livslangd I6pt ut.

Utrustningens  anvandningstid  har  direkt
motsvarighet till den sakra anvandningstiden
innan fullservice kravs. Ramens aldrande, antal
anvandningstillfallen (antal férflyttningar per dag),
patientens vikt och underhallsintervallet ar
faktorer som paverkar livslangden fér den
justerbara barramen. En forflyttning definieras
som ett tillfalle da en patient flyttas fran en punkt
till en annan. En forflyttningscykel (ett
forflyttningstillfalle) innehaller ett Iyft och en
nedsankning.

For att den justerbara barramen ska kunna
anvandas pa ett sakert satt ska du lasa hela
bruksanvisningen noggrant, sarskilt avsnittet
"Sakerhetsforeskrifter”, fore installation,
anvandning eller service pa utrustningen.

Kontakta narmaste Arjo-representant om det ar
nagot som du inte forstatt. Om varningarna i
bruksanvisningen inte efterfoljs finns risk for
personskador.

Forvara bruksanvisningen tillsammans med
barramen sa att den alltid finns till hands vid
behov. Se till att alla anvandare far regelbunden
utbildning i anvandning av utrustningen i enlighet
med bruksanvisningen.



Allman information

Symboler som anvands

Symbol

Symbolernas betydelse

!

Den har symbolen atfoljs av tillverkningsdatum samt tillverkarens adress.

C€

CE-markning som indikerar Overensstammelse med Europeiska
gemenskapens harmoniserade lagstiftning.

REF

Den har symbolen &tfdljs av tillverkarens katalognummer.

SN

Den har symbolen &tfoljs av tillverkarens serienummer.

Dk

Den har symbolen hanvisar till bruksanvisningen.

AN

Den har symbolen innebar "Varning, se bruksanvisningen”.

MD

Visar att produkten ar en medicinteknisk enhet i enlighet med EU:s
forordning om medicintekniska produkter 2017/745.

Fig. 1




Sakerhetsforeskrifter

Utrustningen ska anvandas i
enlighet med dessa
sdkerhetsforeskrifter.

Alla som anvander
utrustningen maste ha last
och forstatt anvisningarna i
handboken.

Kontakta ndrmaste Arjo-
representant om det finns
nagot du ar osdker pa.

Allmanna anvisningar

Dessa sakerhetsforeskrifter maste alltid forvaras i direkt
anslutning till barramen.

Las avsnittet Anvisningar for anvandning i den har
bruksanvisningen innan du installerar, anvander eller utfor
service pa utrustningen.

VARNING: Den justerbara barramen ar endast
avsedd for forflyttning av patienter. Anvand inte
ramen till ndgot annat.

VARNING: Satt alltid selen runt patienten enligt de
bifogade anvisningarna. Om du inte gor detta finns
det risk for personskador, bade pa dig sjilv och
andra.

Saker arbetslast

Den justerbara barramen har konstruerats med en
lyftkapacitet pa 272 kg (600 Ib).

VARNING: Den justerbara barramen ar avsedd att
anvandas for patienter vars vikter ligger inom en
specificerad saker arbetslast. Forsok inte lyfta hogre
vikter an den angivna lagsta viktgransen pa féljande:

* skensystemet

e lyften

* den justerbara barramen
* tillbehdren

e selen.

Viktig sakerhetsinformation
Se alltid till att:
» Utrustningen anvands av utbildad personal.

« Skeninstallationen klarar samma last som barramen och
lyften.

* Innan du férsoker flytta en patient maste en utvardering
utféras av en behdrig person.

* Du ar forberedd innan du férsoker flytta en patient.

» Utvardering av lampligheten att forflytta patienter som ar
anslutna till elektroder, katetrar eller annan medicinsk
utrustning maste utféras av behérig personal innan
nagon forflyttning gors.

* Valdsamma slag undviks under forflyttningen.

* Barramen och selen som anvands ar avsedd att
anvandas med lyften och klarar att bara upp
patientens vikt.

» Selen inte ar skadad, fransad eller trasig.
» Lyftrutinerna i bruksanvisningen féljs.



Sakerhetsforeskrifter

» Alla sdkerhetsfunktioner anvands endast
i enlighet med anvisningarna i den har
bruksanvisningen. Tvinga aldrig en knapp pa
den justerbara barramen in i ett I1age med vald.

« Selarnas remmar ar i bra skick och ordentligt
fastgjorda.

+ Alla varnings- eller informationsetiketter som inte
ar lattlasta byts ut.

* Om den justerbara barramen ska stéallas undan
nar den inte anvands maste luftfuktigheten i
forvaringsutrymmet ligga mellan 10 % och 90 %.

+ Omgivningstemperaturen vid forvaring av den
justerbara barramen ligger mellan -40 °C och
70 °C (-40 °F och 158 °F).

Varningsetiketter pa utrustningen

+ Kontrollera alla varningsetiketter pa utrustningen.
Bestall nya etiketter om de gamla inte gar att lasa.



Artikelbenamning

Justerbar barram

% ADJ‘%ST

Fig. 2
Beskrivning
1)  Justerbar barram 6) Justeringsknappar (2x)
2) Mitten av etikett for tyngdpunktsjustering 7) Fastkrokar for baren (10x)
3) Mitten av etikett for tyngdpunktsjustering 8) Produktetikett (Maxi Sky 2 eller Maxi Sky 600)
4) Rem 9) Etikett med selens storlek
5) Snabbanslutning (fér Maxi Sky 2) eller

forbindelseslang (for Maxi Sky 600)



Selar

Passande selar

Den mjuka baren ar avsedd att anvandas tillsammans med den justerbara barramen. Den finns i tva
storlekar — stor (large) och extra stor (extra large). Den levereras antingen i vanlig polyester eller
polyesternat for anvandning vid tvattning. Bada typerna finns med eller utan "toalettéppning”.

Arjos rembar ar ocksa utformad for att anvandas med den justerbara barramen. Fullstandiga anvisningar
for sékerhet och anvandning finns i bruksanvisningen fér rembaren.

Mjuk bar
MFA5000, MAA1150-L, MAA1150-XL
MAA1151-L, MAA1151-XL, MAA1152-L
MAA1152-XL

Arjo rembar
700-14945

Fig. 3
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Sa har anvands den justerbara barramen

Barram

Den justerbara barramen faster pa Maxi Sky 600
eller Maxi Sky 2 pa samma satt som lyftbygeln.

Fastsattning pa Maxi Sky 2

Barramen har ett faste som gor att
vardpersonalen kan byta den i nagra fa steg utan
att anvanda nagra verktyg.

Fastsattning pa Maxi Sky 600

1) Sank ner lyftbygeln pa ett lampligt stod.

2) Ta bort remmens sprint ur lyftbygeln i
svangtappens rér genom att kndppa bort
sakringsringen och dra ut den.

3) Passa in barramen pa lyftremmen genom att
utféra momenten ovan i omvand ordning.

VARNING: Barramarna far bara monteras av
en utbildad person. Se alltid till fére varje
anvandning att remmen sitter fast ordentligt
vid fastet och att fastsparren ar stingd.

VARNING: Kontrollera att barramen ar
korrekt fast vid taklyften (se Fig. 6).

1) Sank ner lyftbygeln pa ett lampligt stod.

2) Oppna sparren som haller remmen péa plats
genom att trycka den inat (se Fig. 4 A).

3) Rotera remmen mot sparren (se Fig. 4 B).

4) Dra ut remmen fran fastet (se Fig. 4 C).

Fig. 6

OBS! Ta bort barramen, se steg 1 och 2.

Fig. 4

5) For in barramens rem med svangtappen i
snabbkopplingen genom att trycka den inat (se
Fig. 5A).

6) Rotera remmen uppat (se Fig. 5 B).

7) Kontrollera att sparren ar stangd (se Fig. 5 C).

Justering av barramen

1) Nar den justerbara barramen har satts fast
ordentligt och ar redo att anvandas, lyft den
fran stodet.

2) Justera ramen sa att den hanger horisontellt
innan du narmar dig patienten.

VARNING: Justeringen kan endast géras nar
barramen ar tom, sasom visas pa etiketten
pa ramen (se Fig. 7).

ADJUST

OBS! Ta bort barramen, se steg 1-4.

11



Sa har anvands den justerbara barramen

3) For att justera barramen drar du ut eller trycker
in knapparna (beroende vilken du valjer) mot
fijadertrycket for fastsattning (se Fig. 8) fore
rotation (se Fig. 9).

Fig. 9

4) For att barramen ska hanga horisontellt roterar
du antingen knappen for att flytta fastet mot
den tyngre anden (pekande nerat) av
barramen (se Fig. 10).

12

Forflytta en patient
i liggande stallning
med den mjuka baren

VARNING: Anviand enbart Arjos mjuka
barselar. Anvand inte nagon annan typ av
mjuk barsele tillsammans med den
justerbara barramen.

AKTA: Innan den mjuka baren kan anvandas
med Maxi Sky 2 eller Maxi Sky 600 taklyftar
ska du kontrollera att remmarna har fasts
ordentligt pa barramen.

1) ldentifiera huvudets ande pa den mjuka baren.
Titta efter en fastsydd dekal i anden av
huvudsektionen.

2) Placera den mjuka barselen genom att vanda
patienten 6ver den. Se till att selens Oversta
del ar under patientens huvud med selens
Oversta kant langst upp pa huvudet.

OBS! Om patienten inte kan vanda sig kan
ett MaxiSlide-lakan anvandas for att séatta pa
selen.

Fig. 11

3) Hall barramen sa hégt som mgjligt och flytta
lyften tills ramen &r precis dver patienten (se
Fig. 12).

OBS! Ramen ar symmetrisk och kan
anvandas pa valfritt hall.




Sa har anvands den justerbara barramen

7) Sankisa fall patienten till sdngen sa att barens
remmar inte ar spanda fore justeringen kan
utféras. Justering behdvs. Mer information
finns i avsnittet "Justering av barramen”.

8) Hissa upp patienten och flytta honom/henne
bort fran séngen (se Fig. 14).

L‘_,?

4) Sank ner barramen forsiktigt éver patienten
(sa den inte kommer i kontakt med patienten),
men sa att ramens centrum ar ungefar éver
patientens navel.

5) Fast selens alla oglor sa de sitter sakert (se
Fig. 13).

Fig. 14

9) Fortsatt med forflyttningen och hall en hand pa
barramen for att stoppa den om den svanger
for mycket och for att fa patienten att kanna sig
extra trygg.

OBS! Fastremmarna har flera
anslutningsoglor. Valj vilken o6gla som
fungerar bast for att patienten ska kunna
ligga sa bekvamt som mojligt.

VARNING: Nar du faster en sele med oglor
pa den justerbara barramen ska du se till att
oglorna placerats korrekt och att sparrarna
stanger krokarna som bilden visar pa
Fig. 13.

VARNING: Kontrollera att alla hinder tagits
bort fran den tankta forflyttningsbanan.

AKTA: Forsok aldrig dra lyften langs skenan
med handkontrollens kabel. Detta kommer
att skada kabeln och pa sikt forstora
handkontrollens funktioner.

Fig. 13

6) Nar patienten hissas upp lite frdn sangen
beddmer du om ramen behdver justeras for att
for att bevara patientens tyngdpunkt sa att en
jamn position bevaras.

Fig. 15

13



Sa har anvands den justerbara barramen

10)Sank ner patienten till den nya platsen (se
Fig. 16).

11) Nar patientens kroppsvikt har tagits upp helt
och hallet kan selens anslutningar kopplas
loss.

12)Flytta ramen bort fran patienten (se Fig. 17).

13)Ta av selen fran patienten underifran.

Forflytta en patient
i liggande stallning
med Arjos rembar

Se  bruksanvisningen  for Arjos  rembar
(001-14908-XX) for fullstandiga anvisningar om
hur man anvander rembaren med den justerbara
barramen.

14



Skotsel och underhall

Se avsnittet "Skotsel och underhdll” fér den huvudsakliga bruksanvisningen for lyften. Var sarskilt
uppmarksam pa paragrafer som rér rengoring, desinficering, etiketter osv.

SAKER KASSERING AV UTTJANTA PRODUKTER

Emballage

Atervinningsbar wellpapp.

Produkt

Komponenter som till stérsta del bestar av olika typer av metall (har ett
metallinnehall pa éver 90 % sett till vikt), s& som selbyglar, skenor, stod
for uppratt stallning osv. ska atervinnas som metall.

PROLU DR A0

Lyftkapacitet

Jpor Dd

272 kg (600 Ib)

Vikt, komplett

9,98 kg (22 Ib)

Matt

Med Maxi Sky 600: 1 443 x 633 x 255 mm (L x B x H)
Med Maxi Sky 2: 1 443 x 633 x 281 mm (L x B x H)

15



Teknisk specifikation

Justerbara matt pa barramen

Med Maxi Sky 600
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Denna sida har avsiktligen lamnats tom



Denna sida har avsiktligen lamnats tom



AUSTRALIA

Arjo Australia

Building B, Level 3

11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113,
Australia

Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIE

Arjo Belgium

Evenbroekveld 16

9420 Erpe-Mere

Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02
Galpéo - Lapa

Sao Paulo — SP — Brasil

CEP: 05040-000

Phone: 55-11-3588-5088

E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.

90 Matheson Boulevard West
Suite 300

CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880

Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881

E-mail: info.canada@arjo.com

CESKA REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65

140 00 Praha

Czech Republic

Phone No: +420225092307
e-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S

Vassingergdvej 52

DK-3540 LYNGE

Tel: +45 49 13 84 86

Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPANA

ARJO IBERIAS.L.

Poligono Can Salvatella

c/ Cabanyes 1-7

08210 Barbera del Valles
Barcelona - Spain

Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE

Arjo SAS

2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133

FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 32028 13 13
Fax: +33 (0) 32028 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T,,
HONG KONG

Tel: +852 2960 7600

Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo ltalia S.p.A.

Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA

Tel: +39 (0) 6 87426211

Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,

HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park,

Al Barsha South

P.O Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo Nederland BV
Biezenwei 21

4004 MB TIEL

Postbus 6116

4000 HC TIEL

Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nI@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd

34 Vestey Drive

Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Arjo Norway AS

Olaf Helsets vei 5

N-0694 OSLO

Tel: +47 22 08 00 50

Faks: +47 22 08 00 51

E-mail: no.kundeservice@arjo.com

OSTERREICH

Arjo GmbH

Lembdckgasse 49 / Stiege A/ 4.0G
A-1230 Wien

Tel: +43 1 8 66 56

Fax: +43 1 866 56 7000

www.arjo.com

POLSKA

Arjo Polska Sp. z o0.0.

ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50

Fax: +48 61 662 15 90

E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal

MAQUET Portugal, Lda.
(Distribudor Exclusivo)

Rua Poeta Bocage n.° 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa

Tel: +351 214 189 815

Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Arjo AG

Fabrikstrasse 8

Postfach

CH-4614 HAGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI

Arjo Scandinavia AB

Riihitontuntie 7 C

02200 Espoo

Finland

Puh: +358 9 6824 1260

E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE

Arjo International HQ

Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMO

Tel: +46 (0) 10 494 7760

Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland

Houghton Hall Park

Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA

Arjo Inc.

2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101

Tel: +1 630 307 2756

Free: +1 80 0 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195

E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K.
HREEXE/M=ZTAT &8 =5
FUT4y 82 B/FIELI B
Tel: +81 (0)3-6435-6401

Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail: info.japan@arjo.com
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges.

With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective
prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise
the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.
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ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmo, Sweden

www.arjo.com
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