
4

Bevestig de tilbandlussen 
of clips aan het tiljuk.

1

Breng de tilband om de 
zorgvrager aan. Bij gebruik 
van een tilband met hoofdsteun 
moet u erop letten dat die tot 
aan de bovenkant van het 
hoofd van de zorgvrager reikt.

2

Ga naar de tillift. Plaats het tiljuk 
op schouderniveau en voldoende 
dichtbij om de schouderbanden 
te kunnen bevestigen.

Bevestig de clip op de nok 
en maak hem vast voordat 
de patiënt wordt opgetild.

3

Plaats de bevestigings-
lus aan de haak. 
Verzeker u ervan dat 
de veiligheidsver-
grendeling gesloten is.

Tilband met 
clipbevestiging

Tilband met 
lusbevestiging

Bij gebruik van het kanteljuk en een tilband 
met clipbevestiging moet u het tiljuk 
kantelen om de beenclips te bevestigen. 

5 6

Breng de zorgvrager omhoog.

8

Breng de zorgvrager omlaag tot er 
geen spanning meer is. Maak de 
lussen of clips los.

Verplaats de zorgvrager.

7
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Maxi Sky 2
Transfer vanuit zittende positie



4

Bevestig de tilbandlussen of clips 
aan het tiljuk. Bevestig eerst de 
schouderbanden en vervolgens 
de beenslips.

1

Plaats en centreer de tilband 
onder de zorgvrager. Bij 
gebruik van een tilband met 
hoofdsteun moet u erop letten 
dat die tot aan de bovenkant 
van het hoofd van de 
zorgvrager reikt.

2

Positioneer de tillift boven 
de zorgvrager. Bevestig de clip op de nok 

en maak hem vast voordat 
de patiënt wordt opgetild.

3

Plaats de bevestigings-
lus aan de haak. 
Verzeker u ervan 
dat de veiligheidsver-
grendeling gesloten is.

Tilband met 
clipbevestiging

Tilband met 
lusbevestiging

5

Breng de zorgvrager omhoog.

6

Verplaats de zorgvrager. Breng de zorgvrager omlaag op 
de nieuwe locatie.

7 8

Maak de lussen of clips pas los als het 
lichaamsgewicht van de zorgvrager 
volledig wordt ondersteund.
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Transfer vanuit rugligging



1

Plaats de tilband onder de 
zorgvrager en positioneer 
de tillift boven de zorgvrager.

1

Plaats de tilband onder de 
zorgvrager en positioneer 
de tillift boven de zorgvrager.

3

Bevestig zoveel mogelijk 
tilbandlussen van één kant 
aan het tiljuk. Begin met de 
lussen aan het hoofdeinde.

4

Breng omhoog totdat de 
heupen worden ondersteund 
en omhoog komen.

2 Tilband met 
lusbevestiging

Breng de zorgvrager omlaag op 
de nieuwe locatie en maak alle 
lussen los.

5

Bevestig zoveel mogelijk 
tilbandlussen aan het tiljuk. 
Begin met de lussen aan 
het hoofdeinde.

3

2 Tilband met 
lusbevestiging

Breng omlaag tot er geen 
spanning meer is en maak 
alle lussen los.

54

Breng omhoog tot de zorgvrager 
in de gewenste positie is gerold.

Plaats de bevestigings-
lus aan de haak. 
Verzeker u ervan 
dat de veiligheidsver-
grendeling gesloten is.

Plaats de bevestigings-
lus aan de haak. 
Verzeker u ervan 
dat de veiligheidsver-
grendeling gesloten is.
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Herpositionering – hoger in bed leggen

Herpositionering – draaien in bed



1

Plaats de tilband onder de zorgvrager en let 
daarbij goed op waar het hoofdeinde van de 
tilband zich bevindt.

2

Positioneer de tillift boven de zorgvrager.

4

Laat het juk voor liggend tillen voorzichtig 
zakken en lijn het midden van het juk uit 
met de navel van de zorgvrager. Bevestig 
alle tilbandlussen.

5

Til de zorgvrager omhoog en verplaats 
de plafondlift weg bij het bed.

3 Tilband met 
lusbevestiging

Plaats de bevestigings-
lus aan de haak. 
Verzeker u ervan 
dat de veiligheidsver-
grendeling gesloten is.

001-15772-NL Rev 0 • 06/2020 • pagina 4/4

Transfer van zorgvrager in rugligging

6

Breng de zorgvrager over.

7

Breng de zorgvrager omlaag op de 
nieuwe locatie en maak alle lussen los.

8

Verplaats het tiljuk uit de buurt 
van de zorgvrager.
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