
 

Tilladte desinfektionsmidler

Kvaternær 
ammonium   
≤ 0,21%  
(2.100 ppm)

Isopropyl­
alkohol    
≤ 70%

Fenol 
≤ 1,56 % 
(15.600 ppm)

Blegemiddel 
≤ 1%  
(10.000 ppm)

Pereddike­
syre 
≤ 0,25%  
(2.500 ppm)

Hydrogen­
peroxid 
≤ 1,5%

Modellen Loftlift Basic og modellen  
Maxi Sky 2-loftlift  (vævet nylonstrop) X X X

Modellen Maxi Sky 2 Infection Control   
(ikke-porøs strop) X X X X X X

Andet tilbehør  
* og ** X X X X X X

Mellemstor afstandsbøjle med 2 kroge  
(700-05461-BOX) & afstandsbøjle  
med 4 kroge (700-05443)

X X X

Båreramme (700-19522) & bårer 
(700.05380, 700.05385, 700-05382  
& 700-05387)

X X X

Manuelt åbent DPS (700-19340-BOX) X X X X
Mellemstor afstandsbøjle med 2 kroge  
(700-19415) X X X X*** X*** X***

Lille afstandsbøjle med 2 kroge (700-19420) 
& mellemstor IC-afstandsbøjle med 2 kroge 
(700-19470)

X X X X X X

Afstandsbøjle med 4 kroge (700-19430)  
& båreramme (700-15695) X X X X X X

Manuelt Fladt DPS  
(700-19475 & 700-19200) X X X X X X

Manuelt åbent DPS (700-19480) X X X X X X
Medium PDPS (700-19350)  
& stor PDPS (700-19355) X X X X X X

* Metaldelen på WCS-stikket kan korrodere efter gentagen eksponering for blegemiddel og hydrogenperoxid.

** Håndbetjeningen, WCS- og PDPS-kablerne kan blive lettere beskidte efter gentagen kontakt med klorin eller hydrogen-peroxid.

*** Betrækket til denne model kan være vinylfor eller plast. Hvis det er vinyl, må der ikke anvendes desinfektionsmidler.

ADVARSEL  

Brug altid beskyttelsesbriller og -handsker for at undgå øjen- og hudskader. I tilfælde  
af kontakt skylles med rigeligt vand. I tilfælde af øjen- eller hudirritation søges lægehjælp.  
Læs altid brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet til desinfektionsmidlet.
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LYNVEJLEDNING - RENGØRING OG DESINFEKTION

Maxi Sky 2



Rengør og desinficer før hver ny plejemodtager. 

Nødvendigt tilbehør:
•	 Beskyttelseshandsker og -briller
•	 Engangsklud

Rengøring
1.	 �Fjern snavs fra liften og dens tilbehør fra top til bund med en klud, der er vædet med vand. 
2.	 �Brug en klud, der er fugtet med varmt vand blandet med rengøringsmiddel.
3.	 �Skrub hjælpemidlerne fra top til bund for at fjerne eventuelle aflejringer.
4.	 �Brug en klud fugtet med rent vand til at fjerne alle spor af rengøringsmiddel.
5.	 �Tør derefter af med en tør klud. 

I nedenstående områder er der størst sandsynlighed for snavs og mikroorganismer. Vær opmærksom på:
•	 Kant på håndbetjening
•	 Bagside og greb på håndbetjening
•	 Samlingen mellem afstandsbøjle og strop
•	 Afstandsbøjlens ramme og betræk
•	 Nødstopsnoren
•	 Strop 

Desinfektion
6.	 �Aftør Maxi Sky 2 og tilbehøret med en opløsning, der indeholder et af de kompatible desinfektionsmidler. 
7.	 �Desinfektionsmetoder bør overholde de lokale eller nationale retningslinjer, afhængigt af plejeinstitution 

eller brugsland. Rådfør dig med den lokale specialist i infektionshygiejne, hvis du er i tvivl.
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