
Afstandsbediening

Bedieningspaneel

Knoppen omhoog en omlaag
Met de knoppen omhoog en omlaag kunt u een transfer 
voltooien wanneer er tijdens de transfer een probleem 
met de afstandsbediening optreedt.

Onderhoud nodig – rood lampje 
Knippert (geen pieptoon) – onderhoud vereist door een 
 gekwalificeerde servicetechnicus.
Brandt (met pieptoon) – onderhoud is dringend nodig. 
 Stop met het gebruik van de lift 
 en neem contact op met Arjo.

Laadniveau van de batterij – geel lampje
Knippert – de batterijen worden opgeladen.
Brandt – de batterijen zijn opgeladen.

Knop Omhoog

Knop Omlaag
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Noodstop

De gebruiker kan de stroom op elk moment 
uitschakelen door de rode paddenstoelvormige 
noodknop onder de lift in te drukken. 

De knop wordt weer teruggezet door hem een 
halve slag rechtsom te draaien in de richting 
van de pijlen. 

Zorgverleners die de plafondlift voor het eerst 
gebruiken, moeten het uitschakelen oefenen 
voordat ze de plafondlift met een zorgvrager 
gaan gebruiken.

Automatische noodrem

Valrisico

De noodrem is een aanvullende veiligheidsfunctie die de zorgvrager automatisch beschermd tegen 
vallen, in het onwaarschijnlijke geval van een storing of defect van een transmissie of motor.

De noodrem kan slechts één keer worden gebruikt. Neem contact op met Arjo om de cassette 
te laten vervangen als de noodrem werd geactiveerd. Het systeem voor noodstopdaling kan 
niet worden gebruikt wanneer de noodrem is ingeschakeld. Gebruik een ander apparaat om 
de zorgvrager omlaag te brengen.
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Druk op de rode noodstopknop onderaan de lift. 
Plaats de tillift met de zorgvrager boven het bed 
of de rolstoel.

Verwijder de zwarte kunststof dop aan 
de zijkant van de lift.
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Steek het speciale gereedschap in de opening. Draai het 
naar rechts om de zorgvrager omlaag te brengen. Met dit 
gereedschap draait u de motor rechtstreeks, zodat de 
zorgvrager bij elke slag iets omlaag wordt gebracht. 

Zodra de zorgvrager veilig op een bed of in een rolstoel 
omlaag is gebracht, verwijdert u het gereedschap uit de lift. 
Neem contact op met een gekwalificeerde servicetechnicus 
om onderhoud aan de lift uit te voeren.

Noodstopdaling
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