
Aktivering og deaktivering af bremse

Fastgørelse til løkkesejl Fastgørelse til clipssejl

Aktivér 
bremsen

Deaktiver 
bremsen

Låse-
anordning 
lukket 

   DPS læn tilbage 

                 Lukning af understellets ben 

  Afstandsbøjle ned 

Afstandsbøjle op 

DPS sid op 

Spredning af 
understellets ben 

Kun til opbevaring og ved hældninger Aktivér ikke 
bremserne, når plejemodtageren løftes på nogen 
anden måde.

Fastgør og sæt clipsen på hæftepunktet, 
inden plejemodtageren løftes.
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Skub armen op Fjern låsetappen. 

Tryk på låseclipsens 
tommelflader.

Løft fastgørelsen op (A) og væk (B) fra T-stangen.

Anbring fastgørelsen 
omkring T-stangen med 
tommelfladerne fremad. 

Låseclipsen er helt 
i indgreb.

Brug armen som 
håndsving. Drej den 
én omgang med uret.
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Fjern fastgørelsen

Monter fastgørelsen

Strømafbrydelse – sænk løftearmen

A B

Markeringerne på udstyret 
er rettet ind, så de flugter.
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