
ブレーキをかける場合、解放する場合

ループスリング取付具 クリップスリング取付具

ブレーキをかける ブレーキを解放する

閉じた
ラッチ 

   DPS 半座位 

                 閉じた脚部 

  スプレッダーバー下降 

スプレッダーバー上昇 

DPS 座位 

脚開 

保管および傾斜状態のみ。他の方法で患者を持ち上
げるときは、ブレーキをかけないでください。

患者を持ち上げる前に、クリップをラグに取り付
けて固定します。
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コントロールパネルとコントロールハンドセットボタン

Maxi Move
クイックリファレンスガイド－機能
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レバーを上げる。 ロックピンを外します。 

ロッククリップの親指パッドを押
します。

取付具を持ち上げて(A)、Tバーから離します(B)。

Tバーの周囲に取付具を取り
付け、親指パッドを前方に向
けます。 

ロッククリップが完全
にはまっています。

レバーをクランクとして使
用します。時計回りに1回転
させます。

1 2

1 2

取付具の取り外し

取付具の取り付け

停電 - ジブを下げる

A B

スプレッダーバーがきちんと
差し込まれ。

1 2 3
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