
Sette på og frigjøre bremsen

Feste for løkkeseil Feste for seil med klips

Sett på bremsen Frigjør bremsen

Låsehake 
lukket 

   DPS tilbakelent 

                 Lukkede ben 

  Løftebøyle nede 

Løftebøyle oppe 

DPS sittende 

Åpne ben 

Kun for lagring og på skrått underlag. Ikke sett på 
bremsene når pasienten løftes på en annen måte.

Fest og sikre klipset i festeøret før pasienten 
løftes.
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www.arjo.com

Hev spaken Ta ut låsepinnen. 

Trykk på tommelknappene 
på låseklemmen.

Løft festeanordningen opp (A) og bort (B) 
fra T-stangen.

Monter festeanordningen 
rundt T-stangen, med 
tommelknappene fremover. 

Låseklemmen 
er helt aktivert.

Bruk spaken som sveiv. 
Drei den én omdreining 
med klokken.

1 2

1 2

Fjerne festeanordningen

Montere festeanordningen

Strømbrudd – senke løftearmen

A B

Merkene på festet 
er parallelle.

1 2 3
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