
2

Tirare ciascuna cinghia per le gambe 
sotto le cosce del paziente in modo 
che fuoriesca dalla parte interna.

1

Posizionare il corsetto attorno 
al paziente. Se il corsetto è dotato 
di supporto per la testa, estenderlo 
fino alla sommità della testa 
del paziente.

Inserire l'asola di fissaggio 
nel gancio. 
Assicurarsi che la chiusura 
di sicurezza sia chiusa.

3 4

Posizionare la barra di sollevamento a 45°, abbastanza vicina da 
poter attaccare prima le asole delle spalle e poi quelle delle gambe.
Sollevare prima il lato piedi della barra di sollevamento usando il 
pulsante Inclinazione per creare tensione nelle asole delle gambe.

Accertarsi che il corsetto sia correttamente 
posizionato e avvolga i glutei del paziente 
per fornire un miglior supporto.

5 6

Sollevare il paziente. Spostare il paziente.

7 8

Abbassare finché non c'è tensione 
nelle asole. Staccare prima le asole 
delle gambe, poi quelle delle spalle.
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GUIDA RAPIDA - USO

Maxi Sky 2 PLUS
Trasferimento dalla posizione seduta alla posizione supina 



1

Ruotare il paziente su un fianco. Piegare il corsetto 
a metà e sistemarlo sul letto lungo la schiena 
del paziente.

2

Riportare il paziente in posizione supina sul corsetto 
e girarlo sul fianco opposto, in modo da spianare 
la parte piegata del corsetto.

5

Sollevare il paziente.

6

Spostare il paziente.

Inserire l'asola di fissaggio nel gancio. 
Assicurarsi che la chiusura di 
sicurezza sia chiusa.

3

4

Posizionare la barra di sollevamento in posizione 
orizzontale e abbastanza vicina da poter fissare le asole.
Collegare le asole delle spalle e delle gambe del corsetto 
alla barra di sollevamento.

7

Abbassare finché non c'è tensione 
nelle asole. Staccare prima le asole 
delle gambe, poi quelle delle spalle.
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Trasferimento dalla posizione supina alla posizione seduta



Attaccare quante più asole 
possibili alla barra di 
sollevamento.

31

Collocare il corsetto sotto 
il paziente e posizionare il 
sollevapazienti sopra il paziente.

4

Sollevare fino a quando 
i fianchi non sono sostenuti 
e muovere verso l'alto 
o lateralmente.

Abbassare il paziente sul letto 
e staccare tutte le asole 
del corsetto.

5

Inserire l'asola di fissaggio 
nel gancio. 
Assicurarsi che la chiusura 
di sicurezza sia chiusa.

2

Inserire l'asola di fissaggio 
nel gancio. 
Assicurarsi che la chiusura 
di sicurezza sia chiusa.

2 3

Attaccare quante più asole possibili da un lato 
del corsetto alla barra di sollevamento.
Sollevare il paziente fino a portarlo nella 
posizione desiderata.

Abbassare finché non c'è tensione 
nelle asole e scollegarle.

41

Collocare il corsetto sotto il paziente 
e posizionare il sollevapazienti sopra 
il paziente.
Posizionare le barre di sollevamento 
a 45° per fissare le asole.
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Riposizionamento - Spostamento verso l'alto o il lato del letto

Riposizionamento - rotazione nel letto 



4

Spostare il paziente verso la nuova 
superficie. Posizionare il paziente 
centralmente sulla nuova superficie.

5

Abbassare il paziente sul letto.
Abbassare la barra di sollevamento quanto basta per staccare le asole.
Sollevare la barra di sollevamento e allontanare il sollevapazienti a soffitto 
dal paziente.

Inserire l'asola di fissaggio 
nel gancio. 
Assicurarsi che la chiusura 
di sicurezza sia chiusa.

2 3

Attaccare le asole alla barra di sollevamento.
Sollevare il paziente finché non è sostenuto 
completamente.

Posizionare il sollevapazienti 
abbastanza vicino da poter 
attaccare le asole.
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Trasferimento laterale - tra superfici piane adiacenti 
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