
 

Toegestane 
desinfectiemiddelen

Quaternair 
ammonium 
≤ 0,21%  
(2.100 ppm)

Isopropyl­
alcohol 
≤ 70%

Fenol 
≤ 1,56% 
(15.600 ppm)

Bleekmiddel 
≤ 1%  
(10.000 ppm)

Perazijnzuur 
≤ 0,25%  
(2.500 ppm)

Water­
stof­
peroxide 
≤ 1,5%

Standaard model  
(hefband van geweven nylon  
en tiljuk met polstering)

X X X

Infection Control-model  
(gecoate hefband en tiljuk 
zonder polstering) *

X X X X X X

Andere accessoires ** X X  X X X X

* Bepaalde onderdelen van het tiljuk kunnen verkleuren na herhaaldelijk contact met bleekmiddel, perazijnzuur of waterstofperoxide.

** De aansluitkabel van de handset kan een gevlekt uiterlijk krijgen na herhaaldelijk contact met bleekmiddel of waterstofperoxide.

WAARSCHUWING  

Gebruik altijd een beschermende bril en handschoenen om oog- en huidletsel te  
voorkomen. Bij contact spoelen met veel water. Als ogen of huid geïrriteerd raken,  
contact opnemen met een arts.  
Lees altijd de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsinformatieblad voor het betreffende  
desinfectiemiddel.
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BEKNOPTE HANDLEIDING – REINIGING EN DESINFECTIE



Reinigen en desinfecteren vóór gebruik door nieuwe zorgvragers. 

Benodigde accessoires:
•	 Veiligheidsbril en beschermende handschoenen
•	 Wegwerpdoek

Reinigen
1.	 �Verwijder met een met water vochtig gemaakte doek overmatig vuil van de plafondlift  

en de accessoires van boven naar beneden. 
2.	 Gebruik een vochtige doek met warm water waarin een reinigingsvloeistof is opgelost.
3.	 Schrob de apparatuur van boven naar onder om eventuele afzettingen te verwijderen.
4.	 �Gebruik een schone, met schoon water bevochtigde doek om alle sporen van het  

reinigingsmiddel te verwijderen.
5.	 Vervolgens nawrijven met een droge doek. 

Onderstaande gebieden zijn gebieden waar vuil en microben zich makkelijk kunnen ophopen  
en die daarom extra aandacht vereisen:
•	 Rand van afstandsbediening
•	 Achterzijde en handgreep van afstandsbediening
•	 Verbindingsstuk tussen tiljuk en hefband
•	 Frame en hoes van tiljuk
•	 Noodstopkoord
•	 Hefband

Desinfecteren
6.	 �Neem de Maxi Sky 2 Plus en de accessoires af met een oplossing die een van de compatibele 

desinfectiemiddelen bevat. 
7.	 �De desinfectiemethoden moeten voldoen aan de plaatselijke of nationale richtlijnen, afhankelijk  

van uw gezondheidsinstelling of land. Neem bij twijfel contact op met een plaatselijke specialist  
op het gebied van infectiebestrijding.
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