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VARNING

Minska risken for skador genom att alltid lasa dessa instruktioner for anvandning
och medfdljande dokumentation innan du anvander produkten.

Obligatoriskt att lasa instruktionerna for anvandning

Designpolicy och upphovsratt

® och ™ avser varumarken som tillhér Arjo-féretagsgruppen.

© Arjo 2022.

Var policy ar att kontinuerligt forbattra vara produkter, och darfor férbehaller vi oss ratten att andra
produktdesign utan féregaende meddelande.Innehallet i denna publikation far inte kopieras, varken
i sin helhet eller delvis, utan att Arjo givit sitt tillstand.
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Forord

Tack for ert inkop av utrustning fran Arjo

Dusch- och toalettstolen Carendo ingér i1 en serie
kvalitetsprodukter som framtagits speciellt for sjukhus,
vardhem och andra vardinréttningar.

Tveka inte att kontakta oss om du har ndgra fragor
betriaffande anvidndning eller underhall av denna
utrustning fran Arjo.

Las noga igenom dessa instruktioner for
anvandning

Las dessa instruktioner for anvindning 1 sin helhet
innan du anvénder din Carendo dusch- och toalettstol.
Informationen i dessa instruktioner for anvindning ar
mycket viktig for att du ska kunna anvinda och skota
utrustningen pa rétt sétt. Den hjélper dig att skydda
produkten och se till att utrustningen fungerar korrekt.
Informationen i de hér instruktionerna for anvindning
ar viktig for din sdkerhet. Lds igenom och sitt dig in i
informationen sa att du kan forhindra eventuella skador.

Otillatna dandringar av utrustning fran Arjo kan paverka
sikerheten. Arjo atar sig inget ansvar for eventuella
olyckor, incidenter eller funktionsbrister som uppstar
till f6ljd av otillaten modifiering av produkter.

Rapportera fel eller ovantade
handelser

Kontakta din lokala Arjo-representant om fel uppstér
eller ovintade hindelser intrédffar. Kontaktuppgifterna
finns pa sista sidan 1 dessa instruktioner for anvindning.

Allvarlig incident

Om en allvarlig incident med koppling till denna
medicintekniska enhet intréaffar, och denna incident
paverkar anvandaren eller patienten, ska anvéndaren
eller patienten rapportera denna allvarliga incident till
tillverkaren eller distributdren av den medicintekniska
enheten. Inom EU ska anvédndaren dven rapportera den
allvarliga incidenten till den behdriga myndigheten

1 den medlemsstat dir anvandaren &r bosatt.

Service och support

En géng om aret maste din Carendo dusch- och
toalettstol servas av auktoriserad servicepersonal, for att
produkten ska kunna anvéndas pi ett sdkert sitt och
héllas i funktionsdugligt skick. Se avsnitt Skétsel och
forebyggande underhdall pd sida 28.

Kontakta Arjo om du behover ytterligare information.
Arjo erbjuder heltidckande support- och serviceprogram
som maximerar produktens sidkerhet, tillforlitlighet och
nytta pd 14ng sikt.

Reservdelar bestills fran Arjo. Kontaktuppgifterna finns
pé sista sidan 1 dessa instruktioner for anvindning.

Beteckningar som anvands i dessa
instruktioner fér anvandning

VARNING

Innebér: Sékerhetsvarning. Om du inte forstédr och foljer
varningen kan du skada dig sjélv eller andra.

AKTA

Innebér: Om dessa anvisningar inte foljs kan hela eller
delar av systemet eller utrustningen skadas.

OBS!

Innebér: Denna information ar viktig for en korrekt
anvandning av systemet eller utrustningen.

Innebir: Tillverkarens namn och adress.



Avsedd anvandning

Utrustningen maste anvéndas i enlighet med Utrustningens livslangd

des§a sakerhetsforeskrifter. Alla som Utrustningen far endast anvindas for de &ndamél som
anvander utrustningen maste ha last igenom anges ovan.

och forstatt anvisningarna i de har ' ' ' '
instruktionerna fér anvéndning. Utrustningens livsldngd ér tio (10) ar och livsldngden

for sakerhetsbéltet ar tva (2) ar. Batteriets livslingd ar
2-5 ar beroende pa hur batteriet forvaras, hur ofta det
anvands och hur ofta det laddas.

Kontakta Arjo om du ar osdker pa nagot.

Utrustningen dr avsedd for assisterad hygienvard,
duschning och toalettbesok for vuxna personer

i vardmiljoer som till exempel #ldreboenden, Livslingden som anges giller under forutsattning att
specialvardinrittningar, vardhem, sjukhus och vid forebyggande underhill utfors enligt anvisningarna for
Vérd 1 hemmet. Utrustnmgen ar endast avsedd f(')r Sk6t861 OCh underhéll 1 dessa inStruktiOnerfdr
inomhusbruk. anvdndning.

Carendo far bara anvéndas av utbildad vardpersonal Vissa delar som hjul och handkontroller kan behdva
med tillricklig kinnedom om vardmiljén och dess bytas ut under utrustningens livstid beroende pa slitage
normala rutiner och forfaranden. Riktlinjerna i dessa i enlighet med anvisningarna i dessa instruktioner for
instruktioner for anvindning maste foljas. anvdndning.

Bedémning av vardtagare

Varje vardinrittning bor utarbeta rutiner for
regelbunden bedomning. Vardpersonalen maste
bedoma varje enskild vardtagare enligt foljande
kriterier innan utrustningen anvénds:

* Vardtagaren far inte vaga mer dn 136 kg (300 Ib).

» Vardtagaren ska forsta och reagera pa
instruktioner om att sitta uppritt.

Om vérdtagaren inte uppfyller dessa kriterier maste en
annan lyft anvéandas.



Sakerhetsforeskrifter

VARNING

Undvik skador genom att aldrig lamna
patienten utan tillsyn.

VARNING

For att undvika explosion eller brand ska
utrustningen aldrig anvandas i syrerika
miljoer eller i narheten av varmekallor eller
antandliga anestesigaser.

VARNING

Se till sa att vardtagarens och
vardpersonalens ben och fotter halls
undan fran alla typer av hinder, for att
undvika att de fastnar.

VARNING

Se till sa att vardtagarens har, armar och
fotter halls nara kroppen och anvand
sarskilt avsedda greppstod vid alla slags
rorelser och forflyttningar, for att forhindra
att vardtagaren fastnar i nagot.

VARNING

Sank eller hoj ingen annan utrustning

i narheten av enheten och var uppmarksam
pa fasta foremal vid sdankning, for att
undvika att enheten tippar.

VARNING

Anvand aldrig utrustningen pa golv med
infallt avliopp, hal eller lutningar som
overstiger forhallandet 1:50 (1,15°), for att
forhindra att utrustningen tippar och
vardtagaren faller.

OBS!

Lyft inte Carendo dusch- och toalettstol med
hjalp av armstdden. Hall alltid i chassit.
Endast en rorelsefunktion (t.ex. nedfalining)
i taget kan utféras.

Om du trycker pa mer an en knapp i taget
stoppas alla rorelser.

VARNING

Se till att vardtagaren ar placerad i enlighet
med dessa instruktioner for anvandning for
att forhindra fall.

VARNING

Se alltid till att bromsarna ar aktiverade pa
all utrustning som anvands, for att
forhindra fall under forflyttningar.

VARNING

Forhindra fall under forflyttning genom att
se till att bromsarna ar lasta pa all
utrustning som anvands.




Forberedelser

Gor foljande fore forsta anvandningen
(9 steg)

1 Kontrollera forpackningen med avseende pa
skador. Om produkten verkar skadad ska en
reklamation ldmnas in till transportforetaget.

2 Emballaget ska atervinnas enligt géllande lokala
bestimmelser.

3 Kontrollera att produktens alla delar har
levererats. Jamfor med produktbeskrivningen
1 dessa instruktioner for anvindning. Anvand
INTE produkten om nagon del saknas eller ar
skadad.

4 Packa upp batteriladdaren. Vilj och anslut den
adapter som passar ditt eluttag. Se instruktioner
for anvdndning av batteriladdaren.

5 Ladda varje batteri 1 minst 14 timmar (Japan:
3,5 timmar).

6 Desinficera produkten i enlighet med
anvisningarna 1 avsnittet Anvisningar for
rengoring och desinficering pd sida 25.

7 Forbered ett torrt och vélventilerat utrymme som
ar skyddat fran direkt solljus for férvaring av
Carendo dusch- och toalettstol.

8 Utse ett utrymme dér dessa instruktioner for
anvandning ska fOrvaras sa att de alltid finns
lattillgidngliga.

9 Se till att det finns en rdddningsplan som kan
anvandas om en nddsituation uppstar for en
vardtagare.

Gor foljande fore varje anvandning
(4 steg)

1 Kontrollera att alla delar av Carendo dusch- och
toalettstol finns pa plats. JAmfor med avsnitt
Delarnas namn pa sida 8.

2 Kontrollera tillbehor och delar med avseende pa
skador. Anvind INTE produkten om nagon del
saknas eller dr skadad.

3 VARNING

Undvik smittspridning genom att alltid
folja desinficeringsanvisningarnai dessa
instruktioner for anvandning.

4  Gor en bedomning av huruvida vardtagaren
behover sikerhetsbiltet.

Riktningar for Carendo

Vad som avses med hoger och vinster samt avsedd
korriktning 1 dessa instruktioner for anvandning visas
nedan.

OBS!

Kontakta din lokala Arjo-representant om du
har nagra fragor eller behéver hjalp med
nagot. Se kontaktinformation enligt Adresser
till Arjo pa sida 43.




Delarnas namn
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Chassi

Care Raiser

Hjul

Lyftram

Ryggstod
Nackkudde
Forflyttningshandtag
Mandverhandtag
Forvaringsnit
Sékerhetsbilte

Sits

Benstod

Armstod
Handkontroll
Batteri
Batteriladdare
Batterihallare
Sittdyna
Béckenhallare (tillval)
Bécken (tillval)
Ryggkudde (tillval)
Nodstoppsknapp
Nodsénkningsknapp

Handkontrollens kontakt

e Patientansluten del: Typ B-skydd (hela
produkten) mot elstotar i enlighet med
IEC 60601-1.







Produktbeskrivning/funktioner

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Bakatlutningsfunktion

En funktion som gor det lattare att skota vardtagarens
intimhygien.

Du vixlar mellan sittande och bakétlutat l14ge genom att vrida pa
de reglage som far ryggstodet att flyttas bakét och uppat.

Aven benstddet ror sig da uppat och nedét. (Se fig. 1)

Lyftfunktion — upp/ned
Vardtagaren kan forflyttas i sittande stillning och stolen kan
stillas in i ldmplig hojd 6ver toaletten.

Ho6j- och sinkrorelsen utfors av ett linjart stdlldon som drivs av en
elmotor. (Se fig. 2)

Care Raiser

En funktion som gor det lattare att kld av och byta
inkontinensskydd pa vérdtagaren. (Se fig. 3)

Frén sittande stéllning lyfts vardtagarens stuss upp samtidigt som
ryggstodet ror sig bakat. (Se fig. 4)

Rorelserna ér synkroniserade med varandra.

VARNING

Sittdynan ska alltid anvandas for att forhindra att
konsorgan och/eller hud fastnar eller klams.

Benstod

Stodjer vardtagarens ben och forhindrar att benen fastnar under
sitsen.

Flyttas framét nér stolen stélls in 1 bakatlutat lage.
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Fig. 1 Transporthandtag

Transporthandtagen pé ryggstddet gor att vardpersonalen kan
flytta stolen 1 rétt arbetsstéllning. (Se fig. 1)

Manoverhandtag

Mandverhandtagen pa ryggstodet hjdlper vardpersonalen
att placera stolen 1 rétt lige ovanfor toaletten och i duschen.
(Se fig. 2)

Fig. 2

Hjul
Carendo dusch- och toalettstol har lasbara hjul.

Las hjulbromsarna genom att trampa pa sparren (A). (Se fig. 3)

Lossa bromsarna genom att trycka upp mittsparren med foten (B).
(Se fig. 3)

Fig. 4 Sakerhetsbalte

VARNING

Kontrollera att sakerhetsbaltena ar oskadade for att
forhindra att vardtagaren faller av. Anviand ALDRIG
utrustningen med skadade sakerhetsbalten. Byt till
nya fore anvandning.

Anvind sikerhetsbiltet om det behovs.

Sékerhetsbaltet gor att vardtagaren sitter sdkrare 1 stolen.
Fist baltet vid knopparna pa var sida om ryggstodet.

Justera lingden genom att dra i spénnet i ena dnden av béltet.
Kontrollera att biltet sitter an nira vardtagarens kropp.

Lat inte sékerhetsbaltet hiinga dver golvet nér det inte anvénds.
(Se fig. 4)

11



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Handkontroll

Anslut handkontrollens kontakt pa hoger sida om ryggstodet.
(Se fig. 1)

Handkontrollen har en krok pa baksidan sa att den ldtt kan fastas
pa olika delar av stolen. (Se fig. 2)

Handkontroll

(Se fig. 3)

* Uppéat-/nedétpilar for hojning respektive sdnkning (A).
« Bakaétlutat (B) och sittande ldge (C).

* Gron lysdiod, blinkar nér det 4r mojligt att aktivera Care
Raiser (D).

» Care Raiser (E) och sittande liage (C).

OBS!

Nar ratt lage har uppnatts hors ett surrande ljud och den
grona indikatorlampan blinkar.

OBS!

Omsorgsfunktionen kan endast aktiveras nar den grona
indikatorlampan blinkar.

Ryggkudde (tillbehor)
En extra kudde som stod for ryggen.

Inbyggd glidfunktion nér stolen &r i bakatlutat 14ge. Enkel att
justera efter vardtagarens langd. (Se fig. 4-5)

Se separata anvisningar som medfoljer produkten.

12



Fig. 1 Batteriladdare

Batterihallaren skall fistas pa en 1dmplig vigg och laddaren skall
anslutas till ett jordat vigguttag.
(Se fig. 1)

OBS!
Batteriladdaren ar avsedd att anvandas i torra

utrymmen och far inte installeras i badrum etc.

/ Se Instruktioner for anvindning for batteriladdare NEA 8000.

Fig. 2 Batteri

B Batteriet sitts 1 pa vénster sida av stolen.
(Se fig. 2 A-B)

OBS!
Se till att den rundade delen av batteriet ar vand uppat.

Sittdyna
En sittdyna som ger komfort och skyddar mot kldmning.
(Se fig. 3 A-D)

13



Nodsankning

Vid elfel kan stolen sinkas
genom att trycka pa den grona knappen. (Se fig. 1)

Fig. 1

OBS!
Denna funktion far endast anvandas i nodfall.

Nodstopp

Vid en eventuell nddsituation kan alla funktioner stoppas med
hjélp av den roda knappen (A).

Funktionen &terstélls genom att den roda knappen vrids
medurs (B). (Se fig. 2)

Forvaringsnat
Ett nét pa baksidan av ryggstodet for forvaring av schampo, tval,
inkontinensskydd etc. (Se fig. 3)

Fig. 3

14



Fig. 1 Backen och backenhallare

VARNING

Se till att det finns tillrackligt med utrymme for
rorelse ovanfor badkarskanten, toaletten, backenet
eller andra foremal for att forhindra att konsorgan
fastnar eller klams.

En bickenhallare kan monteras under sitsen. (Se fig. 1-2)

Se separata instruktioner for anvindning av bdckenhdllare.

Fig. 2

15



Sjalvstandiga vardtagare

VARNING

Sittdynan ska alltid anvandas for att forhindra att
konsorgan och/eller hud fastnar eller klams.

Fran staende position eller en gastol
(5 steg)

1 Placera Carendo dusch- och toalettstol och anpassa hojden
sa att sitsens kant vidror vardtagarens knéveck.

2 Las bromsen.

3 L&t vardtagaren halla sig i armstddet sa att hon/han kan luta
sig mot det. (Se fig. 1)

4 Hjélp vardtagaren att sétta sig ned.

5 Hoj Carendo dusch- och toalettstol till en nivd som kénns
bekvam for att flytta vardtagaren.

Fran en rullstol
(3 steg)

For att vardtagaren ska kunna flytta sig fran en rullstol utan
lyfthjalpmedel méste hon eller han vara tillréckligt stark for att
sjdlv kunna rora sig 1 sidled och/eller stilla sig upp.

1 Las rullstolens hjulbromsar.

2 Sank Carendo dusch- och toalettstol sa att sitsen i storsta
mojliga man ér 1 jimnhojd med rullstolens sits.

3 Aktivera bromsarna pad Carendo dusch- och toalettstol.

Vardtagaren kan nu forflytta sig fran rullstolen till Carendo dusch-
och toalettstol genom att placera hinderna pa handstodet pa
Carendo dusch- och toalettstol. (Se fig. 2)

Fran sittande till staende stallning
(3 steg)

1 Sénk Carendo dusch- och toalettstol tills vardtagarens fotter
ar 1 kontakt med golvet.

2 La&s bromsen.

3 Hjélp vérdtagaren att stdlla sig upp. (Se fig. 3)

16



Vardtagare som ar i behov av hjalp

VARNING

Sittdynan ska alltid anvandas for att forhindra att
konsorgan och/eller hud fastnar eller klams.

Fran en rullstol/stol till Carendo dusch- och
toalettstol med en passiv lyft

(5 steg)
Folj instruktionerna for den passiva lyften.

1 Aktivera bromsarna pad Carendo dusch- och toalettstol.

2 Placeraden passiva lyften med vardtagaren s& nira Carendo
dusch- och toalettstol som mojligt. Vardtagaren i selen
placeras sedan omedelbart ovanfor Carendo dusch- och
toalettstolens sits. (Se fig. 1)

3 HOj Carendo dusch- och toalettstol tills sitsen nér
vardtagaren och selens remmar dr spianda. Haka av selen
och ta bort selen. (Se fig. 2)

4  Anviand sidkerhetsbiltet om det behdvs.

5 Flytta 6ver vardtagaren till duschen eller toaletten.

17



Fran sang till Carendo dusch- och toalettstol med
en taklyft

(5 steg)
Folj instruktionerna for taklyften.

1 Placera Carendo dusch- och toalettstol under taklyften med
vardtagaren i selen. (Se fig. 1)

2 Aktivera bromsarna pa Carendo dusch- och toalettstol.

3 Sénk ned selen med vérdtagaren tills han/hon nér sitsen pa
Carendo dusch- och toalettstol. Haka av selen och ta bort
selen.

4  Anvand sikerhetsbaltet om det behovs.

5 Flytta 6ver vardtagaren till duschen eller toaletten.

Fran en rullstol/stol till Carendo dusch- och
toalettstol med en aktiv lyft

(6 steg)
Folj instruktionerna for den aktiva lyften.

1 Aktivera bromsarna pad Carendo dusch- och toalettstol.

2 Placera den aktiva lyften sa ndra Carendo dusch- och
toalettstol som mojligt. Placera vardtagaren rakt ovanfor
sitsen pa Carendo dusch- och toalettstol. (Se fig. 2)

3 Las bromsarna pa den aktiva lyften.

4 Sidnk ned vardtagaren tills hon/han nér sitsen pa Carendo
dusch- och toalettstol. Haka av selen och ta bort den
(i forekommande fall). (Se fig. 3)

5 Anvind sakerhetsbiltet om det behovs.

6 Flytta over vardtagaren till duschen eller toaletten.

18



Forflyttning till duschen

Fig. 3

(18 steg)

1

Placera Carendo dusch- och toalettstol med vardtagaren
1 duschrummet.

Las hjulbromsarna.

Hoj stolen i sittande lage till en hojd som kdnns bekvim
for vardpersonalen.

Aktivera Care Raiser med handkontrollen.

Dra ned vardtagarens byxor till knéna. (Se fig. 1)
Om vérdtagaren anviander inkontinensskydd tar du bort
detta bakifran. (Se fig. 2)

Ho6j Carendo dusch- och toalettstol till sittande 1dge med
handkontrollen.

VARNING

Se till sa att vardtagarens har, armar och fotter halls

nara kroppen och anvand sarskilt avsedda

greppstod vid alla slags rorelser och forflyttningar,

for att forhindra att vardtagaren fastnar i nagot.

7 Kla av patienten.

8 Aktivera det bakatlutade laget med handkontrollen.

VARNING

Se till att det finns tillrackligt med utrymme for
rorelse ovanfor badkarskanten, toaletten, backenet
eller andra foremal for att forhindra att konsorgan

fastnar eller klams.

9 Tvitta och duscha véirdtagaren i denna stillning.

(Se fig. 3)

Fortsditt med stegen pa ndsta sida.
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10 Stéll in stolshdjden sa att du far en bekvim arbetsstdllning
vid hartvitt och fotvérd. (Se fig. 4-5)

11 Torka vardtagaren med en handduk.
12 For tillbaka Carendo dusch- och toalettstol 1 sittande lage.

13 Torka vardtagaren pa ryggen.

14 Kla pd vardtagaren pd 6verkroppen och dra upp byxorna till
knéna. (Se fig. 6)

15 Aktivera Care Raiser med handkontrollen.

Fig. 7 16 Ligg in eventuella inkontinensskydd och dra upp

vardtagarens byxor helt. (Se fig. 7)

17 For tillbaka Carendo dusch- och toalettstol i sittande ldge
och siank den. Sdkra vid behov vardtagaren genom att
anvinda sdkerhetsbiltet.

VARNING

Se till sa att vardtagarens har, armar och fotter halls
nara kroppen och anvand sarskilt avsedda
greppstod vid alla slags rorelser och forflyttningar,
for att forhindra att vardtagaren fastnar i nagot.

18 Lossa bromsarna och flytta virdtagaren.

20



Férflyttning till toalett

(13 steg)

Carendo dusch- och toalettstol kan anvandas oavsett om toaletten
ar fast 1 viiggen eller 1 golvet.

Matt for passande toalettstolar se nedan:

min 140
430
min 140 350
430 290

\ 7
. o [=]
Fig. 1 § g A)\
max bedd: 390 mm max bedd: 390 mm

1 Placera Carendo dusch- och toalettstol med vérdtagaren
néra toaletten.

7

Z

%
/‘. ‘N,l
\ 2 Hgj stolen i sittande lage till en h6jd som kdnns bekvam for
W vardpersonalen.

3 Aktivera Care Raiser med handkontrollen.

4  Dra ned vérdtagarens byxor till knéna. (Se fig. 1)
Om vérdtagaren anviander inkontinensskydd tar du bort
detta bakifran. (Se fig. 2)

5 Hgj till sittande ldge med handkontrollen.

VARNING

Se till att det finns tillrackligt med utrymme for
rorelse ovanfor badkarskanten, toaletten, backenet
eller andra foremal for att forhindra att konsorgan
fastnar eller klams.

Fig. 3

6 Placera Carendo dusch- och toalettstol direkt ovanfor
toalettskdlen. Siank stolen och las hjulbromsarna. (Se fig. 3)

Fortsdtt med stegen pd ndsta sida.
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7 Nar vérdtagaren ar fardig lossar du bromsarna och for
undan stolen frén toaletten.

8 Hoj Carendo dusch- och toalettstol och tvitta virdtagaren.
9 Las hjulbromsarna igen.

10 Aktivera Care Raiser med handkontrollen. (Se fig. 4)

11 Lagg in eventuella inkontinensskydd och dra upp
vardtagarens byxor helt. (Se fig. 5)

12 For tillbaka Carendo dusch- och toalettstol i sittande ldge
och sink den.

VARNING

Se till sa att vardtagarens har, armar och fotter halls
nara kroppen och anvand sarskilt avsedda
greppstod vid alla slags rorelser och forflyttningar,
for att forhindra att vardtagaren fastnar i nagot.

13 Lossa bromsarna och flytta vardtagaren.
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Anvandning vid vard i hemmet

For distributorer och uthyrare

Vid transport av Carendo dusch- och toalettstol till
kunden i lastbil/skapbil:

» Kontrollera att lyften ar ordentligt fastsatt under
transport.

* Undvik att dra Carendo hygienstol/duschstol Gver
smutsiga underlag vid forflyttning till och frén
bilen.

* Vid transport av produkten i fordon far ingen
person sitta i enheten.

Vid leverans av Carendo dusch- och toalettstol ska
foljande goras:

» Lis igenom dessa instruktioner for anvindning
tillsammans med mottagaren (inklusive anhoriga
och vardgivare).

* Gaigenom funktioner och anvdndningsomraden
sasom de beskrivs 1 instruktionerna for
anvdndning och demonstrera dem med hjilp av
den faktiska produkten.

* Anvindaren méste vara inforstddd med
anvisningarna for rengdring och desinficering.

» Lis upp alla varningar for mottagaren.

* Kontrollera att anviandarmiljon uppfyller alla krav
som anges 1 dessa instruktioner for anvindning.

Rengoring och desinficering:

» Kontrollera att rengdring och desinficering enligt
de hir instruktionerna for anvindning alltid
genomfors innan produkten levereras till en ny
anvéndare.

» Kontrollera att rengdring och desinficering enligt
de hir instruktionerna alltid genomfors fore och
efter alla typer av service pa produkten.

Anvanda Carendo

Kontrollera foljande innan du anvinder Carendo
dusch- och toalettstol i hemmiljo:
(Se fig. 1-3)

VARNING

Anvand aldrig utrustningen pa golv med
infallt avlopp, hal eller lutningar som
overstiger forhallandet 1:50 (1,15°), for att
forhindra att utrustningen tippar och
vardtagaren faller.

* Att all vardpersonal, inklusive anhoriga, har lést
och forstatt dessa instruktioner for anvdindning.

+ Att alla mattor i anvdndarmiljon tas bort.
+ Attalla trosklar i anvdndarmiljon tas bort.

+ Attalla trappor och upphdjningar ar avskdrmade
med riacken sd att Carendo dusch- och toalettstol
inte kan rulla ned.

» Att det finns tillrdckligt med utrymme f6r att
anvinda Carendo dusch- och toalettstol.

Kontrollera foljande vid forvaring av Carendo
dusch- och toalettstol:

VARNING

Att utrustningen aldrig lamnas i barns
narhet utan tillsyn, for att undvika

strypning.

* Attinga barn har tillgéng till hygienstolen/dusch-
och toalettstolen.

* Att inga husdjur kan komma i kontakt med
Carendo dusch- och toalettstol.

+ Att forvaringsutrymmet uppfyller kraven som
specificeras 1 avsnitt Teknisk specifikation pad
sida 33.
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Anvisningar for rengoring och desinficering

Anvand endast desinficerande
rengoringsmedel fran Arjo (t.ex. Arjo
Clean™)

Kontakta Arjos kundservice om du har nagra fragor
betriffande desinficering av Carendo dusch- och

toalettstol eller om du vill bestdlla desinficeringsmedel.
Se avsnitt Delar och tillbehor pa sida 41.

Se till att sdkerhetsdatabladet for det
desinficeringsmedel som anvinds finns néra till hands.

VARNING
D

Anvand alltid skyddsglaségon och
skyddshandskar for att undvika 6gon- och
hudskador. Skolj med rikligt med vatten om
du far desinfektionsmedel pa dig. Uppsok
lakare om huden eller 6gonen blir
irriterade. Las alltid igenom instruktionerna
for anvandning och sakerhetsdatabladet
for desinfektionsmediet.

VARNING

Undvik smittspridning genom att alltid folja
desinficeringsanvisningarna i dessa
instruktioner fér anvandning.

VARNING

Desinfektera aldrig utrustning i narheten av
en vardtagare. Om det sker kan
vardtagarens hud och 6gon irriteras.

AKTA

Anvand endast Arjos desinficeringsmedel
for att undvika skador pa utrustningen.
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Tillatna desinficeringsmedel
* Arjo Clean

* Arjo General Purpose Disinfectant
* Arjo Disinfectant Cleanser IV

* Arjo All Purpose Disinfectant

* Arjo CenKleen IV

Tillbehor for desinficering av Carendo
» Skyddshandskar

» Skyddsglaségon

» Sprayflaska eller sprayhandtag med
desinficeringsmedel

* Sprayflaska med vatten eller duschhandtag med
vatten

* Trasor — vdta och torra

* Engéngstrasor

*  Mjuk borste

*  Mjuk borste med ldngt skaft



Folj alltid dessa 13 steg for rengoring
och desinficering

Om en duschpanel fran Arjo anvénds, ls
instruktionerna for anvdndning for respektive panel.

Ta bort synliga rester
(steg 1-2 av 13)
1 Ta bort nackkudden, dynorna och sékerhetsbéltet.

2 Rengor

» Carendo dusch- och toalettstol (borja uppifran
och arbeta dig nedat)

» alla delar som tagits av

fran synliga rester med en vat trasa eller spraya/
duscha vatten och anvind en borste och/eller
torka med en ren trasa om sa dr lampligt.

Rengoring
(steg 3—7 av 13)
3 Ta pé skyddshandskar och skyddsglasogon.

4 Spraya desinficeringsmedel péd
 Carendo dusch- och toalettstol.
+ alla delar som tagits av

Drink en borste i desinficeringsmedlet och rengor
noga, sirskilt handtag och handkontroll.

5 Skolj noggrant med vatten (cirka 25 °C (77 °F))
tills allt desinficeringsmedel har skdljts bort.

6 Drink in en trasa i desinficeringsmedel och torka
av alla andra ytor, som t.ex. chassit.

7 Fukta en ny trasa med vatten och torka bort
overflodigt desinficeringsmedel pa dvriga delar.
Vid borttagning av desinficeringsmedel maste
trasan regelbundet skoljas under rinnande vatten.

Desinfektion
(steg 8-13 av 13)
8 Spraya desinficeringsmedel pa:

e Carendo dusch- och toalettstol.

* alla delar som tagits av

O

Driénk in en trasa i desinficeringsmedel och torka
av alla andra ytor, som t.ex. chassit.

10 Latmedlet verkaienlighet med instruktionerna pa
desinficeringsflaskans etikett.

11 Spraya eller duscha med vatten (cirka 25 °C
(77 °F)) och torka sedan med en ren trasa for att ta
bort alla rester av desinficeringsmedlet. Trasan ska
skoljas regelbundet under rinnande vatten vid
borttagning av desinficeringsmedel.

12 Om desinficeringsmedlet inte kan tas bort, spraya
omradet med vatten och torka av med
engangshanddukar. Upprepa proceduren tills allt
desinficeringsmedel &r borta.

13 Lat alla delar torka.

OBS!
Dynan och stoppningen inuti den ar
vattenavstotande.




Batterianvisningar

VARNING

Undvik personskador genom att INTE
pressa pa, sticka hal pa, 6ppna, ta isar eller
pa annat satt mixtra med batteriet.

» Skolj omedelbart med rikligt med vatten
om batterihodljet spricker och innehallet
kommer i kontakt med hud eller klader.

* Om batteriinnehallet kommer i kontakt
med 6gonen maste de skobljas omedelbart
med rikligt med vatten. Uppsok lakare.

Inandning av innehallet kan orsaka
irritation i luftvagarna. Se till att den som
andats in batteriinnehall far frisk luft och
lakarvard.

AKTA

Exponera INTE batteriet for oppen eld eller
stark hetta; det kan overhettas och
explodera.

* Var forsiktig sa att du inte tappar batteriet.

» Folj gdllande bestimmelser betrdaffande hantering

av forbrukade batterier.

» Kontrollera batteriets mérkning.

Forvaring av batterier

e Batterierna levereras laddade, men vi
rekommenderar att batterierna laddas efter
leverans, eftersom en viss sjidlvurladdning alltid
forekommer.

* Det hir batteriet laddas l1&ngsamt ur nir det inte
anvands.

 Ett batteri som inte anvinds ska forvaras i en
temperatur mellan 0 °C (32 °F) och +30 °C
(86 °F).

» Forvara inte batterier vid hogre temperatur dn
50 °C (122 °F) for att garantera maximala
prestanda.
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Laddningsintervall

Livsldngden 6kar om batteriet laddas regelbundet,
till exempel varje natt.

Om Carendo dusch- och toalettstol anvands ofta
rekommenderar vi att man har tva batterier, sa att
det ena kan laddas medan det andra anvands.

Batterier som inte anvands bor ldmnas kvar
1 laddaren. Batteriet kan inte 6dverladdas.

Batteriets livslangd

Se till att du alltid har tva fungerande batterier, sé att du
har ett i reserv medan det andra anvands.

Om ett nyladdat batteri anvénds och batteriindikatorn
borjar blinka och lata efter att endast nagra fa aktiviteter
har utforts behover ett nytt batteri bestéllas.

Varning lag batteriniva

En signal ljuder nér batteriets laddningsniva blir 14g.
Batteriet ska da laddas upp sé snart som majligt.

Montering av batteriladdaren
Se Instruktioner for anvindning — batteriladdare.

Byte av batteri

Se Instruktioner for anvindning — batteriladdare.



Skotsel och forebyggande underhali

Vardpersonalens skyldigheter

Carendo dusch- och toalettstol utsitts for kontinuerligt slitage. For att produkten ska behalla sina ursprungliga
egenskaper maste nedanstdende dtgérder vidtas vid foreskrivna tidpunkter.

VARNING

For att minska risken for funktionsfel som kan leda till skador maste regelbundna kontroller
utforas och det rekommenderade underhallsschemat féljas. Om produkten utsatts for kraftigt
slitage och pafrestande omgivningsforhallanden kravs tatare kontroller. Lokala
bestammelser och standarder kan vara strangare an de reckommendationer som anges

i underhallsschemat.

OBS!
Underhall och service kan inte utféras pa sangen medan den anvands av en patient.

SCHEMA FOR FOREBYGGANDE UNDERHALL Carendo dusch- och toalettstol

VARDPERSONALENS Varje Varje Varje Vartannat
SKYLDIGHETER Atgérd/Kontroll ANVANDNING VECKA HALVAR AR

Rengdring/desinficering X
Visuell kontroll av sakerhetsbalte

Visuell kontroll av alla oskyddade delar

Visuell kontroll av fastanordningar

Kontroll av handkontroll och kabel
Kontroll/rengéring av hjul

Kontroll av dynor/kuddar

Visuell kontroll av batteriladdare och
batteri

X X X X X X X

Smorjning av lasstift X

Byt sakerhetsbaltet X

VARNING

For att undvika skador pa saval patient som vardpersonal far utrustningen aldrig modifieras
eller icke-kompatibla delar anvandas.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Vardpersonalens skyldigheter

Vardpersonalens skyldigheter ska utforas av personal med
erforderlig kunskap om Carendo och enligt anvisningarna i dessa
instruktioner for anvindning.

Varje dag

Desinficera. Desinficera Carendo dusch- och toalettstol
omedelbart efter varje anvindning. Anvéind
desinfektionsmedel och schampo fran Arjo

i rekommenderade koncentrationer. Se avsnitt
Anvisningar for rengoring och desinficering pd sida 25.

Varje vecka

Kontrollera séikerhetsbiltet visuellt. Se 6ver hela béltet
for att se om det finns négra hal, sprickor eller revor, om
nagon del av innertyget syns, om béltet har fransat sig
nagonstans eller om det finns andra skador. Byt ut
sdkerhetsbéltet om det dr skadat pa nagot sétt. (Se fig. 1)

Gor en visuell kontroll av alla utsatta delar, i synnerhet
de som kommer 1 beroring med vérdtagaren eller vardaren.
Kontrollera att det inte finns nagra sprickor eller vassa
kanter som kan skada patienten eller vardpersonalen eller
forsdmra hygienen. Ersitt skadade delar.

Gor en visuell kontroll av alla mekaniska
fiastanordningar: Kontrollera att alla skruvar och muttrar ér
atdragna och att det inte finns nagra glapp. Kontakta Arjo
om du upptéicker nigot fel. (Se fig. 2)

Visuell kontroll av handkontroll och sladd: Gor en visuell
kontroll av handkontrollen och kabeln med avseende pa
skador. Kontrollera ocksa nddstoppet, se produktfunktioner.
Kontakta din lokala Arjo-representant om du hittar nagra
defekter. (Se fig. 3)
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Fig. 4 * Kontrollera att hjulen ir ordentligt fastsatta och att de
rullar och svénger fritt. (Hjulens funktion kan paverkas av
tvél, har, damm och kemikalier fran golvrengdringsmedel.)
Kontakta din lokala Arjo-representant om hjulen inte
fungerar som de ska. (Se fig. 4)

* Kontrollera kuddarna/dynorna for att se till att de inte har
nagra sprickor eller revor som gor att vatten kan tringa in
1 stoppningen. Om kuddarna/dynorna har sddana skador
maiste de bytas. (Se fig. 5)

Fig. 5

Fig. 6 * Gorenvisuell kontroll av batteriladdaren, laddarkabeln
och batteriet. Om delarna ar skadade méste de omedelbart
tas ur bruk och bytas ut. (Se fig. 6)

Var sjatte manad

Smorj lasstiften. Anviand Wekem-fett av typ WS267 (kan
kopas fran Arjo). (Se fig. 7)

Varje ar
Carendo dusch- och toalettstol ska genomga service i enlighet

med tabellen KVALIFICERAD PERSONAL Atgiird/Kontroll pd
sida 31.
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VARNING

For att forhindra kroppsskador och/eller sdakerhetsrisker vid anvdandning av produkten, maste
underhallsaktiviteterna utforas med ritt tidsintervall och av kvalificerad personal, som
anvander ratt verktyg och delar och som har de kunskaper som kravs. Den kvalificerade
personalen maste ha dokumenterad utbildning i underhall av den har enheten.

KVALIFICERAD PERSONAL Atgard/Kontroll Varje AR

Smorjning av lager X
Kontroll av nédsankningsfunktion

Kontroll av sakerhetsstopp

Test av belastningskapacitet (lokala krav)

Kontroll av alla viktiga delar med avseende pa rost/skador
Utfor fullstandigt funktionstest

Kontroll av fastanordningar

Kontroll av att de senaste uppgraderingarna har genomforts

Kontroll av batteriet

X X X X X X X X

Kontroll av hjul

OBS!
Alla kontroller i tabell VARDPERSONALENS SKYLDIGHETER Atgérd/Kontroll pa sida 28 ska

utféras nar kontrollpunkterna i tabellen genomférs KVALIFICERAD PERSONAL Atgérd/Kontroll p&
sida 31.
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Felsokning

OBS!

Kontakta omedelbart din lokala Arjo-representant om produkten inte fungerar som den ska.

PROBLEM

ATGARD

Lyften gar bara att séinka.

Lyftanordningen pé den hér utrustningen ar forsedd med en
sakerhetsmutter. Nér sdkerhetsmuttern dr aktiverad gar det
bara att sénka utrustningen till ett sikert lige. Om detta
intréffar ska du sluta att anvénda utrustningen och kontakta
kvalificerad personal for reperation av utrustningen.

LARM

ATGARD

Ett pipljud hors nér hygienstolen hojs.

Batteriet méste laddas. Avsluta forflyttningen av vardtagaren
och byt sedan till ett fulladdat batteri.

VARNING

Undvik skador genom att aldrig lamna patienten
utan tillsyn.

Endast ett fatal atgarder har genomf6rts innan
batteriindikatorn blinkar och ett ljud hors.

Byt ut batteriet mot ett fulladdat batteri.

Om ett nyladdat batteri anvénds och batteriindikatorn borjar
blinka och lata efter att endast ndgra fa aktiviteter har utforts
behdver ett nytt batteri bestéllas.
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Teknisk specifikation

Carendo dusch- och hygienstol, modell BIB2000-01

Safe Working Load (SWL) = saker arbetslast

Lyftens totala maxvikt
Maxvikt, totalt (lyft + vardtagare)
Chassi, maxbredd
Bredd mellan benen
Fri hojd under chassit
Chassi, maxlangd
Vanddiameter
Lyfthojd (sits)
Matningsspanning
Maximal effekt

Batteri

Batteriladdare

Farger

Kontrollernas driftkraft
Bromsarnas driftkraft
Kapslingsklass

Kapslingsklass, handkontroll

Medicinsk utrustning
Ljudniva
Driftlage

Fororeningsgrad

136 kg (300 Ibs)

64 kg (141 lbs)

200 kg (441 Ibs)
640 mm (25 1/4”)
508 mm (20”)

35 mm (1 3/8”)

865 mm (34”)

@ 960 mm (37 3/4”)
530 mm (20 7/8”)
24V DC

150 VA

NiMH; Arjo NEA 0100
NEA 8000

bla/gra

2,23 N

115N

IPX4

IP: Kapslingsklass

X: Skydd mot kontakt med och intrang av
féremal har inte specificerats for denna
produkt.

4: Vattenstank mot produkten paverkar inte
sakerheten eller produktens vasentliga
prestanda, oavsett stankriktningen

IP X7

IP: Kapslingsklass

X: Skydd mot kontakt med och intrang av
foremal har inte specificerats for denna
produkt.

7: Nedsankning av produkten pa upp till 1 m
paverkar inte sakerheten eller produktens
vasentliga prestanda

typ B x
<58 dB

ED max 10 %;
Hogst 2 min. pa;
Minst 18 minuter av

2
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Maximal

Carendo, lagen 1?3'%1, mm Bredd, mm mzﬂaﬂ]?qd’ g:}rsnl;qd, mm
Sittande, lagsta lage 875 (34 1/2”) 640 (25 1/4”) 1220 (48”) 510 (20”)
Sittande, hogsta lage 880 (34 5/8”") 640 (25 1/4”) 1550 (617) 1040 (417)
Bakatlutat, lagsta lage 1395 (54 7/8”) 640 (25 1/4”) 1020 (40 1/8”) 510 (207)

Bakatlutat, hogsta lage 1510 (59 1/27)
1390 (54 3/4”)

1510 (59 1/2”)

Care Raise, lagsta lage
Care Raise, hogsta lage

640 (25 1/4”)
640 (25 1/4”)
640 (25 1/4”)

1225 (48 1/4”)
1020 (40 1/8”)
1490 (58 5/8")

1050 (41 3/8”)
765 (30 1/4”)
1260 (49 5/8”)

Tillatna kombinationer

Carendo kan anvandas
tilsammans med foljande Arjo-
produkter

Sara Lite, Sara Plus, Sara 3000
Maxi Twin, Maxi Move, Maxi Sky

Inga andra kombinationer tillats

Atervinning

Emballage Tra och wellpapp. Atervinningsbart.

Anvandning, transport och férvaring

Omgivningstemperatur Anvandning: +10 °C till +40 °C (+50 °F till +104 °F)
Transport: -20 °C till +70 °C (-4 °F till +158 °F)

Forvaring: -20 °C till +70 °C (-4 °F till +158 °F)
Anvandning 30-75 %
Transport och forvaring: 10-80 % inklusive kondensering

Anvandning: 800—1 060 hPa
Transport: 500-1100 hPa
Forvaring: 500-1100 hPa

Relativ luftfuktighet

Lufttryck

Kassering av uttjanta produkter

» Alla batterier i produkten maste atervinnas separat. Batterier ska kasseras i enlighet med
nationella eller lokala bestammelser.

» Selar som innehaller forstyvningar/stabilisatorer, stoppningsmaterial, andra textilier, polymerer
eller plastmaterial och liknande ska sorteras som brannbart avfall.

+ Lyftsystem som innehaller elektriska och elektroniska komponenter eller elkablar ska tas isar
och atervinnas i enlighet med WEEE-direktivet eller med lokala eller nationella bestammelser.

+ Komponenter som till storsta del bestar av olika typer av metall (har ett metallinnehall pa éver 90 %

sett till vikt), sdsom byglar, skenor, stod for uppratt stallning osv. ska atervinnas som metall.
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Matt i mm och tum (")

@960 ( 5/8”)

640 (25 1/8”)

Vandradie, sittande

@1530 (60 1/4”)

Vandradie, lutad
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Etiketter

Forklaring av etiketter

Denna utrustning drivs med ett
batteri.

Elektriska och elektroniska
komponenter ska atervinnas separat
enligt EU-direktiv 2012/19/EU
(WEEE).

CE-mérkning som indikerar
overensstimmelse med Europeiska
gemenskapens harmoniserade
lagstiftning

Visar att produkten dr en
medicinteknisk enhet 1 enlighet med
Europaparlamentets och radets
forordning om medicintekniska
produkter 2017/745

TUV-mirkning. Lyften har
sakerhetstestats enligt:

EN/ISO 10535

Miljofarligt.

Far ej kasseras.

Atervinningsbart

TYPB
Patientansluten del: Skydd mot
elektriska stotar enligt IEC 60601-1.

Varningsmérke |Detta ar viktig information for
korrekt anvindning.
Godkénnande- | Anger godkénnande av aktuell
mérkning produkt.
Mirkning pd | Innehéller sdkerhets- och
batteri miljéinformation for batteriet.
Datamérkning | Innehaller information om tekniska
prestanda och krav, t.ex.
ingangseffekt, ingdngsspanning och
maxgrans for vardtagarens vikt.
Nodsdnknings- | Anger nddinformation, se avsnitt
skylt Nodsdnkning pd sida 14.
Typmérkning | Innehéller produktnummer,
serienummer samt
tillverkningstidpunkt (ar och
manad).
Symbolforklaring
SWL Séker arbetslast
A Lyfth6jd 550 mm (21 5/8”)
b
24V DC Matningsspénning
MAX. 150 VA | Maxeffekt, hojning/sdnkning
150 VA
Maxeftekt, nedfillning 150 VA
— Sékring F1 — T§ AL 250 V
Sékring F2 —T6,3 AL 250 V
Sékring F3 — T8 AL 250 V
IP X4 Skyddsklass — skydd mot

vattenstiank.

Tillverkarens namn och adress

ED max 10 %

Driftlage for hoj-/sénkfunktion:
ED max 10 %;

Hogst 2 min. pa;

Minst 18 minuter av

Tillverkningsdatum

NEAO0100-083

24V DC 2,5 Ah

Batteriets produktnummer

o

Obligatoriskt att ldsa instruktionerna
for anvéndning

Utrustningens totala vikt inklusive
saker arbetsbelastning.

Unik identitetsbeteckning
for enheten.




Godkdind-mdrkning

Typmdrkning

Varningssymbol

Mdirkning pad
batteri

Y

-
Nédsdnkningsskylt

Datamdrkning
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Produkten har testats vad géller 6verensstimmelse med gillande lagstadgade standarder avseende forméga att blockera
EMI (elektromagnetiska storningar) fran externa kéllor.

Vissa procedurer kan hjélpa till att minska de elektromagnetiska storningarna:

» Anvind endast Arjos originalkablar och originalreservdelar for att undvika forhdjda utslépp eller ldgre immunitet
som kan gora att utrustningen fungerar simre.

» Kontrollera att andra enheter pd avdelningar for vardtagarovervakning och/eller intensivvard uppfyller gillande
utsldppsstandarder.

VARNING

Tradlos kommunikationsutrustning som exempelvis tradlosa natverk, mobiltelefoner,
sladdlosa telefoner och deras basstationer, walkie-talkies m.m. kan paverka denna utrustning
och bor hallas pa atminstone 1,5 meters avstand fran den.

Avsedd miljo: Hemsjukvardsmiljo och professionell héilso- och sjukvérdsinrattningsmiljo:

Undantag: HF-kirurgisk utrustning samt det RF-avskdrmade rummet i ett ME-SYSTEM for magnetisk
resonanstomografi

VARNING

Anvandning av denna utrustning intill eller staplad med annan utrustning bor undvikas
eftersom det kan leda till felaktig anvdandning. Om sadan anvandning ar nédvandig bor denna
utrustning och den andra utrustningen observeras for att verifiera att de fungerar normalit.

Vagledning och tillverkarens forsdkran — elektromagnetisk stralning

o Overens- : -
Emissionstest stimmelse elektromagnetisk miljo
Denna utrustning anviander endast RF-energi for interna
RF-emissioner Grupp | funktioner. Déarfor 4r RF-emissionerna mycket laga och det ar
CISPR 11 PP osannolikt att de orsakar storningar hos elektronisk utrustning
1 nérheten.

Denna utrustning kan anvéndas vid alla slags inrdttningar,
Klass B inklusive 1 hemmamiljéer och sddana miljéer som ar anslutna till
allménna 1agspanningsndt som forser bostdder med strom.

RF-emissioner
CISPR 11
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Véagledning och tillverkarens forsakran — elektromagnetisk stralning

Immunitetstest

IEC 60601-1-2 testniva

Overensstimmelseniva

Elektromagnetisk miljo —
vagledning

Elektrostatisk
urladdning (ESD)

SS-EN 61000-4-2

+2 kV, £4 kV, £8 kV, £15 kV
luft

+8 kV kontakt

+2 kV, +4 kV, £8 kV, £15 kV
luft

+8 kV kontakt

Golvet bor vara av trd, betong
eller kakel. Om golven ér
tickta av syntetiskt material
ska den relativa luftfuktig-
heten vara minst 30 %.

Ledningsbundna
storningar
orsakade av
RF-filt

SS-EN 61000-4-6

3 V10,15 MHz till 80 MHz

6 V 1 ISM- och amatorradio-
band mellan 0,15 och 80 MHz

80 % AM vid 1 kHz

3Vi0,15 MHz till 80 MHz

6 V 1 ISM- och amatorradio-
band mellan 0,15 och 80 MHz

80 % AM vid 1 kHz

Utstralad RF
elektromagnetiskt
falt

SS-EN 61000-4-3

Hemvérdsmilj6
10 V/im

80 MHz till 2,7 GHz
80 % AM vid 1 kHz

Hemvérdsmiljo
10 V/m

80 MHz till 2,7 GHz
80 % AM vid 1 kHz

Falt fran tradlos

RF-kommunika-
tionsutrustning i
narheten

SS-EN 61000-4-3

385 MHz-27 V/m

450 MHz-28 V/m
710, 745, 780 MHz—9 V/m
810, 870, 930 MHZz-28 V/m

1720, 1 845, 1 970,
2450 MHz-28 V/m

5240, 5 500,
5785 MHz-9 V/m

385 MHz-27 V/m

450 MHz—-28 V/m
710, 745, 780 MHz-9 V/m
810, 870,930 MHz-28 V/m

1720, 1 845, 1 970,
2450 MHz-28 V/m

5240, 5 500,
5785 MHz-9 V/m

Bérbar och mobil radio-
kommunikationsutrustning
bor inte placeras ndrmare
ndgon del av produkten,
inklusive kablar, &n 1 m
om sindarens uteffekt dver-
stiger 1%, Filtstyrkor fran
fasta RF-sindare, vilka fast-
stillts genom undersokning
av elektromagnetismen pa
platserna, ska understiga
overensstimmelsenivan i
varje frekvensomrade®

Storningar kan uppsta i
nérheten av utrustning som ar
mirkt med denna symbol:

()

Elektriska snabba
transienter och
pulsskurar

SS-EN 61000-4-4

+1 kV SIP/SOP-portar

100 kHz repetitionsfrekvens

+1 kV SIP/SOP-portar

100 kHz repetitionsfrekvens

Spannings-
frekvens
magnetiskt falt

SS-EN 61000-4-8

30A/m

50 eller 60 Hz

30 A/m

50 Hz

Magnetfilten runt strom-
forsorjningsledningar ska
ligga pa normala nivaer for
typiska kommersiella miljéer
eller sjukhusmiljoer.

4 Féltstyrkor fran fasta sidndare, till exempel basstationer for radiotelefon (mobilsystem/tradlosa system) samt
mobilradio, amatorradio, AM- och FM-radiosdndningar samt T'V-sédndningar kan inte forutses teoretiskt med
noggrannhet. En elektromagnetisk undersdkning pé platsen bor dvervégas for bedomning av den elektromagnetiska
miljon i nérvaro av fasta RF-séndare. Om de uppmiitta faltstyrkorna pa platsen dar produkten anvénds verstiger den
tillampliga RF-klassningsnivan ovan, ska produkten iakttas for att normal funktion ska kunna bekréftas. Om driften ar
onormal kan extra atgirder behova vidtas.

b Frekvensomradet 150 kHz till 80 MHz bér féltstyrkorna vara svagare an 1 V/m.
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Delar och tillbehor

P&

Kontakta din lokala Arjo- Ryggkudde NEA0O001-031 Nackkudde 8350897-031

representant for information

om desinficeringsmedel
Backenhallare CDA1500-07  Sakerhetsbalte S8662104-03  Batteri NEA0O100
Hallare NEA1101-90 Laddare NEA800O
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AUSTRALIA

Arjo Australia

Building B, Level 3

11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113,
Australia

Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIE

Arjo Belgium

Evenbroekveld 16

9420 Erpe-Mere

Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02
Galpéo - Lapa

Sao Paulo — SP — Brasil

CEP: 05040-000

Phone: 55-11-3588-5088

E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.

90 Matheson Boulevard West
Suite 350

CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880

Free: +1 (800) 665-4831

Fax: +1 (905) 238-7881

E-mail: info.canada@arjo.com

CESKA REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65

140 00 Praha

Czech Republic

Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S

Vassingergdvej 52

DK-3540 LYNGE

Tel: +45 49 13 84 86

Fax: +45 49 13 84 87

E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPANA

ARJO IBERIAS.L.

Poligono Can Salvatella

c/ Cabanyes 1-7

08210 Barbera del Valles
Barcelona - Spain

Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE

Arjo SAS

2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133

FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 32028 13 13
Fax: +33 (0) 320 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG

Tel: +852 2960 7600

Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo ltalia S.p.A.

Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA

Tel: +39 (0) 6 87426211

Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,

HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park,

Al Barsha South

P.O. Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo Nederland BV
Biezenwei 21

4004 MB TIEL

Postbus 6116

4000 HC TIEL

Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nI@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd

34 Vestey Drive

Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Arjo Norway AS

Olaf Helsets vei 5

N-0694 OSLO

Tel: +47 22 08 00 50

Faks: +47 22 08 00 51

E-mail: no.kundeservice@arjo.com

OSTERREICH

Arjo Austria GmbH

Lembdckgasse 49 / Stiege A/ 4.0G
A-1230 Wien

Tel: +43 1 8 66 56

Fax: +43 1 866 56 7000

www.arjo.com

POLSKA

Arjo Polska Sp. z o.0.

ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50

Fax: +48 61 662 15 90

E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal

MAQUET Portugal, Lda.
(Distribudor Exclusivo)

Rua Poeta Bocage n.° 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa

Tel: +351 214 189 815

Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Arjo Switzerland AG
Fabrikstrasse 8

Postfach

CH-4614 HAGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SuUOoMI

Arjo Scandinavia AB

Riihitontuntie 7 C

02200 Espoo

Finland

Puh: +358 9 6824 1260

E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE

Arjo International HQ

Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMO

Tel: +46 (0) 10 494 7760

Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland

Houghton Hall Park

Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA

Arjo Inc.

2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101

Tel: +1 (630) 307-2756

Free: +1 (800) 323-1245

Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K.
RRIBXE/M=TET &8 5
FvT 4y E2 B/PIELI B
Tel: +81 (0)3-6435-6401

Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail: info.japan@arjo.com
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges.
With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective
prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise
the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.

poel

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmo, Sweden

www.arjo.com

arJo
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