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BRUKSANVISNING



ADVARSEL
Les alltid denne bruksanvisningen og de medfølgende dokumentene før produktet 
brukes, for å unngå skade.

Designpolicy og copyright
® og ™er varemerker for selskapene i Arjo-gruppen.
© Arjo 2022.
Vi forbeholder oss retten til å endre designet uten varsel i tråd med vår policy for kontinuerlig 
forbedring. Innholdet i denne publikasjonen må ikke kopieres, verken i sin helhet eller delvis, 
uten samtykke fra Arjo.
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Forord
Takk for at du valgte utstyr fra Arjo.
Din Miranti høyderegulerbare badevogn er en del 
av en serie kvalitetsprodukter som er spesielt utviklet 
for sykehus, alders-/sykehjem og andre 
pleieinstitusjoner.

Vi bestreber oss på å tilfredsstille dine behov, 
og tilby deg de beste produktene som er å få på 
markedet, sammen med en opplæring som gjør 
at helsepersonellet får størst mulig nytte av Arjos 
produkter.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål 
i forbindelse med bruk eller vedlikehold av Arjo-
utstyret.

Les denne bruksanvisningen nøye!
Les hele denne bruksanvisningen før du tar i bruk 
Miranti høyderegulerbar badevogn. Informasjonen 
i denne bruksanvisningen er helt avgjørende for 
riktig bruk og vedlikehold av utstyret. Den vil bidra 
til å beskytte produktet og sikre at utstyret fungerer 
tilfredsstillende. En del av informasjonen i denne 
bruksanvisningen er viktig med hensyn til din 
personlige sikkerhet, og må derfor være lest og 
forstått for å forebygge eventuelle skader.

Ulovlige endringer som foretas på Arjo-utstyr kan 
påvirke utstyrets sikkerhet. Arjo kan ikke holdes 
ansvarlig for ulykker, hendelser eller mangelfull 
funksjonalitet som oppstår som følge av ulovlig 
endring av produktene.

Rapporter uventede operasjoner 
eller hendelser
Ta kontakt med din lokale Arjo-forhandler hvis det 
forekommer uventede operasjoner eller hendelser. 
Kontaktopplysninger står oppført på siste side 
i denne bruksanvisningen.

Alvorlig hendelse
Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse 
med dette medisinske utstyret, som påvirker 
brukeren eller pasienten, skal brukeren eller 
pasienten rapportere den alvorlige hendelsen til 
produsenten eller distributøren av det medisinske 
utstyret. I EU skal brukeren også rapportere 
den alvorlige hendelsen til kontrollorganet 
i medlemsstaten der de befinner seg.

Service og støtte
For å opprettholde produktets sikkerhet og 
driftssikkerhet, skal autorisert servicepersonale 
utføre årlig service på din Miranti høyderegulerbare 
badevogn. Se avsnittet Stell og forebyggende 
vedlikehold på side 29.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ber vi 
deg ta kontakt med Arjo for omfattende brukerstøtte 
og service slik at produktet ditt skal holde seg sikkert 
og pålitelig i lang tid, og dermed beholde sin 
brukerverdi.

Ta kontakt med din lokale Arjo-forhandler hvis du 
trenger reservedeler. Telefonnummeret står oppført 
på siste side i denne bruksanvisningen.

Definisjoner i denne bruksanvisningen

Dette symbolet betyr:
Sikkerhetsvarsel. Hvis du ikke forstår hva denne 
advarselen betyr og overser den, kan det føre 
til skader på deg selv eller andre.
      

Dette symbolet betyr:
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det 
føre til skader på hele systemet eller deler av det.
      

Dette symbolet betyr:
Dette er viktig informasjon for riktig bruk av 
systemet eller utstyret.
      

Dette symbolet betyr:
Fabrikantens navn og adresse.

ADVARSEL

FORSIKTIG

MERK
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Bruksformål
Utstyret må brukes i samsvar med 
bruksformålene og disse 
sikkerhetsinstruksjonene. Alle som bruker 
dette utstyret, må også ha lest og forstått 
instruksjonene i denne bruksanvisningen.
Spør nærmeste Arjo-representant hvis du er 
usikker på noe.
Dette utstyret er ment til å løfte og forflytte voksne 
pasienter til og fra et bad på sykehus eller pleiehjem 
og bistå i badeprosessen. 

Miranti må brukes av opplært pleiepersonale med 
tilstrekkelig kunnskap om pleiemiljøet, praksis og 
prosedyrer, og i samsvar med retningslinjene i 
bruksanvisningen.

Badevognen skal bare brukes til det formålet som er 
spesifisert i denne bruksanvisningen. All annen bruk 
er forbudt.

Evaluering av beboeren
Vi anbefaler at sykehuset eller pleiehjemmet etablerer 
faste evalueringsrutiner. Pleierne bør evaluere hver 
beboer i henhold til følgende kriterier før bruk:

• Pasientens vekt skal ikke overstige 160 kg / 
353 lb.

• Pasienten må være i stand til å forstå og reagere på 
instruksjoner om å bli liggende i en sikker stilling 
på liggeplaten eller bli liggende i en slik stilling 
som følge av begrenset bevegelsesevne.

Hvis beboeren ikke oppfyller disse kriteriene, skal 
alternativt utstyr/system brukes.

Forventet levetid
Forventet levetid for Miranti er den maksimale 
brukstiden for produktet.

Levetiden til dette utstyret er ti (10) år, og 
sikkerhetsbeltets levetid er to (2) år. Batteriet har en 
levetid på 2–5 år, avhengig av oppbevaring, bruk og 
ladeintervaller.

Den angitte levetiden forutsetter at forebyggende 
vedlikehold utføres i henhold til anvisningene for pleie 
og vedlikehold i bruksanvisningen.

Det kan være nødvendig å skifte ut enkelte deler av 
utstyret i løpet av utstyrets levetid, for eksempel hjul 
og håndkontroller, i henhold til informasjonen i 
bruksanvisningen.
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Sikkerhetsinstruksjoner
      

ADVARSEL
For å unngå eksplosjon eller brann må 
utstyret aldri brukes i oksygenrikt miljø 
eller i nærheten av varmekilder eller 
brennbare anestesigasser.

ADVARSEL
For å unngå krysskontaminering må 
instruksjonene for desinfisering i denne 
bruksanvisningen alltid følges.

ADVARSEL
For å unngå at pasienten setter seg fast, 
må pasientens armer, hår og føtter holdes 
inntil kroppen, og håndtak som er beregnet 
for formålet må brukes ved forflytning.

ADVARSEL
For å unngå at utstyret velter og pasienten 
faller, må utstyret ikke brukes på gulv med 
nedsenket sluk, hull eller helling som 
overstiger 1:50 (1,15°).

ADVARSEL
For å unngå skade må pasienten aldri 
forlates uten tilsyn.

ADVARSEL
For å unngå fall under forflytning må 
bremsene alltid være påsatt på alt utstyr 
som brukes.

ADVARSEL
Forsikre deg om at brukerens vekt er lavere 
enn den sikre arbeidsbelastningen for alle 
produkter og alt tilbehør som brukes, 
for å unngå fall.

ADVARSEL
Pass på at pasienten plasseres riktig, 
og at sikkerhetsbeltet brukes, og at de er 
riktig festet og strammet for å unngå fall.
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Forberedelser

Dette må gjøres før første gangs bruk
(10 trinn)
1 Kontroller emballasjen visuelt med henblikk 

på skade. Underrett transportfirmaet dersom 
produktet ser transportskadd ut.

2 Emballasjen skal gjenvinnes i henhold til lokale 
bestemmelser.

3 Kontroller at alle deler av produktet er med. 
Sammenlign med avsnitt Beskrivelse av deler 
på side 8. Produktet må IKKE brukes hvis noen 
deler mangler eller er skadet.

4 Les bruksanvisningen.

5 Desinfiser produktet i henhold til avsnittet 
Rengjørings-/desinfiseringsanvisninger 
på side 24.

6 Pakk ut batteriladeren, og installer den ifølge 
bruksanvisningen for batteriladeren.

7 Lad batteriet.

8 Foreta en funksjonstest. Se avsnittet Stell og 
forebyggende vedlikehold på side 29.

9 Oppbevar denne bruksanvisningen på et fast 
sted der den er lett tilgjengelig. 

10 Sørg for at det finnes en redningsplan i tilfelle 
en nødssituasjon oppstår. 

Påse at liggeplatens deler er sikret med den vedlagte 
selen når delene slås opp. Se illustrasjonen under. 
Liggeplatens deler er tunge!

MERK
Har du spørsmål, vennligst kontakt din lokale 
Arjo-representant vedrørende hjelp og service. 
Telefonnumrene står oppført på siste side 
i denne bruksanvisningen.

Dette må gjøres før hver bruk 
(4 trinn)
1 Kontroller at alle deler er på plass. Sammenlign 

med siden Beskrivelse av deler.

2 Produktet må IKKE brukes hvis noen deler 
mangler eller er skadet.

4 Pass på at batteriet er fullt ladet.

Anvisninger for Miranti badevogn
Kjøreretningen ved forflytning er den samme 
som vist på figuren under.

Retningene høyre eller venstre i denne 
bruksanvisningen brukes som vist nedenfor.

3 ADVARSEL
For å unngå krysskontaminering må 
instruksjonene for desinfisering i denne 
bruksanvisningen alltid følges.

Venstre

Høyre
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1 Liggeplate og ramme 

2 Hodestøtte 

3 Støttepute for lår 

4 Forflytningshåndtak

5 Posisjoneringshåndtak

6 Batteri

7 Håndkontroll 

8 Sidebeskyttelse 

9 Sikkerhetsgrep for pasient 

10 Mast 

11 Nødløfting/-senking

12 Wirefeste

13 Sentral brems (plassert under understellet)

14 Kontrollpanel

15 Understell

16 Hjul

17 Elektrisk fremdrift (tilleggsutstyr)

18 Kjørehåndtak (tilleggsutstyr)

19 Vekt (tilleggsutstyr)

20 Sikkerhetsbelte/-belter

21 Motordrevet ryggstøtte
      

Anvendt del: Type B
Liggeplate og ramme inkludert alle deler 
som er festet til den. 

Beskyttelse mot elektrisk støt i samsvar 
med IEC 60601-1.

Beskrivelse av deler
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Hev/Senk
Løfte/senke-bevegelsen utføres av en aktuator som blir drevet 
av en elektrisk motor.

Sentral brems
Sentralbremsen består av to sylindere med bremseklosser, 
plassert under understellet. Den styres fra kontrollpanelet 
eller håndkontrollen. Bremseklossene presses ned mot gulvet 
når bremsen aktiveres.

Betjeningspanel
Panelet har fire betjeningsknapper, merket slik: (Se Fig. 1)

• Pil opp, for å heve Miranti badevogn.
• Pil ned, for å senke Miranti badevogn.
• Mørkerødt bremsesymbol for å aktivere sentralbremsen, 

indikert av et blinkende lys.
• Grønt bremsesymbol for å løse ut sentralbremsen. 

Håndkontroll
Håndkontrollen har en integrert krok som gjør det lett å feste 
den til ulike deler av Miranti høyderegulerbar badevogn. 
(Se Fig. 2)

• Hekt av håndkontrollen og hold den i hånden.
• Trykk på "pil opp"-knappen på håndkontrollen for å heve 

Miranti badevogn.
• Trykk på "pil ned"-knappen på håndkontrollen for å senke 

Miranti badevogn.
• Trykk på den mørkerøde knappen for å aktivere bremsen. 

Indikeres med blinkende lys.
• Trykk på den grønne knappen for å frigjøre sentralbremsen.
• Trykk på knappen med den sittende skikkelsen for å heve 

ryggstøtten.
• Trykk på knappen med den liggende skikkelsen for å senke 

ryggstøtten.

Posisjoneringshåndtak
Bruk posisjoneringshåndtakene for å justere Miranti badevogn 
til en seng eller et badekar. (Se Fig. 3)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Produktbeskrivelse/-funksjon
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Sidebeskyttelse og sikkerhetsgrep for pasient
(3 trinn)
Sidebeskyttelsen, som hindrer pasienten i å falle over på siden, 
og sikkerhetsgrepet for pasienten, som pasienten kan holde seg 
fast i, er integrert i bøylen.

1 Løft bøylen opp. (Se Fig. 1) 

2 Hold sidebeskyttelsen med den ene hånden og 
sikkerhetsgrepet med den andre. (Se Fig. 2) 

3 Senk først sikkerhetsgrepet bort fra pasientens hode, 
deretter kan du plassere sidebeskyttelsen.

Motordrevet ryggstøtte/wirefeste
(5 trinn)
Begge ender av liggeplaten kan brukes som ryggstøtte, 
og de kan heves og senkes med en elektrisk motor via 
håndkontrollen. Wiren, som styrer ryggstøtten, må festes 
på den valgte siden av liggeplaten (ryggstøtten) før eller 
etter at pasienten er på liggeplaten.

1 Fest wiren til knotthodet på liggeplaten. (Se Fig. 3) 

2 Påse at tappen i hullet (A) passer i sporet i knotten (B). 
(Se Fig. 4)

3 Flytt knotthodet til den smale delen av nøkkelhullet.

4 Drei festet opp, og pass på at wiren er festet (C). (Se Fig. 4)

5 Dobbeltsjekk at wiren er ordentlig festet.
      

MERK
Påse at pasienten er riktig plassert på liggeplaten.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

A

B

C
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Støttepute for lår
Støtteputen må være plassert under pasientens lår av hensyn 
til komforten under transport og bading. (Se Fig. 5) 

Den elastiske delen av puten skal være vendt mot pasientens 
bakdel. Plasser puten med styrestiftene i hullene.

For å fjerne puten bretter du den bakover mot lårstøtten.

Hodestøtte
Hodestøtten kan enkelt flyttes til ønsket side av ryggstøtten 
og justeres etter pasientens høyde. (Se Fig. 6) 

Nødstopp
Dersom Miranti badevogn av en eller annen grunn ikke reagerer 
på betjeningsknappene, kan du raskt stanse løftebevegelsen ved 
å trykke på knappen på batteriet og koble det fra. (Se Fig. 7)

Kontakt den lokale Arjo-representanten før Miranti badevogn 
brukes igjen.

Fig. 5

Feste

Ta ut

Fig. 6

Fig. 7
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Nødløfting/-senking
(2 trinn)
Hvis Miranti badevogn ikke reagerer på betjeningsknappene, 
kan Miranti badevogn heves eller senkes ved å bruke 
nødløfting/-senking. 

1 Koble fra håndkontrollen. (Se Fig. 8) 

Trykk en butt, tynn gjenstand inn i hullene ved panelet. 
(dvs. en penn) (Se Fig. 9) 

•  Trykk den inn i hullet ved siden av "pil opp" for å løfte 
Miranti badevogn.

•  Trykk den inn i hullet ved siden av "pil ned" for å senke 
Miranti badevogn. 

Kontakt den lokale Arjo-representanten før Miranti badevogn 
brukes igjen. 

Batterilader
Fest batteriladeren på en egnet vegg, og koble den 
til en stikkontakt. (Se Fig. 10) 

Se bruksanvisningen for batteriladeren.

Vekt (alternativ)
Vekten er integrert og plassert på masten. (Se Fig. 11) 

En eventuell vekt skal brukes som beskrevet 
i bruksanvisningen for vekten.

2 FORSIKTIG
Ikke stikk en gjenstand med skarp spiss inn 
i hullene.

MERK
Det lyder et kontinuerlig pipesignal når løfteren heves 
"opp" eller "ned".

ADVARSEL
For å unngå brann og elektrisk støt må du sørge 
for at laderen installeres og brukes i et tørt 
og støvfritt miljø.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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Elektrisk fremdrift (tilleggsutstyr) 
Den elektriske fremdriften og et femte hjul (B) er den 
elektriske fremdriften. Hjulet styres via en knapp på høyre side 
av transporthåndtaket fra en av sidene (A). (Se fig. 12)

Miranti badevogn kan kun kjøres forover.

Hjulet er fjærmontert slik at det kan brukes på ulike gulvnivåer, 
f.eks. terskler og gulvsluk (forskjell i gulvnivå ~ 10 mm).

Bruke elektrisk fremdrift 
(4 trinn)
1 Aktiver fremdriften ved å trykke på knappen på 

forflytningshåndtaket (A). (Se fig. 12)

2 Det femte hjulet senkes og drivverket starter etter noen 
sekunder.

3 Fremdriften fortsetter så lenge knappen holdes inne.

4 Når du har sluppet knappen, forblir det femte hjulet senket 
i 4 sekunder med fremdriften utkoblet. I løpet av disse 
4 sekundene er det svært enkelt å svinge til siden eller 
bakover, da hjulet fungerer som et styrehjul. Trykk på 
knappen igjen for å kjøre videre.

Kjøring med presisjon
For å få bedre kontroll over svinging og manøvrering på trange 
steder - slipp og trykk på knappen i korte intervaller.

Manuell drift
(2 trinn)
1 Grip forflytningshåndtakene. (Se Fig. 13)

2 Kjør Miranti badevogn forover.

MERK
Den elektriske fremdriften kan ikke brukes når 
bremsene er satt på.

MERK
Sett aldri på bremsene under kjøring.

Fig. 12

A

B

A

Fig. 13
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Sikkerhetsbelter

Miranti badevogn har to sikkerhetsbelter, ett til bruk over 
brystkassen, og ett over beina. De er identiske og brukes på 
samme måte. 

Det øvre sikkerhetsbeltet eller begge kan brukes. Ikke bruk det 
nedre sikkerhetsbeltet alene. (Se Fig. 1)

Fest og spenn fast (5 trinn)
1 Fest sikkerhetsbeltet ved å trykke hullet nærmest spennen 

over knotten. (Se Fig. 2)

2 Påse at beltet passer ordentlig på knotten i indre stilling. 
(Se Fig. 3)

3 Gjelder kun det øvre sikkerhetsbeltet: Fest wiren over 
sikkerhetsbeltet og knotten som beskrevet i avsnitt 
Motordrevet ryggstøtte/wirefeste på side 11. (Se Fig. 4) 

Fortsett med trinnene på neste side.

ADVARSEL
Pass på at sikkerhetsbeltene alltid er uskadet, for 
å hindre at pasienten faller. Hvis sikkerhetsbeltene 
er skadet, må de IKKE brukes. Erstatt dem med nye 
før bruk.

ADVARSEL
Pass på at pasienten plasseres riktig, og at 
sikkerhetsbeltet brukes, og at de er riktig festet 
og strammet for å unngå fall.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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4 Spenn fast hoftesikkerhetsbeltet ved å sette spennene inn 
i hverandre. Påse at festeklemmen har den pilformede siden 
opp (A). (Se Fig. 5) 

5 Løsne sikkerhetsbeltet ved å trykke på fjærknottene (A), 
og samtidig trekke spennene fra hverandre. (Se Fig. 6) 

Juster (6 trinn)
Det øvre sikkerhetsbeltet vises

1 Trekk festeklemme (A) og (B) fra hverandre ved å vri 
de små festeklipsene (A) litt oppover. (Se Fig. 7)

2 Løsne sikkerhetsbeltet ved å trekke opp den indre remmen 
(A) og samtidig løfte den store festeklemmen (B). 
(Se Fig. 8)

3 Stram sikkerhetsbeltet ved å trekke i den ytre remmen (A) 
og samtidig holde den store festeklemmen (B). (Se Fig. 9) 

4 Kontroller at sikkerhetsbeltet sitter tett mot pasientens kropp. 

Fortsett med trinnene på neste side.

Fig. 5 A

Fig. 6 A

A

Fig. 7 A

B

Fig. 8

B

A

Fig. 9 A

B
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5 Lås festeklemmene ved å sette den lille festeklemmen (A)
inn i den store festeklemmen (B). (Se Fig. 10)

6 Kontroller at sikkerhetsbeltet ikke er spent fast med løs reim 
i festeklemmen etter låsing. (Se Fig. 11)

Når produktet ikke er i bruk (trinn 1)
1 Påse at sikkerhetsbeltene er festet over liggeplaten når 

Miranti badevogn ikke er i bruk. (Se Fig. 12). 

Fjern (1 trinn)
1 Plasser feste- (bare det øvre sikkerhetsbeltet) og 

sikkerhetsbeltet vekk fra knotten. (Se Fig. 13).

A

B

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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Fra seng
(17 trinn)
1 Sett eventuelt på hjulbremsene på sengen.

2 Fell ned sengegjerdet.

3 Kle av pasienten mens vedkommende ligger i sengen 
og ta på pasienten morgenkåpe, fortrinnsvis en med 
knapper i ryggen.

4 Velg den ene enden av Miranti badevogn som ryggstøtte 
og fest wiren i den enden. Nærm deg om mulig pasienten fra 
høyre side av Miranti badevogn for forflytting til badekar.

5 Sett om nødvendig på sikkerhetsbelte(r). Sikkerhetsbeltene 
må festes før wiren. (Se Fig. 1) 

6 Sett på plass lårstøtteputen.

7 Snu pasienten slik at han/hun ligger på siden vendt bort 
fra Miranti badevogn.

8 Kjør liggeplaten inn over senga så nær pasienten som mulig. 
(Se Fig. 2)

9 Senk Miranti badevogn slik at setet presses bestemt ned mot 
senga. Pass på at ingen kroppsdeler kommer i klem mellom 
setet og sengen. Wiren skal være slakk. (Se Fig. 2) 

10 Aktiver Miranti badevognens sentralbrems.

11 Snu pasienten over på ryggen og påse at han/hun ligger 
riktig på liggeplaten. (Se Fig. 3) 

Fortsett med trinnene på neste side.

ADVARSEL
For å unngå skade må pasienten aldri forlates 
uten tilsyn.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Flytt pasienten
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12 Senk pasientens sikkerhetsgrep og sidebeskyttelse. Sett 
hodestøtten på plass og løft ryggstøtten til en behagelig 
høyde for pasienten. La pasienten legge hendene på 
sikkerhetsgrepet. (Se Fig. 4)

13 Hev liggeplaten på Miranti badevogn nok til at den 
kan flyttes bort fra senga.

14 Frigjør sentralbremsen på Miranti badevogn.

Trekk Miranti badevogn bort fra senga. Påse at Miranti
badevogn går helt klar av sengen og annet utstyr. (Se Fig. 5)

      

Senk liggeplaten til en behagelig høyde for pleieren. Hold 
forflytningshåndtakene under overførselen. (Se Fig. 6)

17 Påse alltid etter at pasienten er flyttet at han/hun befinner 
seg i riktig sittestilling.

15 ADVARSEL
For å unngå at pasienten setter seg fast, må 
pasientens armer, hår og føtter holdes inntil 
kroppen, og håndtak som er beregnet for 
formålet må brukes ved forflytning.

16 ADVARSEL
For å unngå at enheten velter, må du unngå 
å heve eller senke annet utstyr i nærheten og 
være oppmerksom på faste gjenstander når 
enheten senkes.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Til seng
(16 trinn) 

1 Sett eventuelt på hjulbremsene på sengen.

2 Fell ned sengegjerdet.

3 Hvis Miranti badevogn løftes ut av badet: Legg et håndkle 
på senga for å unngå at senga blir våt.

4 Juster Miranti badevogn slik at liggeplaten er på trygg 
avstand fra senga. (Se Fig. 1)  

Flytt Miranti badevognen inn over senga. 

6 Aktiver sentralbremsen.

La pasienten legge hendene på sikkerhetsgrepet. Senk 
Miranti badevogn slik at setet presses bestemt ned mot 
senga. Pass på at ingen kroppsdeler kommer i klem mellom 
liggeplaten og senga. (Se Fig. 2)  

8 Senk ryggstøtten til liggeplaten er flat.

9 Hev pasientens sikkerhetsgrep og sidebeskyttelse. 

10 Fjern sikkerhetsbeltet fra pasienten.

Fortsett med trinnene på neste side.

ADVARSEL
For å unngå fall under forflytning må bremsene 
alltid være påsatt på alt utstyr som brukes.

5 ADVARSEL
For å unngå at pasienten setter seg fast, 
må pasientens armer, hår og føtter holdes 
inntil kroppen, og håndtak som er beregnet 
for formålet må brukes ved forflytning.

7 ADVARSEL
Pass på at det er tilstrekkelig avstand under 
forflytning over kanten på badekar, toalett, 
bekken eller andre møbler for å unngå at 
pasientens genitalier setter seg fast eller 
kommer i klem.

Fig. 1

Fig. 2
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11 Snu pasienten slik at han/hun ligger på siden vendt bort 
fra Miranti badevogn. (Se Fig. 3) 

12 Hev liggeplaten slik at den frigjøres fra senga.

13 Frigjør sentralbremsen.

14 Trekk Miranti badevogn bort fra sengen.

15 Snu pasienten slik at han/hun ligger på ryggen.

16 Trekk opp sengegjerdet.

Fig. 3
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Les gjennom de separate anvisningene 
for badeutstyret.

Elektrisk fremdrift
(9 trinn)
1 Løft liggeplaten slik at den går klar av badekarkanten. 

(Se Fig 1) 

2 Aktiver den elektriske fremdriften og flytt pasienten langs 
siden av badekaret og skyv til slutt sidelengs mot badekaret. 
Se opp for badekarbena. (Se Fig 2)

3 Løft badekaret til en behagelig høyde dersom badekaret kan 
justeres. (Se Fig 3)

4 Senk liggeplaten slik at den hviler mot bunnen av badekaret.

5 Senk ryggstøtten til en behagelig høyde for pasienten.

6 Bad pasienten.

7 La vannet renne ut av badekaret etter avsluttet bading. 
Løft ryggstøtten. La pasienten legge hendene på pasientens 
sikkerhetsgrep. Senk karet til laveste posisjon. Dusj 
pasienten. (Se Fig. 4)

Fortsett med trinnene på neste side.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Bad pasienten
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8 Tørk pasienten samt undersiden av liggeplaten for å unngå 
at det drypper vann på gulvet før du flytter Miranti 
badevogn bort fra badekaret. Løft liggeplaten. 
(Se Fig. 5)

9 Aktiver fremdriften og flytt Miranti badevogn ut 
av badekaret. (Se Fig. 6)

Manuell drift
(2 trinn)
1 Løft liggeplaten slik at den går klar av badekarkanten 

og flytt pasienten inn over badekaret. (Se Fig. 7)

2 Trekk Miranti badevogn bort fra badekaret. (Se Fig. 8)

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Rengjørings-/desinfiseringsanvisninger
For beste resultater bør man bare bruke 
desinfeksjonsmidler fra Arjo.
Hvis du har spørsmål angående desinfisering av 
utstyret, eller ønsker å bestille desinfeksjonsmiddel 
(se avsnitt Deler og tilbehør på side 42), kontakter 
du Arjo kundeservice.

Følgende rutine bør gjennomføres etter hver gangs 
bruk, og på slutten av dagen.
      

      

      

ADVARSEL
      

Bruk alltid vernebriller og hansker for 
å unngå øye- og hudskader. Skyll rikelig 
med vann hvis kontakt forekommer. 
Kontakt lege hvis øynene eller huden 
blir irritert. Les alltid bruksanvisningen 
og materialsikkerhetsdatabladet for 
desinfeksjonsmiddelet.

ADVARSEL
For å unngå krysskontaminering må 
instruksjonene for desinfisering i denne 
Bruksanvisningen alltid følges.

ADVARSEL
For å unngå hud- eller øyeirritasjon må 
desinfeksjon aldri utføres mens en pasient 
er til stede.

      

      

Tilbehør for desinfisering av Miranti 
høyderegulerbar badevogn
• Vernehansker
• Vernebriller
• Sprayflaske med desinfeksjonsmiddel
• Sprayflaske med vann
• Våt og tørr klut
• Engangskluter
• Børste med myk bust
• En børste med lang, myk bust

ADVARSEL
      

For å unngå skade på pleieren skal 
liggeplaten forbli brettet sammen under 
desinfiseringsprosedyren. Den kan sikres 
ved hjelp av vedlagte rem eller for hånd.

FORSIKTIG
Bruk bare desinfeksjonsmidler fra Arjo 
for å unngå skade på utstyret.
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Følg alltid disse 17 trinnene for rengjøring 
og desinfisering.
Fjerne synlige rester (trinn 1-3 av 17)
1 Fjern hodestøtten (A), lårstøtteputen (B), pasientens 

sikkerhetsgrep (C) og sikkerhetsbeltene, og plasser dem 
i bunnen av badekaret. (Se Fig. 1) 

2 Plasser Miranti badevogn over badekaret, og senk den ned. 
(Se Fig. 2)

3 Rengjør: 

•  den øvre delen av Miranti badevogn (begynn øverst, 
og jobb deg nedover)

•  alle fjernede deler 
for synlige rester med en klut dyppet i vann. Alternativt 
kan du dusje med vann og bruke en børste og/eller tørke 
med en klut.

Fortsett med trinnene på neste side.

Fig. 1

B

C

A

Fig. 2
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Rengjøring (trinn 4-11 av 17)
4 Ta på hansker og briller.

5 De fleste Arjo-badekar er utstyrt med dusjhåndtak for 
rengjøring. Les instruksjonene for badekaret angående bruk 
av desinfeksjonsmiddelet. Kontroller nivået av 
desinfeksjonsmiddel. 

6 Hvis du ikke har integrert desinfiseringsutstyr, kan du bruke 
en sprayflaske med desinfeksjonsmiddel ifølge instruksjonene 
som er trykt på flasken med desinfeksjonsmiddel.

7 Spray desinfeksjonsmiddel på (Se Fig. 3, 4 and 5):   

•  den øvre delen av Miranti badevogn
•  alle fjernede deler 
Bruk en børste dynket i desinfeksjonsmiddel og skrubb 
grundig, spesielt på håndtak og håndkontroll. På Miranti 
badevogn: Pass ekstra godt på hengslene og basen på 
pasientens sikkerhetsgrep på øvre side av liggeplaten 
og kanalen på liggeplatens underside.

8 Dusj med vann (ca. 25 °C (77 °F)) eller spray med rikelig 
vann, og tørk av med en ren klut for å fjerne alt 
desinfeksjonsmiddel. 

9 Dypp en klut i desinfeksjonsmiddel og tørk av alle områder 
av Miranti badevogn, for eksempel understellet. 

10 Fukt en ny klut med vann, og fjern alle spor av 
desinfeksjonsmiddel på andre områder av Miranti 
badevogn. Kluten bør av og til skylles i rennende vann 
ved fjerning av desinfeksjonsmiddel. 

11 Hvis desinfeksjonsmiddelet ikke kan fjernes, sprayer du 
vann på den aktuelle delen og tørker av med engangskluter. 
Gjenta til alt desinfeksjonsmiddel er fjernet. 

Fortsett med trinnene på neste side.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Desinfeksjon (trinn 12-17 av 17)
12 Spray desinfeksjonsmiddel på:

•  den øvre delen av Miranti badevogn
•  alle fjernede deler 

13 Dypp en klut i desinfeksjonsmiddel og tørk av alle områder 
av Miranti badevogn, for eksempel understellet. 

14 La desinfeksjonsmiddelet virke så lenge som angitt 
i instruksjonene på flasken med desinfeksjonsmiddel. 

15 Spray eller dusj vann (ca. 25 °C (77 °F)), og tørk av med en 
ren klut for å fjerne alle rester av desinfeksjonsmiddel på: 

•  den øvre delen av Miranti badevogn
•  alle fjernede deler
•  alle andre deler av Miranti badevogn, som understellet
Kluten må av og til skylles i rennende vann ved fjerning 
av desinfeksjonsmiddel. (Se Fig. 6)

16 Hvis desinfeksjonsmiddelet ikke kan fjernes, sprayer du 
vann på den aktuelle delen og tørker av med engangskluter. 
Gjenta til alt desinfeksjonsmiddel er fjernet. 

17 La alle deler tørke.

Fig. 6
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Batteriinstruksjoner
      

• Vær forsiktig så du ikke mister batteriet.

• Ta kontakt med lokale myndigheter for å få 
opplysninger om avhending av brukte batterier.

• Kontroller etikettene på batteriet.

Varsling om lav batterispenning
En summelyd høres når batterinivået er lavt. 
Batteriet må da lades så snart som mulig.

Lagring av batteriet
• Batteriet leveres ladet, men vi anbefaler at du 

lader batteriet når det mottas, på grunn av en 
langsom selvutlading.

• Batteriet lades langsomt ut når det ikke er i bruk.
• Under transport og lagring bør batteriet holde en 

temperatur på 0 °C til +30 °C (32 °F til 86 °F). 
Lavere temperaturer reduserer levetiden.

• For maksimal batteriytelse må batteriet ikke 
lagres ved temperaturer over 50 °C (122 °F).

ADVARSEL
For å unngå personskade må batteriet 
IKKE klemmes sammen, punkteres, åpnes, 
demonteres eller utsettes for andre 
mekaniske inngrep.
• Vask umiddelbart med rikelig vann hvis 

batterihuset sprekker slik at det kommer 
batterivæske på hud eller klær.

• Dersom innholdet kommer i øynene, 
skyll med store mengder vann og kontakt 
lege øyeblikkelig.

• Innånding av innholdet kan forårsake 
irritasjon i luftveiene. Sørg for å få frisk 
luft og legebehandling.

Montere laderen
Se bruksanvisningen for batteriladeren.

Lade batteriet
Se bruksanvisningen for batteriladeren.
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Miranti badevogn utsettes for slitasje, og følgende må utføres når det er spesifisert, for å sikre at produktet 
beholder sine opprinnelige fabrikasjonsdata.
      

PLAN FOR FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD Miranti badevogn
      

      

ADVARSEL
Foreta regelmessige inspeksjoner og følg den anbefalte vedlikeholdsplanen for å unngå 
funksjonsfeil som kan føre til skade. I enkelte tilfeller, pga. stor bruk av produktet og 
eksponering for aggressive miljøer, bør kontroller utføres hyppigere. Kravene i lokale 
bestemmelser og standarder kan være strengere enn den anbefalte vedlikeholdsplanen.

MERK
Det skal ikke utføres vedlikehold og service på produktet mens det er i bruk med en pasient.

PLEIERENS FORPLIKTELSER Handling/kontroll Hver DAG Hver UKE Hvert 2. ÅR
Desinfeksjon X
Kontroll av mekanisk tilbehør X
Kontroller sikkerhetsbeltet visuelt. X
Kontroll av håndkontroll og kabel X
Kontroller og rengjør hjul X
Kontroller den sentrale bremsefunksjonen 
og bremseklosser

X

Visuell kontroll av batterilader og batteri X
Visuell kontroll av alle blottlagte deler X
Kontroller wiren og dens feste X
Kontroller feste og låsing av sidebeskyttelsen 
og sikkerhetsgrepet.

X

Bytt sikkerhetsbeltet X

ADVARSEL
For å unngå skade på både pasient og pleier, må det ikke utføres endringer på utstyret, 
og uegnede deler må ikke brukes.

Stell og forebyggende vedlikehold 
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Pleierens forpliktelser
Pleierens forpliktelser skal utføres av personale med 
tilstrekkelig kunnskap om Miranti badevogn i henhold 
til instruksjonene i denne bruksanvisningen.

Hver dag
• Desinfeksjon Miranti badevogn skal desinfiseres umiddelbart 

etter hver gangs bruk. Desinfeksjonsmidler og sjampoer fra 
Arjo skal brukes i anbefalte konsentrasjoner. Se avsnitt 
Rengjørings-/desinfiseringsanvisninger på side 24.

Hver uke
• Kontroller alle blottlagte deler visuelt, spesielt der 

pasienten eller pleieren har vært i kontakt med dem. Påse at 
det ikke har oppstått sprekker eller skarpe kanter som kan 
forårsake skade på pasienten eller brukeren, eller som er 
blitt uhygieniske. Skift skadede deler.

• Kontroller de mekaniske festene ved å sette en fot på 
understellet og trekke setet oppover med begge hender. 
Det skal ikke være noe mellomrom. (Se Fig 1)

• Kontroll av håndkontroll og kabel: Kontroller tilstanden 
til håndkontrollen og dens kabel visuelt. Skift ut i tilfelle 
kutt eller annen skade. (Se Fig 2)

• Kontroller at hjulene sitter ordentlig fast og at de ruller 
og svinger fritt. Rengjør med vann (funksjonen kan 
påvirkes av såpe, hår, støv og kjemikalier fra 
gulvrengjøring). (Se Fig 3)

• Kontroller den sentrale bremsefunksjonen og 
bremseklossene ved å sette på bremsen og prøve å flytte 
løfteren. Det må ikke være mulig å flytte den uten å løfte 
løfteren fra gulvet. (Se Fig. 4)

Fortsett med trinnene på neste side.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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• Foreta en visuell kontroll av tilstanden til batteriladeren, 
ledningen batteriet. Skadde komponenter må skiftes ut 
umiddelbart. (Se Fig. 5)

• Kontroller sikkerhetsbeltet visuelt. Kontroller hele 
lengden for slitasje, kutt, sprekker, rifter, og at det 
innvendige stoffet eller andre skader ikke er synlige. 
Skift sikkerhetsbeltet hvis det er skadet. (Se Fig. 6)

• Kontroller wiren og dens feste med henblikk på skade. 
Bytt ut i tilfelle skade. (Se Fig. 7)

• Kontroller feste og låsing av sidebeskyttelsen 
og sikkerhetsgrepet. Alle fester skal sitte godt på plass 
i alle posisjoner. (Se Fig 8).

Årlig
Miranti badevogn skal vedlikeholdes av tekniske årsaker 
i henhold til tabellen.KVALIFISERT PERSONALE Handling/
Kontroll på side 32

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Feilsøking

ADVARSEL
For å unngå skade og/eller at produktet blir utrygt, må vedlikehold utføres med riktige 
mellomrom av kvalifiserte personer som bruker riktig verktøy, riktige deler og riktig 
fremgangsmåte. Kvalifiserte personer må ha dokumentert opplæring i vedlikehold av 
hjelpemiddelet.

KVALIFISERT PERSONALE Handling/Kontroll Hvert ÅR Hvert 2. ÅR
Bytt bremseklosser X
Utfør sikker arbeidsbelastningstest (lokale krav) X
Smør innvendig profil X
Kontroller batteri og batterilader X
Kontroller vektens kalibrering (hvis den er satt på og ikke kontrollert) X
Kontroller om det har oppstått rust/skade på alle viktige deler X
Utfør komplett test av alle funksjoner X
Kontroll av mekanisk tilbehør X
Kontroller at de seneste oppgraderinger er implementert X
Kontroller sikkerhetsstopperens funksjon X
Kontroller funksjonen Nødløfting/-senking X
Kontroller hjulene X
Bytt wiren og dens feste X
Bytt føringsdeler, nedre fôring og utvendig profiltetning X
Bytt plastkrysset på utløseren X
Kontroller fremdriftens hjul X
Smør tannhjulene på løfteren X
Smør spiralkablene X

MERK
Alle sjekkpunktene i tabellen PLEIERENS FORPLIKTELSER Handling/kontroll på side 29 
må kontrolleres når sjekkpunktene i tabellen KVALIFISERT PERSONALE Handling/Kontroll 
på side 32 utføres.

PROBLEM LØSNING

Det er bare mulig å senke 
løfteren.

Løfteenheten på dette utstyret er utstyrt med en sikkerhetsmutter. 
Hvis sikkerhetsmutteren aktiveres, er det bare mulig å senke 
utstyret til en sikker posisjon. Hvis dette skjer, avbryter du bruken 
av utstyret og kontakter kvalifisert personale for reparasjon.

MERK
Hvis produktet ikke fungerer som det skal, må du kontakte din lokale Arjo-forhandler umiddelbart.
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Miranti badevogn modell CEB8X0X
Sikker arbeidsbelastning
(maksimal pasientvekt)

160 kg (353 lb)

Løfterens maksimale vekt
(løfter og vekt)

103 kg (227 lb)

Medisinsk utstyr type 
Brukstemperatur (vann) +20 °C – +45 °C (+68 °F – +113 °F)
Temperatur +10 °C til +40 °C (+50 °F til +104 °F) Drift

-20 °C til +70 °C (-4 °F til +158 °F) Transport
-20 °C til +70 °C (-4 °F til +158 °F) Lagring

Fuktighet 30–75 % ved +20 °C (+68 °F) Drift
10–80 % ved +20 °C (+68 °F) Transport
10–80 % ved +20 °C (+68 °F) Lagring

Lufttrykk 800 hPa til 1060 hPa Drift
500 hPa til 1100 hPa Transport
500 hPa til 1100 hPa Lagring

Støynivå < 58 dBA
Driftsmåte ED maks. 10 %; Maks. 2 minutter PÅ. 

Minimum 18 minutter AV
Kontrollenes betjeningskraft 2,7 N
Forurensningsgrad 2

Elektrisitet
Batteri nr. NDA 0100 Forseglet bly-syrebatteri 24 V, 4 Ah
Batterilader NDA 1200-EU, NDA 2200-GB, NDA 4200-US, 

NDA 6200-AU og NDA 8200-INT
Beskyttelsesklasse IP X4
Sikring F1 F10AL 250 V
Sikring F2 T2.5AL 250 V

Tillatte kombinasjoner
Miranti badevognspaneler kan integreres med 
følgende produkter fra Arjo:

Generelle sykehus-/pleiehjemssenger 
med en gulvklaring på minst 150 mm (5 7/8”) 
System 2000 badekar

Ingen andre kombinasjoner er tillatt.

Tekniske spesifikasjoner
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Gjenvinning
Emballasje Tre og bølgepapp kan resirkuleres

Kassering ved endt levetid
• Alle batteriene i produktet skal gjenvinnes. Batterier må kasseres i henhold til nasjonale 

eller lokale forskrifter.
• Seil som inkluderer avstivere/stabilisatorer, polstringsmateriale, eventuelle andre tekstiler 

eller polymerer eller plastmaterialer osv. skal sorteres som brennbart avfall.
• Heissystemer med elektriske og elektroniske komponenter eller elektrisk ledning skal demonteres 

og resirkuleres i samsvar med Direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) eller i samsvar 
med lokale eller nasjonale forskrifter.

• Komponenter som hovedsakelig består av ulike typer metall (inneholder mer enn 90 % metall etter 
vekt), for eksempel seilstenger, skinner, ståstøtter osv., skal resirkuleres som metall.
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Laveste stilling Høyeste stilling

Understell

Mål
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Etiketter
Forklaring av etikett 

Symbolforklaring

Varseletikett Viktig informasjon til brukeren 
om riktig bruk.

Batterietikett Angir sikkerhets- og 
miljøinformasjon for batteriet.

Dataetikett Angir teknisk kapasitet og 
krav, f.eks. inngående effekt, 
inngående spenning og maksimal 
pasientvekt, osv.

Identifikasjons-
etikett

Angir produktidentifikasjon, 
serienummer samt produksjonsår 
og -måned.

      Type B, anvendt del: beskyttelse 
mot elektrisk støt i samsvar 
med IEC 60601-1

SWL Sikker arbeidsbelastning 160 kg 
(353 lb).

      Utstyrets totalvekt inkludert sikker 
arbeidsbelastning.

      Løfteområde 590 mm (23 1/4")

24 V DC Forsyningsspenning 
MAX: 150 VA Maksimal effekt 

      Sikring F1: F10AL 250 V
Sikring F2: T2.5AL 250 V

IP X4 Beskyttelsesgrad
(dvs. produktet er beskyttet 
mot vannsprut)

ED Max 10 % Innkoblingstid for Hi/Lo-funksjon:
ED maksimum 10 %, 
Maks. 2 minutter PÅ, 
Minimum 18 minutter AV

NDA0100-XX Batteriets produktnummer
      Les bruksanvisningen før bruk.

      Et batteri er strømkilden til dette 
utstyret

      Kan resirkuleres

      Skill elektriske og elektroniske 
komponenter til gjenvinning 
i henhold til EU-direktiv 
2012/19/EU (WEEE)

263 kg/
580 lbs

103 kg/
227 lbs

160 kg/
353 lbs

      Klassifisert av Underwriters 
Laboratories Inc. vedrørende 
elektrisk støt, brann, mekaniske og 
andre spesifiserte farer kun i henhold 
til følgende. 
AAMI ES60601-1:2005,
ES60601-1:2005/AMD1 1:2012, 
ES60601-1:2005/AMD2:2021 
CSA-C22.2 nr. 60601-1:14, 
endring 2:2022 (MOD) til 
CAN/CSAC22.2 nr. 60601-1:14 
IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020.

      CE-merking som indikerer samsvar 
med den harmoniserte lovgivning 
i Det europeiske fellesskap.
Figurer angir tilsyn 
av kontrollorgan. 

      Angir at produktet er et medisinsk 
utstyr i henhold til EU-regulering 
2017/745 for medisinsk utstyr

      Miljøfare - inneholder bly
Må ikke kastes.

      Produsentens navn og adresse

      Produksjonsdato

      

Max Vektens maksimale kapasitet
      

Min Vektens minste kapasitet
      

e Vektens verifiseringsintervall
      Metrologimerke, indikerer samsvar 

med direktivet 2014/31/EU 
(NAWI) YY = år
(Kun for vekter i klasse III) 

      Modellnummer

      Serienummer

      Indikerer min.- / maks.-temperatur 
for bruk av vekt

      Unik enhetsidentifikator

Pb

0122MYY
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Anvendt del

Godkjenningsetikett
Batterietikett
Dataetikett

Varseletikett 

Identifikasjonsetikett

Vektetikett 
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Tom med hensikt
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Produktet er testet for samsvar med gjeldende standarder med hensyn til evnen til å blokkere elektromagnetisk 
interferens fra eksterne kilder.

Enkelte tiltak kan bidra til å redusere elektromagnetisk interferens:

• Sørg for at annet utstyr i pasientovervåkings- og/eller behandlingsområder oppfyller aksepterte 
strålingsstandarder.

Bruksmiljø: Profesjonelle helseinstitusjoner 

Unntak: RF-kirurgiutstyr og det RF-skjermede rommet i et ME SYSTEM for magnetisk resonansavbildning

      

ADVARSEL
Bruk av dette utstyret nærliggende eller stablet med annet utstyr skal unngås ettersom det 
kan resultere i gal drift. Hvis det er nødvendig med slik bruk, må dette utstyret og annet utstyr 
observeres for å bekrefte at de virker som normalt.

ADVARSEL
Bærbart radiokommunikasjonsutstyr (inkludert periferiutstyr som antennekabler og eksterne 
antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm fra noen del av Miranti, inkludert kabler som 
er spesifisert av produsenten. Ellers kan utstyrets ytelse svekkes.

ADVARSEL
Bruk av tilbehør, transdusere og kabler som ikke er spesifisert eller levert av produsenten av 
dette utstyret kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller nedsatt elektromagnetisk 
immunitet for dette utstyret, og føre til feilaktig drift.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetiske utslipp

Strålingstest Kompatibilitet Retningslinjer

RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1
Dette utstyret bruker RF-energi kun for sin interne funksjon. Derfor 
er RF-utslippene svært lave, og det er lite sannsynlig at de forårsaker 
forstyrrelser i elektronisk utstyr i nærheten.

RF-stråling CISPR 11 Klasse B

Dette utstyret er egnet for bruk i alle installasjoner, inkludert private 
installasjoner og installasjoner som er koblet direkte til det offentlige 
lavspent distribusjonsnettet som forsyner bygninger beregnet for 
boligformål.

Elektromagnetisk kompatibilitet
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Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
Immunitetstest NEK IEC 60601-1-2 testnivå Samsvarsnivå
Elektrostatisk utlading 
(ESD)

NEK EN 61000-4-2

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft

±8 kV kontakt

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft

±8 kV kontakt

Ledete forstyrrelser 
indusert av RF-felter

NEK EN 61000-4-6

3 V ved 0,15 MHz til 80 MHz

6 V innenfor ISM og amatørradiobånd 
mellom 0,15 og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

3 V ved 0,15 MHz til 80 MHz

6 V innenfor ISM og amatørradiobånd 
mellom 0,15 og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

Utstrålt HF-
elektromagnetisk felt

NEK EN 61000-4-3

Profesjonelle pleiemiljøer 
3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

Profesjonelle pleiemiljøer 
3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

Nærhetsfelt fra RF-trådløst 
kommunikasjonsutstyr

NEK EN 61000-4-3

385 MHz – 27 V/m 

450 MHz – 28 V/m
710, 745, 780 MHz – 9 V/m 
810, 870, 930 MHz – 28 V/m 
1720, 1845, 1970, 2450 MHz – 28 V/m
5240, 5500, 5785 MHz – 9 V/m

385 MHz – 27 V/m 

450 MHz – 28 V/m
710, 745, 780 MHz – 9 V/m 
810, 870, 930 MHz – 28 V/m 
1720, 1845, 1970, 2450 MHz – 28 V/m
5240, 5500, 5785 MHz – 9 V/m

Elektrisk hurtig transient/
ioniseringsstopp

NEK EN 61000-4-4

±1 kV SIP/SOP-porter

100 kHz repetisjonsfrekvens

±1 kV SIP/SOP-porter

100 kHz repetisjonsfrekvens

Strømfrekvens Magnetfelt

NEK EN 61000-4-8

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

30 A/m
50 Hz

Nærhetsmagnetfelt
EN 61000-4-39

134,2 kHz – 65 A/m
13,56 MHz – 7,5 A/m

134,2 kHz – 65 A/m
13,56 MHz – 7,5 A/m
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Elektronisk vekt
CDA2100-01

Sikkerhetsbelte
8664559 

Kontakt den lokale 
Arjo-representanten for 
desinfeksjonsmiddel

Batteri og batterilader Hodestøtte Støttepute for lår

Elektrisk fremdrift

Deler og tilbehør
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