
Förfyll fotkaret

Sätt patienten ned 

Bada patienten 

Duscha patienten 

Avsluta badet
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Kontrollera att badkaret är i upprätt läge. Stäng avtappningen. 

Tryck på knappen för automatisk påfyllning. 
Känn på vattnet utan handske på handen 
och justera temperaturen vid behov.  

Tryck på knappen för automatisk påfyllning för att fylla på med vatten. 
Känn på vattnet utan handske på handen och justera temperaturen vid behov.

Skållningsrisk 

Öppna 
badkarsdörren helt. Stäng och lås badkarsdörren.

Luta badkaret.

Lyft av duschhandtaget. 
Aktivera 
dusch-knappen. 

Tryck på avtryckaren på 
duschhandtaget. Känn på vattnet, 
utan handske på handen.  

Låt patienten känna på vattnet. 
Justera vattentemperaturen 
vid behov.  

Justera badkarets höjd 
enligt patientens behov. 

Justera badkarets höjd 
enligt vårdpersonalens 
behov.  

Hjälp patienten 
att kliva i badkaret. 

Skållningsrisk 

Skållningsrisk 

KlämriskFallrisk

Inaktivera 
dusch-knappen. 

Tvätta och duscha 
patienten. 

Sätt duschhandtaget 
i hållaren. Öppna avtappningen. Luta badkaret stegvis till upprätt läge. 

Håll patienten varm med hjälp 
av duschen eller handdukar. 

Kontrollera att vattnet har 
sjunkit under dörrtröskeln.

Torka patienten. 
Hjälp patienten att lämna badkaret.

Sänk ned 
badkaret.

Öppna 
badkarsdörren helt. 

Fallrisk

Påfyllningen avbryts när 
fotkaret är fyllt med vatten.

Efter varje patient: rengör 
och desinficera badkaret 
enligt instruktionerna 
i bruksanvisningen eller 
i snabbreferensguiden 
Rengöring och desinficering. 
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Risk för kontamination
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