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Badning af plejemodtageren med lifthygiejnestol
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Sænk badekarret til den 
laveste højde.

Luk for afløbet. Badning med hygiejnestol: Fastgør hovedpuden. 
Badning med liftbadevogn: Hovedpuden eller 
fodstøtten må ikke fastgøres. 

Centrér stolen over badekarret, indtil den 
stopper mod badekarrets ben og kant.

Lad plejemodtageren 
mærke vandet med fødderne. 
Tilpas vandtemperaturen 
efter behov.

Juster lifthygiejnestolen til en ergonomisk højde for plejepersonalet. 
Hæv badekarret. Sørg for, at der er nok plads mellem plejemodtagerens 
genitalier og bunden af badekarret.

Placer lifthygiejnestolen diagonalt 
på siden af badekarret.

Fastgør fodstøtten efter behov. 
Vask plejemodtageren.

Flyt lifthygiejnestolen hen imod badekarret. 
Løft plejemodtagerens ben over kanten 
af badekarret, mens liften drejes på plads.

Risiko for 
fastklemning

Risiko for skoldning 

Risiko for 
klemskader

Risiko for 
klemskader
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Tryk på knappen Autofyld. Kontrollér 
temperaturen på vandet med hånden 
(uden handske). Tilpas vandtemperaturen 
efter behov.  

6

Badning af plejemodtageren med liftbadevogn

  

Juster liftbadevognen til en ergonomisk højde for plejepersonalet. 
Hæv badekarret, indtil båren rører ved bunden af badekarret.

Hæv lifthygiejnestolen tilstrækkeligt til, 
at der er plads mellem plejemodtagerens 
genitalier og kanten på badekarret.

Placer liftbadevognen bag 
ved og ved siden af badet.

Hæv liftbadevognens båre tilstrækkeligt 
til at komme fri af kanten på badekarret.

Flyt liftbadevognen med plejemodtageren 
diagonalt ind over badekarrets kant.

Centrér vognen, indtil den stopper 
mod badekarrets ben og kant.

6
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Fastgør fodstøtten efter behov. 
Vask plejemodtageren.
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Hydromassage (ekstraudstyr)

7
Hydrosound (ekstraudstyr)

Installer indsugningsdækslet 
før brug.

Fyld badekarret, så 
Hydromassage-systemets udtag 
(A) og den øverste sensor (B) 
dækkes med vand.

Juster vandstrålens 
retning. 

Tryk på knappen til Hydrosound-
systemet. Tiden er som 
standard 15 minutter.

Risiko for 
fastklemning A

B

Sluk for 
Hydromassage-
systemet efter 
brug.

Brug aldrig 
ved graviditet

Risiko for 
forbrændinger 
og høreskader 

Rør ikke ved transducerpladen, 
og hold plejemodtagerens 
hoved over vandoverfladen.

Fyld op med vand, så Hydrosound-
systemets transducerplade dækkes. Tilsæt 
Arjo Sound-vandkonditioneringsmiddel.

Bad plejemodtageren
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Åbn for afløbet. Hæv ryglænet. Lad plejemodtageren 
holde fast i håndstøtten.

Tag håndbruseren. Tryk på knappen Bruser. 
Ret håndbruseren væk fra plejemodtageren. 

Lås udløseren på håndbruseren 
op, hvis låseknappen er aktiveret. 
Tryk på knappen Bruser. 
Sæt håndbruseren tilbage.

Lad plejemodtageren mærke vandet 
med hånden, før vandstrålen rettes 
imod plejemodtageren. Tilpas 
vandtemperaturen efter behov. 

Risiko for skoldning 

Giv plejemodtageren 
brusebad. 

Tryk på aftrækkeren på håndbruseren. 
Kontrollér temperaturen på vandet 
med hånden (uden handske). Tilpas 
vandtemperaturen efter behov. 

Sænk badekarret til den laveste højde.

+-

Sluk for 
Hydrosound-
systemet efter 
brug.

Juster Hydrosound-
intensiteten.
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P300

P220

Afslutning af badet

Tør plejemodtageren. 
Hold plejemodtageren varm 
ved hjælp af håndklæder 
eller en badekåbe.

Sænk badekarret til den laveste højde. 

Risiko for 
klemskader

Hæv lifthygiejnestolen tilstrækkeligt til, at der 
er plads mellem plejemodtagerens genitalier 
og kanten på badekarret. 

Hjælp plejemodtageren med at flytte benene 
over kanten, samtidig med at liften drejes væk 
fra badekarret.

Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads mellem 
siden af badekarret og lifthygiejnestolen. 

Sænk lifthygiejnestolen. 
Tør de dele af plejemodtagerens 
krop, der endnu er våde. 
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Tryk på knappen til Hydromassage-systemet.
Tiden er som standard 15 minutter. Start med 
lav intensitet. Justér ved behov. 

Efter hver plejemodtager:
Rengør og desinficer 
badekarret som angivet 
i instruktionerne i brugsvej-
ledningen eller i lynvejled-
ningen (QRG) vedrørende 
rengøring og desinfektion. 
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Risiko for kontaminering
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