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Hæv 
rygstøtte-
pladen

Sænk 
rygstøtte-
pladen

Løft 
Carevo

Sænk 
Carevo A Inderste position

B Yderste position
C Nedklappet position

Isæt batteri med afrundede 
kanter opad.

Træk batteriet lige ud.

Fordeler trykket på plejemodta-
gerens lænd, haleben og hofter.

Anbring plejemodtagerens baller 
centralt i Flexi Zone.

Aktivér bremsen. Deaktiver bremsen. Aktivér styringsanordning.
Deaktiver 
styringsanordning.

Hvis betjeningspanelet ikke 
fungerer, tryk på nødstopknappen 
for at stoppe enhver bevægelse.

Komforthåndtag af hensyn 
til plejemodtagerens komfort 
og støtte. 
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Nødstopknap

Flexi Zone

Sidestøtte

KomforthåndtagIsæt batteri Fjern batteri

Placering af Flexi Zone

Aktivering og deaktivering af bremse Anordning til ligeudstyring

Betjeningspanel
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