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Subir 
el respaldo

Bajar 
el respaldo

Subir 
Carevo

Bajar 
Carevo

A Posición interior
B Posición exterior
C Posición doblada hacia abajo

Introduzca la batería con el saliente 
redondeado hacia arriba.

Tire de la batería para retirarla.

Distribuye la presión de la parte 
inferior de la espalda, el cóccix 
y las caderas del paciente.

Coloca las nalgas del paciente en 
una posición central de flexi zone.

Activar el freno. Desactivar el freno.
Activar el dispositivo 
de control.

Desactivar el dispositivo 
de control.

Si el panel de control no funciona, 
pulse el botón de parada 
de emergencia para detener 
cualquier movimiento.

Asas de confort para el soporte 
y la comodidad del paciente. 

Lorem ipsum

Botón de parada 
de emergencia

Flexi Zone

Soporte lateral

Asas de confortInserción de la batería Retirada de la batería

Posición Flexi Zone

Activar y desactivar el freno Dispositivo de control unidireccional

Panel de control
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