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Heve 
ryggstøtten

Korsryggstøtte

Heve 
Carevo

Senke 
Carevo A Indre stilling

B Ytre stilling
C Nedfelt stilling

Sett inn batteriet med den 
avrundede kanten oppover.

Trekk batteriet rett ut.

Fordeler trykket på pasientens 
korsrygg, haleben og hofter.

Plasser pasientens sete 
midt i fleksisonen.

Sett på bremsen. Frigjør bremsen. Sette på retningssperre. Løse ut retningssperre.

Trykk på nødstoppknappen for 
å stoppe alle bevegelser hvis 
kontrollpanelet ikke fungerer.

Komforthåndtak for 
pasientkomfort og støtte. 

Lorem ipsum

Nødstoppknapp

Fleksisone

Sidestøtte

KomforthåndtakSette inn batteriet Fjerne batteriet

Fleksisone-posisjon

Sette på og frigjøre bremsen Retningssperre

Kontrollpanel
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