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Podniesienie 
oparcia

Obniżenie 
oparcia

Podniesienie 
Carevo

Obniżenie 
Carevo A Pozycja wewnętrzna

B Pozycja zewnętrzna
C Pozycja opuszczona na dół

Włożyć akumulator zaokrągloną 
krawędzią do góry.

Wyjąć akumulator.

Rozkłada nacisk na dolną 
część pleców, kość ogonową 
i biodra pacjenta.

Ułożyć pośladki pacjenta 
na środku Flexi Zone.

Zakładanie hamulca. Zwalnianie hamulca.
Założyć mechanizm 
prowadzenia. 

Zwolnić mechanizm 
prowadzenia.

Jeżeli panel sterowania nie 
działa, nacisnąć przycisk 
zatrzymania awaryjnego, 
aby przerwać ruch.

Uchwyty zwiększające komfort 
i podparcie pacjenta. 

Lorem ipsum

Przycisk zatrzymania 
awaryjnego

Strefa flexi

Poręcz boczna

Wygodne uchwytyWkładanie akumulatora Wyjmowanie akumulatora

Pozycja Flexi Zone

Zakładane i zwalnianie hamulca Mechanizm prowadzenia w linii prostej

Panel sterowania
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