
3

1 2

4 5

Rengøring 
Godkendte desinfektionsmidler
• Arjo Clean
• Arjo General Purpose Disinfectant
• Arjo Disinfectant Cleanser IV
• Arjo All Purpose Disinfectant
• Arjo CenKleen IV

Tilbehør 
• Beskyttelsesbriller
• Beskyttelseshandsker
• Sprøjteflaske (hvis et brusepanel ikke er tilgængeligt)
• Desinfektionsmiddel
• Engangsklude
• Rensebørste med bløde hår
• Flaskerenser Tag beskyttelseshandsker 

og -briller/-maske på. 

Skyl med vand. Begynd med toppen af madrassen, 
og arbejd nedad i retning mod hjulene.

Fortsæt med trinnene på næste side

Kontrollér, om desinfektionsmidlet er blandet 
i overensstemmelse med:
– desinfektionsmiddelflaskens mærkat eller
– blandingsforholdet, der er angivet i brugsvejledningen 
til brusepanelet 

Fjern den nederste afløbsdel og puden. Skyl den nederste afløbsdel 
og puden med vand. 
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LYNVEJLEDNING - RENGØRING OG DESINFEKTION
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Remove sliding aid.
Secure patient with chest, hip, knee and head safety belts. 
Fold up shoulder supports, adjust width to fit patient.
Attach foot support.

Rengøring – fortsat

Desinficering 

Løft madrassen op, og læg den over fodpanelet og 
sidestøtterne. Madrassens bagside skal vende opad.
Spray desinfektionsmiddel på madrassens bagside.

Sprøjt desinfektionsmiddel på, og rengør følgende dele af hovedenden:
hovedpanelet, sidestøtterne, støttepladen og Flexi Zone ved hjælp af 
en engangsklud.

Rengør madrassens bagside 
med en engangsklud.

Brug en rensebørste med bløde hår med 
desinfektionsmiddel. Skrub fra toppen af 
madrassen og ned mod hjulene. 
Brug en flaskerenser gennemvædet med 
desinfektionsmiddel. 
Rengør øverste afløbsdel.

Fortsæt med trinnene på næste side

Brug en rensebørste med bløde hår.
Skrub puden og den nederste afløbsdel hver for sig. 
Undgå berøring af madrassen, indtil puden 
er desinficeret.

Rengør undersiden af madrassen, støttepladerne 
og ydersiden af den øverste afløbsdel.
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Desinficering – fortsat 

Sprøjt desinfektionsmiddel på, og rengør følgende dele af fodenden:
fodpanelet, sidestøtterne, støttepladen, Flexi Zone og den øverste 
afløbsdel ved hjælp af en engangsklud.

Sprøjt desinfektionsmiddel på, og rengør 
madrassens indvendige side med en 
engangsklud.
Tryk folderne i madrassens hjørner ind.

Anbring madrassens desinficerede bagside over 
det desinficerede hovedpanel og de desinficerede 
sidestøtter. Den side af madrassen, som ikke 
er desinficeret, vender opad.
Tryk folderne i madrassens hjørner ud.

Sprøjt desinfektionsmiddel på. 
Begynd med toppen af 
madrassen, og arbejd 
nedad i retning mod hjulene.

Sprøjt desinfektionsmiddel 
på den øverste afløbsdel, 
og rengør den ved hjælp 
af en flaskerenser.

Fortsæt med trinnene på næste side

Rengør med en engangsklud. 
Begynd med toppen af 
madrassen, og arbejd 
nedad i retning mod hjulene.

Lad desinfektionsmidlet virke 
i det tidsrum, der er angivet 
på dunken. 

Anbring madrassen i dens 
oprindelige position.
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Desinficering – fortsat 

Sprøjt desinfektionsmidlet på 
for at rengøre puden og den 
nederste afløbsdel hver for sig 
med en engangsklud.

Sæt den nederste afløbsdel i den øverste 
afløbsdel, og anbring puden på madrassen.

Skyl alle dele med koldt vand, indtil der ikke 
længere er synlige spor af desinfektionsmidlet. 
Begynd med toppen af madrassen, og arbejd 
nedad i retning mod hjulene. Skyl under 
madrassen.

Aftør alle dele grundigt med 
engangsklude. 
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