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Rengjøring 
Tillatte desinfeksjonsmidler
• Arjo Clean
• Arjo General Purpose Disinfectant
• Arjo Disinfectant Cleanser IV
• Arjo All Purpose Disinfectant
• Arjo CenKleen IV

Tilleggsutstyr 
• Vernebriller
• Vernehansker
• Sprayflaske (hvis dusjpanel ikke er tilgjengelig)
• Desinfeksjonsvæske
• Engangskluter
• Rengjøringsbørste med myk bust
• Flaskebørste

Ta på hansker og vernebriller. 

Skyll med vann. Begynn øverst på madrassen 
og arbeid nedover mot hjulene.

Kontroller at desinfeksjonsmiddelet er blandet i henhold til:
- etiketten på flasken med desinfeksjonsmiddel eller
- blandeforholdet som er angitt i bruksanvisningen for 
dusjpanelet 

Fjern det nedre avløpet og puten. Skyll det nedre avløpet og puten med vann. 

Fortsett med trinnene på neste side.
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Remove sliding aid.
Secure patient with chest, hip, knee and head safety belts. 
Fold up shoulder supports, adjust width to fit patient.
Attach foot support.

Rengjøring, forts.

Desinfisering 

Fortsett med trinnene på neste side.

Løft madrassen opp og legg den over fotpanelet og 
sidestøttene. Baksiden av madrassen vender opp.
Spray desinfeksjonsmiddel på baksiden av madrassen.

Sprøyt desinfeksjonsmiddel og rengjør følgende deler i hodeenden:
hodepanel, sidestøtter, støtteplate og fleksisone.

Rengjør baksiden av madrassen 
med en engangsklut.

Bruk en rengjøringsbørste med myk bust og 
desinfeksjonsmiddel. Skrubb fra øverst på 
madrassen og nedover mot hjulene. 
Bruk en flaskebørste dyppet i desinfeksjonsmiddel. 
Rengjør det øvre avløpet.

Bruk en rengjøringsbørste med myk bust.
Skrubb puten og det nedre avløpet separat. 
Unngå å berøre madrassen før puten er desinfisert.

Rengjør undersiden av madrassen, 
støtteplatene og utsiden av det øvre 
avløpet.
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Desinfisering, forts. 

Fortsett med trinnene på neste side.

Sprøyt desinfeksjonsmiddel og rengjør følgende deler i fotenden:
fotpanel, sidestøtter, støtteplate, fleksisone og øvre avløp.

Spray desinfeksjonsmiddel og rengjør 
madrassen innvendig med en engangsklut.
Skyv inn brettene i hjørnene på madrassen.

Legg den desinfiserte baksiden av madrassen over 
det desinfiserte hodepanelet og sidestøttene. Den 
ikke-desinfiserte innsiden av madrassen vender opp.
Strekk ut brettene i hjørnene av madrassen.

Spray med desinfeksjonsmiddel. 
Begynn øverst på madrassen 
og arbeid nedover mot hjulene.

Spray desinfeksjonsmiddel 
på det øvre avløpet og rengjør 
det med en flaskebørste.

Rengjør med en engangsklut. 
Begynn øverst på madrassen 
og arbeid nedover mot hjulene.

La desinfeksjonsmiddelet virke 
i det angitte tidsrommet. 

Legg madrassen tilbake 
på plass.
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Desinfisering, forts. 

Spray på desinfeksjonsmiddel og 
rengjør puten og det nedre avløpet 
separat med en engangsklut.

Koble det nedre avløpet til det øvre avløpet, 
og legg puten på madrassen.

Skyll alle delene med kaldt vann til alle 
rester av desinfeksjonsmiddel er fjernet. 
Begynn øverst på madrassen og arbeid 
nedover mot hjulene. Skyll under madrassen.

Tørk alle delene helt 
med engangskluter. 
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