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Rengöring 
Tillåtna desinficeringsmedel
• Arjo Clean
• Arjo General Purpose Disinfectant
• Arjo Disinfectant Cleanser IV
• Arjo All Purpose Disinfectant
• Arjo CenKleen IV

Tillbehör 
• Skyddsglasögon
• Skyddshandskar
• Sprayflaska (om ingen duschpanel är tillgänglig)
• Desinficeringsmedel
• Engångstrasor
• Mjuk rengöringsborste
• Flaskborste Ta på skyddshandskar 

och skyddsglasögon. 

Skölj med vatten. Börja med ovansidan av 
madrassen och spola nedåt mot hjulen.

Kontrollera att desinficeringsmedlet blandas enligt:
- etiketten på desinficeringsmedelsflaskan eller
- blandlingsproportionerna i duschpanelens bruksanvisning 

Ta bort den nedre avtappningsslangen och kudden. Skölj den nedre avtappningen 
och kudden med vatten. 

Fortsätt med stegen på nästa sida
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Remove sliding aid.
Secure patient with chest, hip, knee and head safety belts. 
Fold up shoulder supports, adjust width to fit patient.
Attach foot support.

Rengöring, fortsättning

Desinficering 

Fortsätt med stegen på nästa sida

Lyft upp madrassen och placera den över fotpanelen 
och sidogrindarna. Madrassens baksida ska vara 
vänd uppåt.
Spraya desinficeringsmedel på madrassens baksida.

Spraya desinficeringsmedel och rengör följande delar av huvudänden:
huvudpanel, sidogrind, stödplatta och flexizon.

Rengör madrassens baksida 
med en engångshandduk.

Använd en mjuk rengöringsborste med 
desinficeringsmedel. Skrubba från ovansidan 
av madrassen och fortsätt nedåt mot hjulen. 
Använd en flaskborste som dränkts i desinficeringsmedel. 
Rengör den övre avtappningen.

Använd en mjuk rengöringsborste.
Skrubba kudden och den nedre avtappningen 
var för sig. 
Undvik kontakt med madrassen tills kudden 
har desinficerats.

Rengör madrassens undersida, stödplattorna 
och utsidan av den övre avtappningen.
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Desinficering, fortsättning 

Fortsätt med stegen på nästa sida

Spraya desinficeringsmedel och rengör följande delar av fotänden:
fotpanel, sidogrindar, stödplatta, flexizon och den övre 
avtappningen.

Spraya desinficeringsmedel och rengör 
madrassens insida med en engångshandduk.
Tryck in vecken i madrassens hörn.

Placera den desinficerade madrassbaksidan över 
den desinficerade huvudpanelen och sidogrindarna. 
Den odesinficerade insidan av madrassen ska vara 
vänd uppåt.
Tryck ut vecken i madrassens hörn.

Spraya med 
desinficeringsmedel. 
Börja med ovansidan 
av madrassen och spraya 
nedåt mot hjulen.

Spraya desinficeringsmedel 
på den övre avtappningen 
och rengör den med 
en flaskborste.

Rengör med en engångshandduk. 
Börja med ovansidan av 
madrassen och spraya 
nedåt mot hjulen.

Låt verka under den tid som 
anges för desinficeringsmedlet. 

Placera madrassen i dess 
ursprungliga läge.
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Desinficering, fortsättning 

Spraya desinficeringsmedel 
för att rengöra kudden och den 
nedre avtappningen var för sig 
med en engångshandduk.

Koppla den nedre avtappningsslangen till 
den övre avtappningen och lägg kudden 
på madrassen.

Skölj alla delar med kallt vatten tills det 
inte finns några synliga rester kvar av 
desinficeringsmedlet. 
Börja med ovansidan av madrassen och 
spraya nedåt mot hjulen. Skölj madrassens 
undersida.

Torka varje del helt torr 
med engångshanddukar. 
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