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Flödesreglage för dusch

Duschhandtaget är grått 
eller vitt. Desinficerings-
handtaget är rött eller gult. 
Vrid på flödesreglaget. 
Håll in avtryckaren 
om du vill använda 
ett konstant flöde (A). 
Tryck på låsknappen 
på duschhandtaget 
om du vill använda ett 
kontinuerligt flöde (B).

Visar temperaturen 
på vattnet som flödar 
ut och påfyllning 
desinficeringsmedlet.

Om ett duschkar 
är anslutet spolar 
du det genom att flytta 
spolventilen (A) framåt 
eller bakåt eller genom att 
trycka in spolknappen (B).

Visar blandnings-
förhållandet mellan 
desinficeringsmedel 
och vatten. Om du vill 
justera detta vrider du på 
uppsugningsanordningen 
längst upp på flaskan. 
Kontrollera att blandningen 
är korrekt när du påbörjar 
desinficeringen. 
(Se bruksanvisningen.)

Vrid desinficeringsreglaget 
för att starta och justera 
desinficeringsflödet. 

Desinficeringsflaskan 
förvaras bakom en låst 
dörr. Dörren ska alltid 
vara låst och nyckeln 
ska förvaras på en 
säker plats.

Vrid flödesreglaget 
för duschen för att 
sätta på vattnet och 
justera vattenflödet.

Vrid temperaturreglaget 
för att justera 
vattentemperaturen 
eller temperaturen på 
desinficeringsmedlet.
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