
Regelen van de isolatieafsluiter 
(watertoevoer) AAN/UIT-knop

Stelschroef

Debietmeter

Gebruik de stelschroef 
op de flaconconnector 
om de vloeistofwaarde 
aan te passen. Draai 
de schroef rechtsom 
om de waarde te 
verlagen, linksom 
om deze te verhogen.

Draai de 
selectieknop 
naar geel (A) 
voor desinfectie 
of naar blauw (B) 
voor spoelen. 

Open of sluit de 
watertoevoer door 
de isolatieafsluiter 
naar de gewenste 
stand te draaien.

I = open
O = gesloten

Draai de knop naar 
groen (A) om het 
apparaat in te schakelen 
of naar rood (B) om het 
apparaat uit te schakelen.

Controleer of 
de vloeistofwaarde 
op de debietmeter 
overeenkomt met het 
instellingsbereik in de 
gebruiksaanwijzing. 
Pas zo nodig aan.
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