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Pour arrêter rapidement  
le mouvement de levage,  
retirer la batterie.

Arrêt d’urgence

Appliquer le frein : appuyer  
sur le bouton d’abaissement
Relâcher le frein : appuyer  
pour relever

Freins

Relever pour plier l’accoudoir  
et le dossier.

Accoudoir et dossier

Montée :
mouvements amples et réguliers.

Montée et descente manuelles

Descente : appuyer sur le bouton 
d’abaissement.

Montée :  
vers le haut. 
Descente :
vers le bas.

Montée et descente électriques

Débrancher la télécommande.

1
Montée/Descente d’urgence

Utiliser un objet contondant pour 
appuyer sur le bouton. 
Montée : appuyer sur le trou au 

 
Descente : appuyer sur le trou  

2

A : Tirer vers le haut 
B : Appuyer par en dessous 
C : Tirer vers le haut

A

C

B

Retrait de l’assise
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Attacher la sangle de sécurité  
à la poignée de transport (A).  
Appuyer pour la verrouiller.

Attacher la sangle de sécurité

1

A

Plier l’accoudoir (A). 
Positionner le patient. 
Déplier l’accoudoir (A).

2

A

Placer la sangle de sécurité  
devant le patient et l’attacher  
au niveau du bouton (B).

3

B

Séparer les éléments de boucle  
(A) et (B) en déplaçant le plus  

1
AB

Ajuster la sangle de sécurité

Desserrer la sangle de sécurité : 
tirer la sangle intérieure (A) sur  
le côté tout en soulevant le plus 
grand clip (B).

2

B

A

Serrer la sangle de sécurité : tirer 
la sangle extérieure (A) sur le côté 
tout en tenant le plus grand clip (B).

3

B

A

Fermer la boucle en insérant le 
petit clip (A) dans le grand clip (B).

4

B

A

Desserrer la sangle de sécurité  
et retirer une de ses extrémités  
de la poignée de transport (A)  
ou du bouton (B).

B

A

Retirer la sangle de sécurité
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