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För att snabbt stoppa  
lyftrörelsen, ta ut batteriet.

Nödstopp

Låsa bromsen: tryck nedåt
Lossa bromsen: för uppåt

Bromsar

Lyft uppåt för att fälla upp  
hand- och ryggstödet.

Handstöd och ryggstöd

För att höja: pumpa med så 
stora rörelser som möjligt.

Manuell höjning och sänkning

För att sänka: tryck  
på sänkningsknappen.

För att höja: tryck på uppåtpilen. 
För att sänka: tryck på 
nedåtpilen.

Elektrisk höjning och sänkning

Koppla loss handkontrollen.

1
Nödhöjning och nödsänkning

Använd ett  
trubbigt föremål för att trycka. 
För att höja: tryck i hålet vid 
uppåtpilen. 
För att sänka: tryck i hålet  
vid nedåtpilen.

2

A: Dra rakt uppåt 
B: Tryck uppåt, underifrån 
C: Dra rakt uppåt

A

C

B

Ta bort sitsen
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Fäst säkerhetsbältet på 
transporthandtaget (A).  
Lås genom att trycka det nedåt.

Fäst säkerhetsbältet

1

A

Fäll upp handstödet (A). 
Placera patienten. 
Fäll ned handstödet (A).

2

A

Placera säkerhetsbältet framför 
patienten och fäst det på 
knoppen (B).

3

B

Dra isär fästspännena (A) och 
(B) genom att vrida det mindre 
fästspännet (A) något uppåt.

1
AB

Justera säkerhetsbältet

Lossa säkerhetsbältet: dra 
den inre remmen (A) åt sidan 
samtidigt som du lyfter det  
större fästspännet (B).

2

B

A

Dra åt säkerhetsbältet: dra 
den yttre remmen (A) åt sidan 
samtidigt som du håller fast  
det större fästspännet (B).

3

B

A

Lås fästspännena genom att 
sätta det mindre fästspännet (A) 
i det större fästspännet (B).

4

B

A

Lossa på säkerhetsbältet  
och ta bort en av ändarna  
från transporthandtaget (A)  
eller knoppen (B).

B

A

Ta bort säkerhetsbältet
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