
Forflytning av pasient fra seng

Fest wiren til den siden av 
badevognen som skal fungere 
som ryggstøtte. 

Sett eventuelt på bremsene 
på sengen. 
Fell ned sengegjerdet på 
pleiersiden. 
Kle av pasienten. 

Sett på 
bremsene

Sett om nødvendig på sikkerhetsbeltene. 
Sett på plass lårstøtteputen. 

Snu pasienten slik at han/hun ligger på 
siden vendt bort fra badevognen.
Flytt badevognen over sengen så nær 
pasienten som mulig. 
Senk badevognen ned på sengen. 

Sett på sentralbremsen på badevognen. 
Snu pasienten på ryggen på liggeplaten. 

Senk pasientens sikkerhetsgrep og sidebeskyttelse. 
Sett på plass hodestøtten. 
Juster ryggstøtten til en behagelig posisjon for 
pasienten. 

Frigjør sentralbremsen på badevognen.
Løft badevognen, og trekk den vekk fra sengen. 
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Forflytning av pasient til seng
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Juster badevognens høyde og flytt 
den så langt som mulig over sengen. 

Løft liggeplaten av sengen. 
Frigjør sentralbremsen på badevognen. 
Trekk badevognen vekk fra sengen.

Sett på sentralbremsen på badevognen. 
Senk badevognen ned på sengen. 
Senk ryggstøtten til liggeplaten er flat. 
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Sett på 
bremsene

Hev pasientens sikkerhetsgrep og sidebeskyttelse. 
Fjern sikkerhetsbeltene. 
Snu pasienten slik at han/hun ligger på siden 
vendt bort fra badevognen. 
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Frigjør 
bremsene

Sett eventuelt på 
bremsene på sengen. 
Fell ned sengegjerdet 
på pleiersiden. 
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Bad pasienten

Les gjennom de 
separate anvisningene 
for badeutstyret. 

Løft liggeplaten slik at den 
går klar av badekarkanten. 

Juster om mulig badekarets høyde for 
å sikre en ergonomisk arbeidsstilling. 
Juster liggeplatens høyde og ryggstøtten. 
Liggeplaten skal hvile mot bunnen av 
badekaret. 

Bad pasienten. 
Åpne avløpet. 
Hev ryggstøtten. 
Senk badekaret.
Dusj pasienten. 

Tørk pasienten og undersiden av 
liggeplaten. 
Løft liggeplaten slik at den går klar 
av badekarkanten. 

Trekk badevognen vekk fra badet. 

Manuell drift Elektrisk drift

Med manuell drift: Flytt pasienten over badet. 
Med elektrisk drift: Aktiver elektrisk drift, og flytt pasienten langs 
siden av badet. Skyv badevognen sideveis over badekaret. 
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