
Пульт 
дистанционного 

управления
Панель 

управления Поднимите каталку.

Опустите каталку.

Поднимите спинку.

Опустите спинку.

Включение центрального тормоза.
Мигающий индикатор = тормоз включен.

Отключение центрального тормоза.

Экстренный подъем/опусканиеАварийная остановка

Вставьте тонкий предмет с тупым 
концом в отверстие и надавите, 
чтобы поднять или опустить 
каталку‑подъемник для ванны. 
Не используйте острые предметы.

Нажмите кнопку и извлеките 
аккумуляторную батарею.

Отсоедините пульт 
дистанционного 
управления

Спинка и трос с зацепом

Поверните зацеп вверх. 

Чтобы поднять или 
опустить спинку, 
используйте кнопки.

Прикрепите трос с зацепом 
к головке ручки крепления 
на боковой стороне каталки. 
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КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО: ФУНКЦИИ

Miranti



Боковое ограждение и защитный поручень для пациента

Поднимите ручку вверх. Опустите ручку в сторону 
от головы пациента.

Установите боковое ограждение 
в требуемое положение. 

Электропривод

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы опустить пятое колесо 
и запустить электродвигатель. 

Подушка поддержки бедер

Присоединение Отсоединение
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