
Fjernelse af synlige fremmedlegemer

Anbring hygiejneliften over badekarret,  
og sænk den ned. 

Miranti: Afmonter nakkestøtten, lårpuden, 
plejemodtagersikkerhedsgrebet og sikkerhedsselerne. 
Bolero: Fjern madrassen og sikkerhedsselerne. 
Alenti: Afmonter ryglænet og sikkerhedsselen. 
Calypso: Afmonter sæderne, sædeindsatsen, 
ryglænet og sikkerhedsselen. 

Placer tilbehøret i bunden af badekarret. 

Rengør for synlige fremmedlegemer ved hjælp af en klud, der 
er gennemvædet med vand, eller overbrus med vand og skrub 
med en børste. Rengør hygiejneliften fra oven og arbejd nedad. 
Rengør alle afmonterede dele. 
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BEMÆRK
Rengørings- og desinfektionsproceduren vises med Miranti og et integreret desinfektionssystem  
som eksempel: 

ADVARSEL

Brug altid beskyttelsesbriller og -handsker for at undgå øjen- og hudskader. I tilfælde af kontakt skylles 
med rigeligt vand. I tilfælde af øjen- eller hudirritation søges lægehjælp. Læs altid brugsvejledningen 
og sikkerhedsdatabladet (SDS) til desinfektionsmidlet. 
Forebyg krydskontaminering ved altid at følge desinfektionsinstruktionerne i brugsvejledningen. 
Undgå øjen- og hudirritation ved aldrig at desinficere, mens der er en plejemodtager til stede. 

Fortsæt med trinnene på næste side

Rengør og desinficer dagligt.  
Rengør og desinficer før hver ny plejemodtager.

Nødvendigt tilbehør:
•	 Beskyttelseshandsker
•	 Beskyttelsesbriller
•	 Sprøjteflaske med desinfektionsmiddel  

(hvis integreret desinfektionssystem  
ikke er tilgængeligt)

•	 Sprøjteflaske (eller håndbruser) med vand
•	 Klude - våde og tørre
•	 Engangsklude
•	 Børste med bløde børstehår
•	 Børste med langt håndtag, bløde børstehår

LYNVEJLEDNING - RENGØRING OG DESINFEKTION
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Miranti, Bolero, Alenti, Calypso



Rengøring

!

Gennemvæd en ny klud med 
vand, og fjern desinfektionsmidlet 
fuldstændigt fra øvrige områder. 
Kluden skal lejlighedsvist skylles 
under rindende vand. 

Hvis desinfektionsmidlet ikke kan fjernes helt, 
skal der sprøjtes vand på den pågældende  
del, som derefter aftørres med engangsklude, 
indtil alt desinfektionsmiddel er fjernet. 
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Gennemblød en klud med 
desinfektionsmiddel, og aftør 
samtlige øvrige områder. 

8

Sprøjt desinfektionsmiddel på hygiejneliften og alle 
afmonterede dele. 
Brug en sprayflaske med desinfektionsmiddel, eller 
anvend badekarrets integrerede desinfektionssystem. 

Skrub omhyggeligt med en børste, der er dyppet i desinfektions
middel, især på håndtagene, håndbetjeningen, hængslerne og 
undersiden af hygiejneliften. 

Brus eller sprøjt vand (ca. 25 °C (77 °F)) 
på, og aftør med en ren klud. 
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Tag beskyttelseshandsker 
og -briller på. 
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Fortsæt med trinnene på næste side

Læs de separate 
instruktioner til det  
anvendte desinfektions
system og desinfektions
middel. 
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Desinfektion

!

Lad samtlige dele tørre. 

Hvis desinfektionsmidlet ikke kan fjernes helt, 
skal der sprøjtes vand på de pågældende  
dele, som derefter aftørres med engangsklude,  
indtil alt desinfektionsmiddel er fjernet. 

Gennemblød en klud med desinfektionsmiddel, 
og aftør samtlige øvrige områder. 

Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der fremgår 
af instruktionerne til desinfektionsmidlet. 

Brus eller sprøjt vand på, og aftør med en ren klud 
for at fjerne desinfektionsmidlet fuldstændigt fra 
hygiejneliften, chassiset og alle afmonterede dele. 
Kluden skal lejlighedsvist skylles under rindende vand. 

Sprøjt desinfektionsmiddel på hygiejneliften 
og alle afmonterede dele. 
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