
Entfernung sichtbarer Rückstände

Miranti: Entfernen Sie Kopfstütze, Oberschenkel- 
Auflagekissen, Patienten-Sicherheitsgriff und Sicherheitsgurte. 
Bolero: Entfernen Sie Matratze und Sicherheitsgurte. 
Alenti: Entfernen Sie Rückenlehne und Sicherheitsgurt. 
Calypso: Entfernen Sie Sitzeinsatz, Rückenlehne  
und Sicherheitsgurt. 
Legen Sie die Zubehörteile auf den Boden der Badewanne. 
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HINWEIS
Das Reinigungs- und Desinfektionsverfahren wird mithilfe von Miranti und einem integrierten 
Desinfektionssystem als Beispiel veranschaulicht. 

WARNUNG

Immer eine Schutzbrille und Handschuhe tragen, um Augen- und Hautschäden zu vermeiden.  
Bei Berührung mit viel Wasser abspülen. Wenn Augen oder Haut gereizt sind, an einen Arzt wenden.  
Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung sowie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des Desinfektions-
mittels durch. 
Um eine Infektionsübertragung zu verhindern, gehen Sie immer nach der Desinfektionsanleitung  
in der Bedienungsanleitung vor. 
Um Augen- oder Hautreizungen zu vermeiden, dürfen Sie die Desinfektion nie in Anwesenheit eines 
Patienten durchführen. 

Fahren Sie mit den Schritten auf der nächsten Seite fort

Täglich reinigen und desinfizieren.  
Vor dem nächsten Patienten reinigen und desinfizieren.

Notwendiges Zubehör:
•	 Schutzhandschuhe
•	 Schutzbrille
•	 Sprühflasche mit Desinfektionsmittel (falls kein 

integriertes Desinfektionssystem verfügbar ist)
•	 Sprühflasche (oder Duschgriff) mit Wasser
•	 Tücher – feucht und trocken
•	 Einmalhandtücher
•	 Bürste mit weichen Borsten
•	 Bürste mit weichen Borsten und langem Griff

Positionieren Sie den Badeliegelifter über 
der Badewanne und senken Sie ihn ab. 

Entfernen Sie sichtbare Rückstände  
mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch oder durch  
Abbrausen mit Wasser und Schrubben mit einer Bürste.  
Reinigen Sie den Badeliegelifter von oben nach unten. 
Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile. 

KURZANLEITUNG – REINIGUNG UND DESINFEKTION

08.CE.06DE_2  •  2025-11  •  Seite 1/3

Miranti, Bolero, Alenti, Calypso



Reinigung

!

Tränken Sie ein neues Tuch mit Wasser 
und entfernen Sie alle Rückstände  
des Desinfektionsmittels von den  
entsprechenden Stellen. Das Tuch  
sollte dabei gelegentlich unter  
fließendem Wasser ausgespült werden. 

Wenn sich das Desinfektionsmittel nicht 
vollständig entfernen lässt, sprühen Sie Wasser 
auf den betroffenen Bereich und wischen Sie 
diesen mit einem Einmalhandtuch ab, bis alle 
Desinfektionsmittelrückstände entfernt worden sind. 
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Tränken Sie ein Tuch mit 
Desinfektionsmittel und wischen  
Sie damit alle anderen Bereiche. 

8

Brausen oder Sie das Gerät mit Wasser  
(ca. 25 °C) ab oder besprühen Sie es und 
wischen Sie es mit einem sauberen Tuch ab. 
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Legen Sie die Schutzhandschuhe an 
und setzen Sie die Schutzbrille auf. 

4

Lesen Sie die separaten 
Anweisungen für 
das verwendete 
Desinfektionssystem  
und Desinfektionsmittel. 

Fahren Sie mit den Schritten auf der nächsten Seite fort

Besprühen Sie den Badeliegelifter und alle 
abgenommenen Teile mit Desinfektionsmittel. 
Verwenden Sie eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel 
oder das integrierte Desinfektionssystem der Badewanne. 

Schrubben Sie alles gründlich mit einer in Desinfektionsmittel 
getränkten Bürste ab, insbesondere die Griffe, die Handbedienung, 
die Scharniere und die Unterseite des Badeliegelifters. 
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Desinfektion

!

Lassen Sie alles trocknen. 

Wenn sich das Desinfektionsmittel nicht vollständig  
entfernen lässt, sprühen Sie Wasser auf die betroffenen 
Bereiche und wischen Sie diese mit Einmalhandtüchern 
ab, bis alle Desinfektionsmittelrückstände entfernt  
worden sind. 

Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel 
und wischen Sie damit alle anderen Bereiche. 

Lassen Sie das Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen 
des Desinfektionsmittels einwirken. 
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Brausen Sie das Gerät mit Wasser ab 
oder besprühen Sie es und wischen Sie 
es mit einem sauberen Tuch ab, um alle 
Desinfektionsmittelrückstände von Badeliegelifter, 
Fahrgestell und sämtlichen abgenommenen Teilen 
zu entfernen. Das Tuch sollte dabei gelegentlich 
unter fließendem Wasser ausgespült werden. 

Besprühen Sie den Badeliegelifter und alle 
abgenommenen Teile mit Desinfektionsmittel. 
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