
Fjerne synlige rester

Sett hygieneløfteren over badekaret 
og senk den. 

Miranti: Demonter hodestøtten, lårstøtteputen, 
pasientens sikkerhetsgrep og sikkerhetsbeltene. 
Bolero: Demonter madrassen og sikkerhetsbeltene. 
Alenti: Demonter ryggstøtten og sikkerhetsbeltet. 
Calypso: Demonter setene, seteinnlegget,  
ryggstøtten og sikkerhetsbeltet. 

Legg tilbehøret i bunnen av badekaret. 

Fjern synlige rester med en klut fuktet med vann,  
eller ved å dusje med vann og skrubbe med en børste.  
Rengjør hygieneløfteren ovenfra og nedover. 
Rengjør alle demonterte deler. 
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Rengjørings- og desinfiseringsprosedyren er illustrert med Miranti og et integrert desinfiseringssystem 
som eksempel. 

ADVARSEL

Bruk alltid vernebriller og hansker for å unngå øye- og hudskader. Skyll rikelig med vann hvis  
kontakt forekommer. Kontakt lege hvis øynene eller huden blir irritert. Les alltid bruksanvisningen  
og sikkerhetsdatabladet (SDS) for desinfeksjonsmiddelet. 
For å unngå krysskontaminering må instruksjonene for desinfisering i bruksanvisningen alltid følges. 
For å unngå hud- eller øyeirritasjon må desinfisering aldri utføres mens en pasient er til stede. 

Fortsett med trinnene på neste side

Rengjør og desinfiser daglig.  
Rengjør og desinfiser før neste pasient.

Nødvendig tilbehør:
• Vernehansker
• Vernebriller
• Sprayflaske med desinfeksjonsmiddel (hvis 

integrert desinfiseringssystem ikke er tilgjengelig)
• Sprayflaske (eller dusjhåndtak) med vann
• Kluter - våte og tørre
• Engangskluter
• Børste med myk bust
• En børste med langt håndtak og myk bust

HURTIGVEILEDNING – RENGJØRING OG DESINFISERING
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Miranti, Bolero, Alenti, Calypso



Rengjøring

!

Fukt en ny klut med vann og fjern 
alle spor av desinfeksjonsmiddel 
på andre områder. Kluten bør 
skylles i rennende vann av og til. 

Hvis desinfeksjonsmiddelet ikke kan  
fjernes, sprayer du vann på den aktuelle 
delen og tørker av med engangskluter  
til alt desinfeksjonsmiddelet er borte. 
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Dypp en klut i desinfeksjonsmiddel 
og tørk av alle andre områder. 
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Spray desinfeksjonsmiddel på hygieneløfteren  
og de demonterte delene. 
Bruk en sprayflaske med desinfeksjonsmiddel,  
eller bruk badekarets innebygde desinfiseringssystem. 

Skrubb grundig med en børste dyppet i desinfeksjonsmiddel, 
spesielt på håndtak, håndkontroll, hengsler og undersiden av 
hygieneløfteren. 

Dusj med vann (ca. 25 °C (77 °F)) eller  
spray med vann, og tørk av med en ren klut. 
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Ta på hansker og briller. 
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Les de separate 
instruksjonene for 
desinfisering av systemet  
og hvilket desinfeksjons-
middel som skal brukes 

Fortsett med trinnene på neste side
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Desinfisering

!

La alle deler tørke. 

Hvis desinfeksjonsmiddelet ikke kan  
fjernes, sprayer du vann på de aktuelle  
delene og tørker av med engangskluter  
til alt desinfeksjonsmiddelet er borte. 

Dypp en klut i desinfeksjonsmiddel 
og tørk av alle andre områder. 

La desinfeksjonsmiddelet virke så lenge som  
angitt i instruksjonene for desinfeksjonsmiddelet. 

Dusj eller spray med vann og tørk av med en ren 
klut for å fjerne alle rester av desinfeksjonsmiddel 
på hygieneløfteren, understellet og de demonterte 
delene. Kluten bør skylles i rennende vann av og til. 

Spray desinfeksjonsmiddel på hygieneløfteren 
og de demonterte delene. 
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