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Draai de zorgvrager op de zij.  
Breng de Bolero liftbadwagen  
tot dicht bij de zorgvrager en laat  
de liftbadwagen zakken zodat  
die stevig in de matras drukt.

3

Bevestig het kussen (A) aan het 
gewenste hoofdeinde.

1

Transfer vanuit bed

Bevestig de veiligheidsriem voor de 
heupen rondom aan de knop. Plaats de 
veiligheidsriem boven op de stretcher.

2

Zet alle zwenkwielen op de rem.

4

Rol de zorgvrager op de stretcher.  
Breng de rugsteun omhoog. Controleer 
of de rugsteun is vergrendeld. 

5

Bevestig de veiligheidsriem over  
de borstkas. Breng de stretcher  
iets omhoog en bevestig de 
veiligheidsriem rond de heupen.  
Laat de handgreep zakken.

6

Ontgrendel de remmen.

7

Trek de Bolero liftbadwagen van het  
bed af en breng de Bolero omlaag tot 
een comfortabele hoogte.

8

A

Om te voorkomen dat het hulpmiddel vast komt te zitten, 
moet u ervoor zorgen dat alle obstakels uit de weg zijn.

Let bij het  
omlaagbrengen op  
stationaire voorwerpen.
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Schuif de Bolero liftbadwagen  
over het bed.

2

Laat de Bolero liftbadwagen zakken  
zodat die stevig in de matras drukt. 

3

Zet alle zwenkwielen op de rem.

4

Verwijder de veiligheidsriemen. 
Laat de rugsteun zakken. 
Rol de zorgvrager van de Bolero 
liftbadwagen op het bed.

5

Ontgrendel de remmen op de  
zwenkwielen en trek de Bolero  
liftbadwagen van het bed af.

6

Breng de Bolero liftbadwagen omhoog  
tot een hoogte waarbij die over het bed 
kan worden geschoven. 

1

Transfer naar bed

Zorg dat het bedhek op 
het bed omhoog staat.
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Zet alle zwenkwielen op de rem.

Lees de afzonderlijke instructies  
voor het badsysteem door. 

OPMERKING

Lees voor het baden de 
veiligheidsinstructies in de 
gebruiksaanwijzing door.

1

De zorgvrager baden

Breng de Bolero liftbadwagen omhoog 
zodat die over de rand van het bad  
kan worden geschoven. Verplaats  
de zorgvrager tot boven de badkuip.

2

Breng de badkuip omhoog tot een 
ergonomisch verantwoorde hoogte.  
Laat de Bolero liftbadwagen zakken 
zodat die tegen de bodem van de 
badkuip rust.

4

Verwijder de veiligheidsriem  
van over de borstkas, maak de 
veiligheidsriem rond de heupen  
los en baad de zorgvrager.

5

Bevestig de veiligheidsriemen na het 
baden. Breng de Bolero liftbadwagen 
omhoog tot boven het water en douch  
de zorgvrager dan af. 
Droog de zorgvrager na het douchen af.

6

Ontgrendel de remmen.

7

Breng de zorgvrager terug naar bed.

8

3

Positioneer de zorgvrager  
volgens de gebruiksaanwijzing.


