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Role o paciente e coloque-o  
de lado. Aproxime a maca de 
banho com elevador Bolero  
do paciente e desça-a de modo  

3

Aperte a almofada (A) no lado 
da cabeça pretendido.

1

Transferir da cama

Prenda o cinto de segurança da 
anca ao botão. Coloque o cinto 
de segurança sobre a maca.

2

Ative os travões de todas 
as rodas. 

4

Role o paciente para a maca. 
Suba o apoio das costas. 

 
costas está trancado. 

5

Prenda o cinto de segurança 
por cima do peito. Eleve a 
maca e aperte o cinto de 
segurança sobre a anca.  
Desça a barra de apoio.

6

Desative os travões das rodas. 

7

Afaste a maca de banho  
com elevador Bolero da  
cama e baixe-a para uma  
altura confortável.

8

A

 

Tenha atenção a objetos 
estacionários ao baixar.
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Mova a maca de banho  
com elevador Bolero por  
cima da cama.

2

Desça a maca de banho com 
elevador Bolero até assentar 

3

Ative os travões de todas 
as rodas. 

4

Retire os cintos de segurança. 
Desça o apoio das costas. 
Role o paciente da maca de 
banho com elevador Bolero  
para cima da cama.

5

Liberte os travões das rodas  
e puxe a maca de banho  
com elevador Bolero para  
fora da cama.

6

Eleve a maca de banho com 
elevador Bolero até uma altura  
em que seja possível movê-la  
por cima da cama. 

1

Transferir para a cama

segurança está subida na cama.
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Ative os travões de todas 
as rodas.

Leia as instruções em separado 
do seu sistema de banho. 

NOTA
Antes do banho, leia as 
instruções de segurança nas IU.

1

Eleve a maca de banho com 
elevador Bolero até se afastar  
da beira. Mova o paciente 
sobre a banheira.

2

Eleve a banheira até uma  
altura ergonómica.  
Desça a maca de banho com 
elevador Bolero até assentar  
no fundo da banheira.

4

Retire o cinto de segurança  
sobre o peito e desaperte  
o cinto de segurança  
sobre a anca. Em seguida,  
dê banho ao paciente.

5

Após o banho, aperte os cintos 
de segurança. Eleve a maca 
de banho com elevador Bolero 
acima do nível da água e dê um 
duche ao paciente. 
Seque o paciente após o duche.

6

Desative os travões das rodas. 

7

Volte a colocar o paciente 
na cama.

8

3

Posicione o paciente  
de acordo com as IU.


