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Preparación para la colocación o el traslado del paciente

Accione los frenos de la  
estructura de la cama.

1

Extienda la estructura y  
el colchón si es necesario.

2

Mantenga pulsado 
durante dos 
segundos el botón 
de encendido/
apagado del panel 
de control para 
activar el suministro 
de aire de la unidad. 

3 4

 
del paciente.

5

Pulse el botón de 
colchón duro para 

6

Ponga las 
almohadas, 
las sábanas 
y los demás 
accesorios.

7

 
de aire iniciales: pulse  
los preajustes de altura  
y peso para seleccionar  

A

B
CPR

..

Colocación  
del paciente

Pulse los botones  
de ajuste de las zonas  
de presión para ajustar  
la presión del colchón. 

permiten aumentarla,  
 

abajo reducirla. 

1

 
del paciente.

2

Ajuste la altura de la 

al mismo nivel que  
 

que va a transferirlo. 

Traslado del paciente desde el Sistema de tratamiento de pacientes Citadel

Accione los frenos 
de ambas unidades.

3

Baje las barandillas 
laterales.

4

(siguiendo todas las 
reglas de seguridad y 
protocolos aplicables 
del centro).

5

Mantenga pulsado el 
botón de encendido/
apagado durante 
dos segundos para 
apagar el sistema  
si el paciente no va  
a regresar.

6

CPR

..
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Traslado de pacientes
1

Pulse el botón de traslado 

colchón de aire ligeramente 
por encima de los ajustes 
de presión.

2

Cuando escuche un tono 
y el indicador del botón 
de traslado esté en verde, 
desenchufe el cable de 
alimentación y enróllelo  
en el gancho del cabecero.

A

3

Coloque la terapia 
intravenosa del paciente 
en los portasueros e 
introdúzcalos en los 
receptáculos (A) que hay 
en cada una de las cuatro 
esquinas de la cama. 

Suba las barandillas 
laterales.

4

Suelte los frenos.

5

siguiendo todas las reglas 
de seguridad y protocolos 
aplicables del centro.

6
Después de trasladar al 
paciente, accione los frenos 
de las ruedas de la cama  
y conecte inmediatamente  
el cable de alimentación  
a la toma de corriente.

7

Mantenga pulsado  
el botón de encendido/
apagado de la unidad  
de control del colchón 
para encenderla. 

8

CPR


