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GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Sistema de tratamiento de pacientes y estructura  
de cama Citadel

Limpieza diaria del sistema Citadel

Limpieza y desinfección del sistema Citadel entre pacientes

 
y las barandillas laterales.

1. 

2. Si fuese posible, retire al paciente de la cama antes de limpiarla.
3. Desconecte el sistema Citadel de la toma de corriente.
4. Examine el cable de alimentación en busca de signos de desgaste o daños. El sistema 

Citadel nunca se debe usar si el cable de alimentación está desgastado o dañado. 
5.  

6. 
7. 
8. Inspeccione todos los componentes antes de su uso. 
9. 

Limpie y desinfecte con una frecuencia semanal, y antes de cada paciente.

Limpieza

1. 
2. Retire el cabecero, el piecero y las láminas del somier antes de la limpieza.
3. 

templada y un detergente neutro.
4. 

5.  

6.  

Desinfección
7. 

sódico (NaDCC) en una concentración de 1.000 partes por millón (0,1%) de cloro 
disponible.

8.  

9. 


