
CPR

Brzda
Brzdy jsou použity na všech 
čtyřech kolečkách.

Brzdy použijte vždy, když lůžko stojí na místě. 

Volno
Všechna čtyři kolečka se volně 
otáčí (i kolem své osy).

Řízení
Všechna čtyři kolečka se mohou 
volně otáčet, ale řídicí kolečko 
se neotáčí kolem své osy. 

Zatáhněte za červenou rukojeť CPR, která se nachází na obou stranách lůžka a slouží k rychlému 
snížení opěrky zad.

CPR

.

Max. 522 kg
(1 150 lb)
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Citadel Plus
STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA – FUNKCE

Brzdy a řízení

Uvolnění opěrky zad pro CPR



Najděte prodlužovací madla 
umístěná za symbolem prodlou-
žení (čtyři na každé straně). 

Postup opakujte 
u všech prodlu-
žovacích madel.

Stisknutím madlo uvolněte a vytáh-
něte rozšiřující díl až nadoraz. 

Ložnou plochu 
vytáhněte do poža-
dované pozice.

Zatáhněte za modrou 
pojistnou páčku 
prodloužení.

Vytáhněte rám lůžka 
do požadované polohy 
a uvolněte páčku. 

Zatáhněte za modrou 
páčku pro prodloužení.
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Po zvednutí dělené postranice se ujistěte, že je pojistný mechanizmus bezpečně zajištěn.

Zatáhněte za modrou uvolňovací páčku pro snížení postranice.
Pro zvednutí postranice přidržte rukojeť postranice, pak ji zatáhněte nahoru a směrem od lůžka, 
dokud nezapadne do zvednuté pozice. 
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Postranice

Nastavení šířky lůžka

Nastavení délky lůžka (tři přednastavené pozice)


