
Indstil plejemodtager-
underlaget, så det er 
plant. 

Indstil sengen til en 
bekvem arbejdshøjde.

1

Aktivér bremserne.

3 4

Forlæng om 
nødvendigt rammen 
og liggefladen.

6

Tryk på knappen Nulstil 
for at nulstille vægten.

5

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

B

A

Tilføj puder, tæpper 
og andet udstyr.

2

109

Sænk sengehestene. Forflyt patienten ved 
at følge alle gældende 
sikkerhedsregler 
og hospitalets 
retningslinjer.

Aktivér bremserne på 
alle enhederne.

8

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

Hæv og lås alle 
sengehestene.

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

11

Justér højden af 
plejemodtager-
underlaget til det 
samme niveau som 
forflytningsunderlaget.

Vej om nødvendigt 
plejemodtageren.

7 Ikke til dosering 
af medicin
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LYNVEJLEDNING – ANVENDELSE

Placering af plejemodtageren – klargøring 

Vej plejemodtageren

Citadel Plus



Tryk på knappen I sengen eller 
udstigningsknappen for at aktivere 
og indstille følsomheden for 
VariZone-systemet til registrering 
af plejemodtagerens bevægelser.

1

Indstil sengen til den laveste 
praktiske højde, så det er 
behageligt for plejemodtageren.

2 4

Lås sengens funktioner efter 
behov.

3

Indstil sengen i den ønskede 
vinkel af hensyn til pleje-
modtagerens komfort.

2

Justér højden af pleje-
modtagerunderlaget til 
det samme niveau som 
forflytningsunderlaget.

Sænk sengehestene.

4

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

6

Hvis patienten ikke 
skal flyttes tilbage: 
– Træk elledningen ud 
af stikket, og tryk på 
batteristrømsknappen.
– Deaktivér batteri-
strømmen, og luk ned 
for alle funktioner.

3

Aktivér bremserne 
på alle enhederne.

5

Anbring pleje-
modtageren i henhold 
til alle relevante 
sikkerhedsregler 
og institutionens 
protokoller.

1

Indstil plejemodtager-
underlaget, så det er 
plant. 

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

08.CT.05DA_2 • 04/2023 • Side 2/3

Placering af plejemodtageren – afslutning

Forflytning af plejemodtageren fra sengen



CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

2

Løft og lås sengehestene.

3

Tryk alle breddeforøgere 
ind, inden produktet 
transporteres.

4

Tag strømstikket ud 
af stikkontakten.

5

Vikl ledningen om 
beslagene ved sengens 
hovedende.

7 86

Anvend motordrevet som 
en hjælp under transport.

Transportér 
plejemodtageren 
under overholdelse af alle 
gældende sikkerheds-
regler og retningslinjer 
fra hospitalet.

Sæt stikket i en stikkontakt, 
når plejemodtageren er 
forflyttet.

9

Frigør bremserne.

Anbring evt. pleje-
modtagerens drop 
på dropstativer.

1

A
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Transport af plejemodtageren

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10   
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


