
Wyrównać 
powierzchnię, na której 
umieszczony jest 
pacjent. 

Ustawić łóżko na 
wysokość wygodną 
do pracy.

1

Zablokować hamulce 
kółek.

3 4

W razie potrzeby 
przedłużyć ramę 
i platformę materaca.

6

Nacisnąć przycisk 
Zero, aby wyzerować 
wagę.

5

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

B

A

Dodać poduszki, koce 
i inne wyposażenie.

2

109

Obniżyć barierki 
boczne.

Przewieźć pacjenta 
zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi zasa-
dami bezpieczeństwa 
i protokołami placówki.

Zablokować hamulce 
wszystkich kółek.

8

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

Podnieść i zablokować 
barierki boczne.

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

11

Dostosować wysokość 
podparcia pacjenta 
do wysokości 
przenoszenia pacjenta.

W razie potrzeby 
zważyć pacjenta.

7 Nie służy do 
dawkowania leku
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Umieszczenie pacjenta — przygotowanie 

Ważenie pacjenta

Citadel Plus



Nacisnąć przyciski W łóżku oraz 
przycisk wykrywania wyjścia, aby 
uruchomić i wybrać odpowiednią 
czułość systemu wykrywania 
ruchu pacjenta VariZone.

1

Ustawić łóżko w najniższej pozycji 
odpowiedniej do opieki i wygodnej 
dla pacjenta.

2 4

W razie potrzeby zablokować 
funkcje łóżka.

3

Ustawić odpowiednie nachylenie 
łóżka, wygodne dla pacjenta.

2

Dostosować wysokość 
podparcia pacjenta do 
wysokości przenoszenia 
pacjenta.

Obniżyć barierki 
boczne.

4

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

6

Jeżeli pacjent 
nie wraca: 
— Odłączyć przewód 
zasilający i nacisnąć 
przycisk zasilania.
— Odłączyć 
akumulator 
i dezaktywować 
wszystkie funkcje.

3

Zablokować hamulce 
wszystkich kółek.

5

Przemieścić pacjenta 
zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami 
bezpieczeństwa 
i procedurami obowią-
zującymi w placówce.

1

Wyrównać 
powierzchnię, na której 
umieszczony jest 
pacjent. 

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)
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Umieszczenie pacjenta — zakończenie

Przeniesienie pacjenta z łóżka



CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

2

Podnieść i zablokować 
barierki boczne.

3

Przed transportem schować 
wszystkie rozszerzenia.

4

Odłączyć przewód 
zasilający od gniazda 
ściennego.

5

Zawinąć przewód na 
uchwytach po stronie 
wezgłowia.

7 86

Podczas transportu używać 
wspomagania.

Przetransporto-
wać pacjenta zgodnie 
z mającymi zastosowanie 
przepisami bezpieczeństwa 
i protokołem placówki.

Po przetransportowaniu 
pacjenta podłączyć 
przewód zasilający do 
gniazda ściennego.

9

Zwolnić hamulce.

W razie potrzeby założyć 
kroplówkę pacjenta na 
wieszakach.

1

A
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Przemieszczanie pacjenta

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10   
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


