
洗浄と消毒は毎週行なってください。 
新しい患者に対応する前に洗浄と消毒を行なってください。

必要な付属品：
• 防護服
• 中性洗剤
• 有効塩素濃度 1 000ppm (0.1%) のジクロロイソシアヌル酸ナトリウム (NaDCC)
• 有効塩素濃度 10 000ppm (1%) のジクロロイソシアヌル酸ナトリウム (NaDCC)
• 温水
• 使い捨てクロス
• 使い捨てペーパータオル

消毒薬にはジクロロイソシアヌル酸ナトリウム (NaDCC)をお勧めします。施設の事情により、
NaDCC以外の消毒薬を使用する必要がある場合、メーカーの指示に従って注意して使用し
てください。

洗浄
1. ベッドからマットレスと付属品を取り外します。
2. ヘッドボード、フットボード、およびマットレスプラットフォームシートを、ベッドから取り
外します。

3. 中性洗剤入りの水を含ませた使い捨てクロスで表面をすべて掃除してください。 
ベッドの上部から開始し、次にすべての水平面に沿って汚れを除去してください。 
ベッドの下部も丁寧に汚れを取り、最後にキャスターを掃除します。

4. 水を含ませた新しい使い捨てクロスで拭き取ります。使い捨てペーパータオルで水分を拭
き取ります。

5. マットレスを戻す前に、掃除した部分を乾かしてください。

消毒
6. NaDCC（有効塩素濃度 1 000 ppm）ですべての表面を表面を拭きます。 血液などの体
液が付着している場合は、NaDCC（有効塩素濃度 10 000 ppm）で拭きます。

警告
クリーニングあるいはメンテナンス作業を開始する前に、ベッドを電源から切り離してください。ACPの機
能がロックされていない場合、ベッドはバッテリーで作動します。
電源プラグや電源コードを濡らさないようにしてください。

注意
研磨剤や研磨パッド、あるいはフェノール系消毒薬は使用しないでください。 
高圧洗浄機やその他の強力な洗浄装置を使用しないでください。 
アクチュエータピストンからグリースを除去しないでください。
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