
Rengjør og desinfiser ukentlig.  
Rengjør og desinfiser før nye pasienter. 

Nødvendig tilbehør:
• Verneklær
• Nøytralt vaskemiddel
• Natriumdiklorisocyanurat (NaDCC) ved 1000 ppm (0,1 %) tilgjengelig klor
• Natriumdiklorisocyanurat (NaDCC) ved 10 000 ppm (1 %) tilgjengelig klor
• Varmt vann
• Engangsklut
• Engangspapirtørklær

Natriumdiklorisocyanurat (NaDCC) anbefales som desinfeksjonsmiddel. Dersom 
institusjonens protokoll krever bruk av et annet desinfeksjonsmiddel enn NaDCC,  
skal det brukes med forsiktighet og i samsvar med produsentens instruksjoner.

Rengjøring
1. Ta bort madrassen og ekstrautstyret fra sengen.
2. Fjern hodegjerdet, fotbrettet og lakenene på madrassengebunnen fra sengen.
3. Rengjør alle overflater med en engangsklut fuktet med vann og et nøytralt 

vaskemiddel. Begynn med de øvre delene av sengen og jobb langs alle horisontale 
overflater. Arbeid metodisk mot de nedre delene av sengen, og rengjør hjulene sist. 

4. Tørk over med en ny engangsklut fuktet med vann. Tørk av med engangspapirtørklær.
5. La de rengjorte delene tørke før madrassen legges tilbake.

Desinfisering
6. Tørk av alle overflater med NaDCC (1000 ppm tilgjengelig klor).    

Dersom det har samlet seg kroppsvæske, f.eks. blod, skal du tørke av med NaDCC 
(10 000 ppm tilgjengelig klor).

ADVARSEL
Koble sengen fra strømnettet før vasking eller vedlikeholdsarbeid påbegynnes. Sengen vil fortsatt 
fungere med strøm fra reservebatteriet dersom funksjonen ikke er låst personalkontrollpanelet. 
Ikke la støpselet eller strømledningen bli våte.

FORSIKTIG
Ikke bruk slipemidler, skuresvamper eller fenolbaserte desinfeksjonsmidler. 
Ikke rengjør med høytrykksspyler eller i vasketunnel.  
Ikke fjern fett fra trykkstempler.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com 08.EN.02NO_1 • 05/2020

HURTIGVEILEDNING – RENGJØRING OG DESINFISERING

Enterprise 5000X, 8000X, 9000X


