
Obrócić sprzączkę oraz 
pociągnąć pas mocujący, 
aby zabezpieczyć.

Przełożyć sprzączkę (A) 
przez górną część otworu (B). 

B

Pas na głowę

Pas naramienny

Pas piersiowy

Pas biodrowy

Pas kolanowy

A

Pociągnąć sprzączkę (A) 
dalej w otworze (B).

AB
Obrócić sprzączkę (A). 
Przeciągnąć ją przez 
górną część otworu.
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Lorem ipsum

Spinanie pasa bezpieczeństwa

Mocowanie pasa do Sara CombilizerPasy bezpieczeństwa

Odczepianie pasa od Sara Combilizer

Rozpinanie pasa bezpieczeństwa

Zaciskanie pasa bezpieczeństwa Luzowanie pasa bezpieczeństwa
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SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI — PASY BEZPIECZEŃSTWA

Sara Combilizer 
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Pas z klamrą w spodniej części materaca 
(A). Przeciągnąć pas przez sprzączkę 
(B) po obu stronach poduszki. 

Niebieskie pasy mocujące
Dwie klamry zabezpieczające 
(A)

Ułożyć pas pod ramionami pacjenta. 
Zapiąć wszystkie klamry 
zabezpieczające. 
Nie zaciskać pasa zbyt mocno.

Niebieskie pasy mocujące
Dwie klamry zabezpieczające 
(A)

Ułożyć pas w obszarze bioder 
pacjenta.
Zapiąć wszystkie klamry 
zabezpieczające.
Nie zaciskać pasa zbyt mocno.

Czarne pasy mocujące
Cztery klamry zabezpieczające 
(A)

Ułożyć pas ponad kolanami 
pacjenta. Zapiąć wszystkie 
klamry zabezpieczające.

Białe pasy mocujące
Dwie sprzączki (A)
Dwie klamry 
zabezpieczające (B)
Dwie pętle (C)

Przełożyć dwie sprzączki (A) 
przez górne otwory (B). 

Ułożyć pasy ponad ramionami pacjenta oraz pod 
pasem piersiowym (A). 
Otworzyć biodrowy pas bezpieczeństwa (B) oraz 
przełożyć przez pętle końcowe (C) pasów barkowych.

Jedna klamra 
zabezpieczająca (A)
Dwie sprzączki (B)
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Mocowanie pasów bezpieczeństwa do pacjenta 

Pas piersiowy Pas biodrowy Pas kolanowy

Pas naramienny Pas naramienny

Pas na głowę

Pas naramienny

Pas na głowę
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