SKROCONA INSTRUKCJA OBSLUGI — UZYCIE

Sara Combilizer
Z tozka

©C¢

wsporniki ramion (A).

Usungc¢ poduszke (C).
Odtozy¢ pasy bezpieczenstwa (D).

Ustawi¢ urzadzenie Sara Combilizer w poziomej pozycji. Ztozy¢ Zablokowac¢ hamulce t6zka. Po kazdej stronie t6zka powinien znajdowac sie

Ustawi¢ podtokietniki w pozycji poziomej, rowno z materacem (B). Opuscic porecz tézka po stronie przenoszenia.

jeden opiekun.

Umiesci¢ mate Slizgowg pod pacjentem.
Umiesci¢ poduszke pod gtowg pacjenta.

Ustawic urzadzenie Sara Combilizer obok t6zka.
Ustawi¢ biodra pacjenta w szczelinie pomiedzy
oparciem plecoéw a siedziskiem.

B A

Nie podnosic,
ani nie
opuszczaé
innego
wyposazenia

Ustawi¢ Sara Combilizer 2 do 5 cm (1 do 2 cali) (A) ponizej poziomu t6zka. Zablokowa¢ hamulce urzgdzenia
Wyregulowac¢ podporke (B) tak, aby nie uderzata w stopy pacjenta podczas Sara Combilizer.
przenoszenia.

Dalsze kroki na nastepnej stronie.

arJo
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Z t6zka — ciag dalszy

4/,

Konieczne sg
CO najmniej
dwie osoby
Uwazac na
gtowe i stopy
pacjenta

Przenies¢ pacjenta na Sara Combilizer.

YN

Prawidtowo ustawic¢
pacjenta

Ustawi¢ gtowe pacjenta. Ustawi¢ biodra
pacjenta w szczelinie pomiedzy oparciem
plecéw a siedziskiem.

Zapig¢ pasy
bezpieczenstwa

Ciezka podporka
na stopy

Usung¢ mate slizgowa.
Zabezpieczy¢ pacjenta za pomocg paséw bezpieczenstwa
na klatce piersiowej, biodrach, kolanach i gtowie.
Roztozy¢ wsporniki ramion i dostosowac ich szerokos¢ do
sylwetki pacjenta.

Zamocowac podporke na stopy.
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Do t6zka

Zatozy¢
hamulce

Zablokowac
porecz boczng

Zablokowa¢ hamulce tozka.
Opusci¢ porecz tozka (jezeli jest)
po stronie przenoszenia.

Ustawi¢ podtokietniki w pozycji poziomej (A). Umiesci¢ mate slizgowg pod pacjentem.
Ustawi¢ podpérke stopy (B) z dala od stép pacjenta.
Odpigc¢ i odsunag¢ na bok wszystkie pasy bezpieczenstwa (C).

Ztozy¢ podtokietnik (B) Sara Combilizer
po stronie t6zka.

inne wyposazenie

E f Nie podnosi¢, ani nie opuszczac

Ustawi¢ Sara Combilizer blisko t6zka (A)

Ustawi¢ wysokos¢ Sara Combilizer na 5 cm (2 cale) ponad t6zkiem (B).
Obnizy¢ Sara Combilizer na t6zko, aby mozliwe byto sprawne przeniesienie Zablokowa¢ hamulce urzgdzenia
pacjenta (C). Sara Combilizer.

Dalsze kroki na nastepnej stronie.
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Do t6zka — cigg dalszy

f 8 9 A
Konieczne Usungc¢
$g CO najmnie;j mate
dwie osoby Slizgowg
Uwazac na Zablokowac
gtowe i stopy porecz
pacjenta boczng
Jeden opiekun powinien znajdowac sie obok Sara Combilizer, Zwolni¢ hamulce i odsung¢ Wyja¢ mate slizgowg spod pacjenta.
a drugi po przeciwnej stronie té6zka pacjenta. urzgdzenie Sara Combilizer Usung¢ zmarszczenia lub nieréwnosci na materacu lub
Przenies¢ pacjenta na t6zko za pomocg maty slizgowej, od tozka. odziezy pacjenta, aby zapobiec uciskowi lub dyskomfortowi.
uwazajgc aby nie uderzy¢ go w gtowe lub stopy. Podniesc¢ porecz tézka (jezeli jest).
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Z pozycji siedzacej do stojacej

Przygotowac oraz przysungc¢
urzgdzenie wspomagajgce.
Zablokowa¢ hamulce urzadzenia
Sara Combilizer.

Ztozy¢ wspornik ramion oraz usungé¢
podtokietnik po stronie przenoszenia.

Ustawi¢ Sara Combilizer jest w pozycji Odpig¢ wszystkie pasy bezpieczenstwa.

wyprostowanej i w najnizszym mozliwym Ostroznie obrdci¢ pacjenta na strone
potozeniu fotela. przenoszenia.

Ostroznie przechyli¢ Sara Combilizer
na strone przenoszenia, aby stopy
pacjenta mogty dotkngé podtogi.

Ustawi¢ mate przed pacjentem.
Zaciggna¢ hamulce urzadzenia
wspomagajgcego.

Poméc pacjentowi zajg¢ pozycje stojaca.
Podeprzec¢ pacjenta i poprowadzi¢ go w kierunku
urzadzenia wspomagajgcego.
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Z pozyciji stojacej do siedzacej

SN

Przygotowac¢ oraz przysung¢
urzadzenie wspomagajgce.
Zablokowa¢ hamulce urzadzenia
Sara Combilizer.

Ustawi¢ Sara Combilizer jest

W pozycji wyprostowanej i w
najnizszym mozliwym potozeniu
fotela.

Ztozy¢ wspornik ramion oraz usung¢ podtokietnik

po stronie przenoszenia.

Przemiescic¢ pacjenta z urzgdzeniem wspomagajgcym

w kierunku Sara Combilizer.

wspomagajgcego.

pacjenta podczas siadania.

Dostosowa¢ wysokos¢ Sara Combilizer do wysokosci
siedzenia pacjenta. Lekko przechyli¢ urzgdzenie
Sara Combilizer w strone przenoszenia. Podpiera¢

Ustawic urzgdzenie
Sara Combilizer w
poziomej pozyciji fotela.
Podpiera¢ pacjenta.

Obroci¢ siedzacego pacjenta

do przodu.

Podnies¢ stopy pacjenta i umiescic
je na podporce.

Zaciggna¢ hamulce urzgdzenia

Zapig¢ i wyregulowac odpowiednie pasy

bezpieczenstwa. Zamocowac podfokietniki oraz
dostosowac ich rozstaw i wysokos¢. Roztozy¢

wspornik ramion i dostosowac¢ szerokos¢.

d ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmo, Sweden
www.arjo.com
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