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BEKNOPTE HANDLEIDING – GEBRUIK

Maxi Twin
Transfer vanuit stoel 

Plaats de lift vóór de zorgvrager. 
Open zo nodig de poten van het onderstel. 
Positioneer het tiljuk op schouderhoogte.

Bevestig de bevestigingsclips of -lussen van de  
tilband aan de bijbehorende bevestigingspunten  
op het tiljuk. 

Zorg ervoor dat de remmen niet zijn  
geactiveerd. Controleer of de tilband  
goed is bevestigd voordat u de zorgvrager 
gaat tillen.
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Plaats de tilband rond de zorgvrager, zodat  
deze de onderrug bedekt en de hoofdsteun  
zich achter het hoofd bevindt. Trek de beenslips  
onder de dijbenen.

Gevaar 
voor vallen

Gevaar voor 
beknelling

Tilband met 
lusbevestiging

Tilband met 
clipbevestiging

Vergrendeling 
gesloten

Voor tilliften met een kanteljuk: beweeg de  
positioneringshendel omlaag en maak de  
bevestigingsclips van de beenslips eraan vast. 

Gebruik de afstandsbediening om de zorgvrager omhoog  
te brengen en gebruik de positioneringshendel om hem/haar 
in een achteroverliggende positie in de tilband te plaatsen.

Ga naar de volgende pagina voor het vervolg.
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Transfer vanuit stoel (vervolg)

Transfer vanuit bed

Maak de tilband los van het tiljuk
Verwijder de tillift en let er daarbij op dat  
de voeten of andere lichaamsdelen van  
de zorgvrager de tillift niet raken.
Verwijder de tilband.
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Breng de zorgvrager omlaag en gebruik  
de positioneringshendel om de zorgvrager  
in de juiste positie te brengen.

Sluit de poten van het onderstel en verplaats 
de zorgvrager.

Rol de zorgvrager naar u toe. Vouw de  
tilband dubbel en plaats hem achter de  
rug van de zorgvrager

Plaats de tilband zo dat de zorgvrager midden op 
de tilband komt te liggen als u hem/haar terugdraait. 

Benader het bed met de open kant van het  
tiljuk naar de borst van de zorgvrager gericht.

Ga naar de volgende pagina voor het vervolg.
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Transfer vanuit bed (vervolg)

Plaats het tiljuk iets boven de zorgvrager. Kantel  
het tiljuk totdat de schouderbevestigingsnokken  
aan de tilband kunnen worden bevestigd.

Gebruik de afstandsbediening om  
de zorgvrager omhoog en in een  
comfortabele positie te brengen. 
Verplaats de zorgvrager. 

Bij het terugplaatsen op bed: gebruik de  
handgrepen van de tillift om de zorgvrager  
boven het bed te positioneren. Trek niet aan  
de tilband. Gebruik de afstandsbediening  
om de zorgvrager omlaag te brengen.

Bevestig de bevestigingsclips of -lussen van de  
tilband aan de bijbehorende bevestigingspunten  
op het tiljuk. 

Tilband met 
lusbevestiging

Tilband met 
clipbevestiging

Vergrendeling 
gesloten

Voor tilliften met een kanteljuk: De beenslips  
moeten onder de heup worden aangebracht.  
beweeg de positioneringshendel omlaag en maak  
de bevestigingsclips van de beenslips eraan vast. 

Zorg ervoor dat  
de remmen niet zijn 
geactiveerd. Controleer 
of de tilband goed is 
bevestigd voordat u de 
zorgvrager gaat tillen.

Gevaar 
voor vallen

Gevaar voor 
beknelling

Maak de tilband los van het tiljuk
Verwijder de tillift en let er daarbij op  
dat de voeten of andere lichaamsdelen  
van de zorgvrager de tillift niet raken.
Verwijder de tilband.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


