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SNABBREFERENSGUIDE – ANVÄNDNING

Maxi Twin

Placera lyften framför patienten. 
Fäll vid behov ut chassibenen. 
Justera lyftbygeln till axelhöjd.

Fäst selens fästklämmor eller fästöglor 
i de olika punkterna på lyftbygeln. 

Kontrollera att bromsarna inte  
är aktiverade. Se till att selen är  
ordentligt fäst innan patienten lyfts.
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Placera selen runt patienten så att ryggslutet 
täcks och huvudstödet är bakom huvudet.  
Dra ut de båda bendelarna så att de ligger  
under respektive lår.

Fallrisk Klämrisk

Spärr 
stängd

För lyft med DPS-lyftbygel: Tryck  
ned positioneringshandtaget och  
fäst benremmarnas clips. 

Lyft patienten genom att använda handkontrollen 
och justera positioneringshandtaget så att patienten 
är tillbakalutad i selen.

Fortsätt med stegen på nästa sida
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Koppla loss selen från lyftbygeln.
Ta bort lyften. Se till att patientens fötter och kropp 
inte är i vägen för lyften när du kör bort den.
Ta av selen från patienten.

08.KT.01SV_1  •  08/2020  •  Sida 2/3

Sänk ned patienten och justera  
positioneringshandtaget tills patienten  
har en bra ställning.

Fäll in chassibenen och transportera patienten.

Rulla patienten mot dig. Vik selen på mitten 
och lägg den bakom patientens rygg.

Placera selen så att patienten hamnar  
mitt på den när han/hon vänds tillbaka. 

För fram lyften mot sängen med den  
öppna sidan av lyftbygeln vänd mot  
patientens bröstkorg.

Fortsätt med stegen på nästa sida
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Placera lyftbygeln precis ovanför patienten.  
Luta lyftbygeln tills det går att ansluta  
axelfästena till selen.

Lyft patienten med hjälp av  
handkontrollen och justera  
så att patienten sitter bekvämt. 
Flytta över patienten. 

När patienten ska återvända till en säng: 
använd selens lyfthandtag för att placera 
patienten ovanför sängen. Dra inte i selen. 
Använd handkontrollen för att sänka ned 
patienten.

Fäst selens fästklämmor eller fästöglor 
i de olika punkterna på lyftbygeln. 

Spärr 
stängd

För lyft med DPS-lyftbygel:  
Bensektionerna måste dras in under låren.  
Tryck ned positioneringshandtaget och fäst  
benremmarnas clips. 

Kontrollera att  
bromsarna inte är  
aktiverade. Se till att 
selen är ordentligt fäst 
innan patienten lyfts.

Fallrisk Klämrisk

Koppla loss selen från lyftbygeln.
Ta bort lyften. Se till att patientens  
fötter och kropp inte är i vägen  
för lyften när du kör bort den.
Ta av selen från patienten.
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