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Hvis batteriindikatoren under bevaegelse falder fra hgj opladning til én
eller nul bjeelker, begynder batteriet at blive forringet (det kan stadig
bruges, indtil det er helt afladet). Udskift og oplad batteriet helt.

Bemaerk, at summeren for tomt batteri er blevet forkortet til to sekunder,
efter at alle knapper er sluppet.
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Hvis der opstar overbelastning, er det ikke muligt at starte beveegelse
i samme retning i fire sekunder.
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Hvis batteriindikatoren blinker, betragtes batteriet som afladet.
Udskift og genbrug batteriet i henhold til lokale retningslinjer.
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