
バッテリー表示が点滅している場合、バッテリーは消耗していると考
えられます。自治体のガイドラインに従って、バッテリーを交換およ
びリサイクルしてください。

ユーザ インターフェースの変更 
ソフトウェアバージョン v1.0 Sara Plus PCB

作動中に、バッテリー表示バーが高充電状態から 1 本またはゼロの状
態に低下した場合は、バッテリーが劣化し始めています（ただし、バッ
テリーは、完全に放電されるまで使用できます）。バッテリーを交換し、
完全に充電します。
なお、電池切れのブザー表示は、すべてのボタンを離した後、2秒間
に短縮されました。

過負荷が発生した場合、4 秒間は同方向に動作を開始することはでき
ません。
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